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DATEN

Mindestmessbereich: 35 5 C bis 42,0 °C

Auflésung:

Messgenauigkeit: +0 1°CI-0 15°C

Betr -15°C bis 42 °C
(Es ist nur die Messung von Temperaturen méglich,
die Uber der Umgebungstemperatur liegen!)

Lagerbedingungen: Temperatur: -15 °C bis 42 °C

r izini Flissigkei ‘mometer zur i der

Kor . Analog i i ‘mometer mit
Galinstanfllung

Eigenschaft: Die Herstellung und Prifung der Thermometer erfolgt gemaR der

Forderungen

« der EU-Richtlinie 93/42/EWG Uber Medizinprodukte

« der EN 12470-1 — Medizinische Thermometer, Teil 1:
Mit metallischer Fliissigkeit gefiillte Glasthermometer
mit Maximumvorrichtung.

Qualitatsgarantie:

GALINSTAN — EINE NEUE UNGIFTIGE MESSFL T - UMWELTFI ICH

Das quecksilberfreie Thermometer, ThermoEco, wurde von der Geratherm Medical AG
entwickelt und enthalt ein patentiertes Flissigmetall aus Gallium, Indium und Zinn - genannt
Galinstan. Galinstan ist absolutungiftig und umweltfreundlich.
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TES PARTIES

in—— Enveloppe

Thermometer bulb (probe) Measurement Temperature scale Réservoir du thermométre (sonde)  Tube capillaire Echelle de température
SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mininum range: 35.5°Ct042.0°C Gamme de prise de mesure : 35 5 °Ca420°C

Resolution: 0.1°C Résolution :

Accuracy: +0.1°C/-0.15°C Précision : +0 1°C 1-0,15°C

Working Conditions: Temperature: -15 °C to 42 °C Conditions de Température : -15 °C a 42 °C (permet de mesurer uniquement
(It is only is possible to measure temperatures that are above the fonctionnement : les températures supérieures a la température ambiante 1)
ambient temperature!) Conditions de stockage : Température : -15°C 242 °C

Storage Conditions: Temperature:-15 °C to 42 °C Usage prévu : Thermométre médical en verre pour la mesure de la

Designated Us: Medical liquid-in-glass thermometer for measuring body temperature. p Tl ique &
Analogue maximum thermometer with Galinstan au Galinstan

Description: The manufacture and testing of the thermometers is conducted in Propriété : La fabrication et les tests de contrdle des thermométres

compliance with the standards
Quality Guarantee: + of EU Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
« of EN 12470-1 - Clinical thermometers,
Part 1: Metallic liquid-in-gl with i device.

GALINSTAN - A NEW NON-TOXIC MEASURING FLUID - ECOFRIENDLY

The mercury-free has been ped by Geratherm
Medlcal AG and contains a patented liquid alloy conslstmg of galllum indium and tin — called
Galinstan is non-toxic and

& VORSICHTSMASSNAHMEN

Thermometer nicht fallen lassen und keinem starken StofR} aussetzen.

Die Thermometerspitze nicht biegen oder darauf beien.

AuRerhalb der Reichweite von Kindem aufbewahren.

Thermometer mit beschadigter Glashiille diirfen nicht mehr verwendet werden
(Verletzungsgefahr).

HINWEIS: Bei Kindem sollte wéhrend der i zugegen sein.
Die Messflissigkeit Galinstan darf nicht mit Edel- oder Leichtmetallen in Kontakt gebracht
werden, da Galinstan mit diesen Metallen reagiert

Wahren Sie bitle bei derMessung die notwendige Sorgfalt, um eine Verletzungsgefahrzu vermeiden.
Die Benutzung des Thermometers ist kein Ersatz fiir einen Arztbesuch. Anhaltendes Fieber,
besonders bei Kindem, muss &rztlich behandelt werden.
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ANWENDUNG
. Stellen Sie vor dem Messen sicher, dass deraufder Galliumséule angegebene Wert unter 36°C
liegt.

. Sie das T je nach der Messart am Korper (axillar, rektal,
oral).

Nach etwa 4 Minuten hat das Thermometer die Kérpertemperatur erfasst, und Sie kdnnen diese

1

ablesen. Es ist einfacher, die Temperatur ‘wenn Sie das Tl leicht
herumdrehen.
4. Nach der T muss der wieder unter 36 °C gebracht

werden. Filhren Sie das Thermometer hierzu bis ganz hinten in die dafiir vorgesehene Halterung
am Etui ein, wobei der Temperaturfiihler durch das dafiir vorgesehene Loch geschoben werden
muss (Abb. 1). Halten Sie dann die Halterung fest und schiittein Sie sie schnell und rhythmisch,
um die Fliissigkeit wieder unter den ersten nummerierten Skalenwert zu bringen.

P
Abb. 1 f

Ziehen Sie anschlieRend das Thermometer MIT SORGFALT wieder in die Mitte der
Halterung. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Temperaturfiihler vollstandig in der Halterung
befindet, um zu vermeiden, dass er beschédigt wird. Achten Sie zudem bei der Handhabung des
Thermometers, wenn sich dieses in der Halterung befindet, darauf, dass der Temperaturfiihler
nicht herausschaut.

o

Reinigen Sie das
JHinweise fiir die Reinigung*.

vor und nach jeder Beachten Sie dabei die

HINWEIS: Desinfizieren Sie das Thermometer stets vor und nach jeder Verwendung.
Lassen Sie im die Desi ion stets von
ZUVERLASSIGE METHODEN DER TEMPERATURMESSUNG
ORAL -Dauerder T4 min. 4 Minuten, 37°C.Legen Sie die

Messspitze des Thermometers unter die Zunge und atmen Sie durch die Nase, damit das
Ergebnis nicht verfalscht wird.

REKTAL Dauer der T

min. 4 Minuten, 37,5°C. Fihren Sie
bis zu 2 cm in den After ein. Unterbrechen Sie den

os T
Vorgang soforl. wenn Sie |rgende|nen Widerstand spiren. Benutzen Sie keine Vaseline.

AXILLAR - Dauer der Temperaturmessung: min. 4 Minuten, Normaltemperatur 36,7°C.
Vergewissem Sie sich, dass die Achselhdhle trocken ist, und klemmen Sie die Messspitze in der
Achselhdhle ein. Driicken Sie den Arm hierzu gegen den Oberkarper.

HINWEISE ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION

Das besitzt eine isch dichte, Glashiille und ist
mengeschrankt desinfizierbar.
ﬁ Die der und Dt darf 42 °C nicht iibersteigen. Die
ini vor und nach dem Gebrauch kann mit kaltem Seifenwasser
erfolgen. Desinfizig Siedas mit einem oder einem Lappchen, die mit

Alkohol getrankt sind oder tauchen Sie das Thermometer in eine Desinfektionsldsung ein (Einwirkungs-

bzw. Eintauchzeit entsprechend den Angaben des Desinfektionsmittelherstellers). Bei Bruch des

Thermometers kann die ausgetretene Flilssigkeit mittels eines mit Seifenlauge angefeuchteten Pinsels,
i oder werden. Die Reste kénnen im Hausmilll entsorgt werden.

GEWAHRLEISTUNG

Auf dieses wird bei normaler Garantie auf Funktion und Mess-
genauigkeit (mit Ausnahme von Bruch des Gases) seitens des Herstelers gewahrt, Duroh unsachge-
mafRen Umgang verursachte Schaden an lhrem nicht der istung.
Eine wiederkehrende messtechnische Kontrolle ist nicht erforderlich!

SYMBOLINDEX

A PRECAUTIONS

Do not drop the thermometer or subject it to sudden impacts.

Do not bend or bite the tip of the thermometer.

Keep the thermometer out of children's reach.

Thermometers with a damaged outer casing must not be used (risk of injury).
NOTE: Children should be attended by an adult during the entire temperature
recording process.

The measuring fluid Galinstan must not be brought into contact with precious or light metals,
since itreacts with these metals.

When measuring, please take the necessary care to avoid any danger of injury.
Use of this thermometer is not intended as a substitute forvisiting your doctor.
Persistent fever, especially in children must be treated by a doctor.
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INSTRUCTIONS FOR USE
. Before taking the temperature, make sure that the value shown in the gallium column is below

[N

Position the thermometer according to the type of measurement to be taken (axiliary, rectal or
oral)

It takes about 4 minutes for the thermometer to measure body temperature. You can then read
the value measured. Turn the thermometer slightly to make it easier to read the temperature.

. After the measurement, the liquid needs to be brought backdown to below 36 °C. To do so, put
the thermometer back intoits casing and make sure to push it to the bottom by passing the
probe through the relevant hole (Fig. 1). Then take the casing and shake it with swift, rhythmic
movements to make the liquid fall below the first numbered notch.

&

& Once this step is completed, CAREFULLY pull back the thermometer to the centre of
the support making sure that the probe is inserted completely in the support to prevent
accidental breaking. When handling the thermometer in its casing, always make sure that the
probe is never exposed.

o

Clean the glass thermometer before and after use. Follow carefully the “Cleaning instructions”.

& NB: Always disinfect the thermometer before and after use.
inhospitals, disinfection should always be done by expert pefsonnel.

RELIABLE METHODS TO MEASURE TEMPERATURE

ORAL - Measurement time: min. 4 minutes, normal temperature 37 °C. Place the
thermometer's bulb under your tongue and breathe through your nose to prevent altering the
measurement.

RECTAL - Measurement time: min. 4 minutes, normal temperature 37.5 °C. Insert the
thermometer's bulb delicately into the anus by no more than 2 cm. Stop immediately if you
encounter any resistance. Do not use Vaseline.

AXILLARY - Measurement time: min. 4 minutes, normal temperature 36.7 °C. Make sure your
axillary fold is dry. Then place the thermometer's bulb under your axillary fold and press your
arm against your chest.

NOTES ON CLEANING

Th?':chermometer has a hermetically sealed, hygienic glass casing and can be disinfected without
restriction.

The temperature of the cleaning and disinfectant solution must not exce ed 42 °C.

Cold soapy water can be used fo clean the glass thermometer before and after use.
Disinfect the memmeter using a piece of cotton wool or cloth that has been soaked in alcohol, or dip
the solution ion time as specified by the disinfectant
manufacturer). If Ihe thermometer breaks, any spilled liquid can be removed using a brush, tissue or
cloth damipened in soapy water. The broken pieces; may be disposed of as household waste.

WARRANTY

Subiject to normal use, the manufacturer grants an unlimited guarantee for the functionality and
accuracy of this themmometer (except n the case of breakage of glass). Damage to the thermometer
caused by impropertreatment is not covered by te warranty.

Re-calibration is not necessary!

SYMBOL INDEX

sont conformes aux exigences suivantes :

« Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux

« Norme NF EN 12470-1 — Thermometres médicaux -
Partie 1 : thermométres a dilatation de liquide métallique
dans une gaine de verre, avec dispositif a maximum.

GALINSTAN — UN NOUVEAU FLUIDE DE MESURE NON TOXIQUE - ECOLOGIQUE

Le thermométre ThermoEco sans mercure a été congu par la société Geratherm
Medical AG et contient un fluide métallique breveté composé de gallium, d'indium et d'étain -
appelé Galinstan. Le Galinstan est non toxique pour I'homme comme pour I'environnement.

Garantie de qualité :

KhvidGeratherm Medical AG "
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EAdxiota 6pia pérpnong: 35,5 °C éwg 42,0 °C
Avéhuon; 0,1°C

+0,1°C/-0,15°C

©eppokpaoia: -15 °C éwg 42 °C

(Mrmpouv va perpnBoulv povo ecpuoxpumtg Tou ival
06!

AxpiBeia pérpnang:
ZuvBrikeg Aeiroupyiag:

amé m
ZuvBrikeg amobrikeuong: e:puoxpualu -15°C éwg 42 °C
2xomog xpriang: KAiviké yuaAivo BeppopeTpo pe 6|uuTcMou:vo uypo yia Tov
Tpoodiopioyd s Bepiokpaciag Tou awpatog.
Avaloyiko BeppdpeTpo peyioTou pe Afpwon Galinstan
IBigtnTa: H karaokeur kai 0 EAeyxog Tou BEPUGHETPOU YivOVTal CUPQWVA HE
TIGATQITIOEIG

DESCRIZIONE DELLE PARTI

’ i— Tubo

Scala delle temperature

Bulbo del termometro
DATI

Campo minimo di misura:
Soluzione: )
Precisione di misura: +0,1°C/-0,15°C
Condizioni di funzionamento: Temperatura: da -15 °C a 42 °C
(& possibile solo il rilevamento di temperature superiori alla
temperatura ambiente!)
Condizioni di conservazione: Temperatura: da-15°C a 42 °C
Scopo di utilizzo: Termometro a dilatazione di liquido in vetro a uso medico per il
nlevamenlo della temperatura corporea. Termomelro con
ivo di massimo, e in
Galinstano.
Ci isti La produzione e il test sul termometro si svolgono in base alle

Capillare di misura

da 355°Ca42,0°C

Eyylnon ToiétTag: g Odnyiag 93/42/EOK Trepi TwV IaTPOTEY TIPOTGVTWY
« Tou TipotUTrou EN 12470-1 — KAvika Beppdperpa - Mépog 1:

FuaAiva BepudpeTpa peyioTou P e PeTaAAIKG uypo.
GALINSTAN — ENANEO, MH TOZIKO YTPO METPHZHZ - ®IAIKO MPOZ TO NEPIBAAAON
ToBepudpeTpo ThermoEco xwpigudpapyupo Exel avarrruxBei até Tnv Geratherm
Medical AG ka1 Tepiéxel éva uyp6 TTou amoTeAeiTal amé yaAhio, ivaio kai kacaitepo. To uypd
eival katoxupwpévo pe diTTAwya eupeaitexviag kai ovopdderar Galinstan. To Galinstan eival
am6AuTa pn TogKG Kai QIAIKG TIPOg To TEPIBAAOV.

& PRECAUTIONS D'EMPLOI

Veiller a ne pas laisser tomber le thermométre et & ne pas lui faire subir de chocs.

Ne pas courber ni mordre la pointe du thermomeétre.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne plus utiliser un dont en verre est (risque de blessure).
AVERTISSEMENT : La présence d'un adulte est nécessaire durant toute la durée de
l'utilisation chez I'enfant.

Le fluide de mesure utilisé, le Galinstan, ne doit pas entrer en contact avec des métaux
précieux ou des alliages égers, car le Galinstan réagit au contact de ces métaux.
Veillez a prendre toutes les précautions nécessaires lors de la mesure afin d'éviter tout
risque de blessure.

L'utilisation de ce ‘e ne saurait rempla d'un médecin.

Une figvre persistante, en particulier chez un enfant, dolt 8tre traitée par un médecin.
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UTILISATION

1. Avant de commencer a relever la température, vérifier que la valeur affichée par la colonne de
gallium est inférieure & 36°C.

Positionner le thermométre sur le corps, d'aprés le type de relevé souhaité (axillaire, rectal, buccal)
Apreés 4 minutes environ, le thermomeétre a relevé la température corporelle et on pourra la lire. La
lecture de la température peut étre facilitée, si on fait pivoter Iégérement le thermométre.

Une fois le relevé terminé, on doit faire redescendre le liquide indicateur au-dessous des 36°C. Pour
ce faire, introduire le thermométre dans le support spécialement aménagé a lintérieur de son étui, et

»> wn

bien le pousser jusqu'au bout, en faisant passer la sonde a travers le trou spécialement prévu (Fig 1).

Ensuite, saisir le support et faire descendre |e liquide au-dessous de la premiére encoche numérotée
par des mouvements rapides et rythmiques.

Fig 1

& Une fois I'opération terminée, retirer SOIGNEUSEMENT le thermométre et le repositionner au
milieu de son support, en veillant & ce que la sonde soit entiérement contenue dans le support, pour
éviter toute rupture accidentelle. Si on manipule le pendant qu'il est logé dans
son boitier, veiller & ce que la sonde ne soit pas exposée.

5. Nettoyer le thermometre en verre avant et aprés son utilisation, et s'en tenir aux « Consignes de
nettoyage ».

REMARQUE lou Jjours désnfeclsr le tnetmométre avantet apres son utilisation.
En hépital, exécuter la au personnel

METHODES FIABLES DE MESURE DE LA TEMPERATURE

BUCCAL - Durée du relevé : 4 minutes min., température normale de 37°C. Positionner le bulbe
du thermométre sous la langue en respirant par le nez, afin d'empécher laltération du relevé.

RECTAL - Durée du relevé : 4 minutes min., température normale de 37,5°C. Introduire
délicatement le bulbe du thermométre dans le rectum jusqu'a 2 cm de profondeur max. S'arréter
immédiatement, si on pergoit toute résistance. Ne pas utiiser de la vaseline.

AXILLAIRE - Durée du relevé : 4 minutes min., température normale de 36,7°C. S'assurer que le
creux axilaire estsec, aprés quoi positionner le bulbe du thermométre dans le creux de 'aisselle
et appuyer le bras contre le buste.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION

Le thermomeétre médical posséde une en verre ique et hygiénique et peut étre
désinfecté entierement.

La température de la solution de nettoyage et de désinfection ne doit pas dépasser 42 °C.
Le nettoyage du thermomeétre en verre avant et aprés utiisation peut ére réaisé a I'eau
ide. Désinfecter le avec un coton ou un petit chiffon imbibé d'alcool ou
tremper le thermometre dans une solution désinfectante (temps de réaction et durée de trenpage selon
lest ions du fabricant du dési ). En cas de bris du le liquide répandt
&tre éliminé & l'aide d'une brosse, d'une feille en ouate de cellulose ou d'un chiffon imprégné de lessive.
Les restes pourront &re jetés dans la poubelle familiale.

GARANTIE

Dans le cadre d'une utiisation normale de ce thermométre, le fabricant assure une garantie illmitée

de son bon foncuonnement et de sa précision de mesure (sauf en cas de bris de verre) Encas de
survotre par une mani ppropriée, cette garantie

ne s'applique pas. Les contréles réguliers de précision de la mesure ne sont pas nécessaires |
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& NMPO®YAAZEIZ AZPAAEIAZ

1. Mnv agrioeTe To BePUGHETPO Va TIEGE! KOl TIPOSTATEWTE TO AT BuvaTég KPOUTEIG.

Mn Auyilere r} Sayivere v Gkpn Tou BepPGHETPOU.

Na puAdooeTal pakpid amo Taidid.

Mn xpnoipoTioiEiTe T0 BepUOETPO GV UTIGPXE! {npic 0TO YudAvo TrepiBAnua

(kivbuvog TpaupaTopod).

5. ZHMEIQZH: Kara m xprion oe maibid mpé el va eival évag evijAikag Traptiv o 6An T
Bidpkeia G Xpror|g.

6. To uypd Galinstan dev Tpémel va épBel o€ emagn e euyevr i eEAagpd pEtalha, emedii To
Galinstan avridpd pe autd Ta pé

7. KaraBGMETe Tv ammapaitTTT Tpogox i KaTd T PETPNON, Yia va aTTOQUYETE TOV KiVBUVO TPQUATIOHOU.

8. H xprion Tou BeppdpETpou Sev uTiokabioTa Ty eTiokeyr aTov yiatpd. MUPETGG TTOU EMHEVE),
€idIKG o€ TTaIBIG, aTTQITED IATPIKA AVTIUETWTION.

» N

“XPHEH
1 Mpv 1) pépnon BeBaiwBelTe 6m N TR ToU TN oTrAN yaANou eivar
HIKpOTEPN a6 36 °C.

2. TomoBETAOTE To BEPHOLETPO OTO TWPA QVAAOYQ PE TO EIBOG METPNONG (HAOXAAIKT, TIPWKTIKA,
oTopaTki)

3. Merd amé mepiou 4 AeTTd, 1o BeppGpETPO Ba £l PETPACE! TN owumlkn Beppokpacia kal
WTIOpOGHE Ve T H avayvwaon mg PITPEQ eAagpd
T0 BEpUGHETPO.

4. MEeTan PETpnoN To uyp6-BEIKTNG TIPETTE! Va ETTAVEPXETAI KATwW aTré Toug 36 °C. Tia To OKOTI6 auTé,
TOTOBETACTE To BEpUOLETPO OTNV EIBIKNA BAON TToU UTIAPXE! OTN BriKN, OTIPWXVOVTAG KaAG PEXPI
Tépya, €701 GOTE 0 AICBNTAPAG va TTEPATE! PEca aTmé TV eBKA om (EK. 1). 1M CUVEXEIX TAGTE T
Baon kal TTPoXwWPAOTE KAVOVTag YprYopEeS Kai pUBUIKES KIVATEIG TTPOKEILEVOU Va TTECE! TO UYPS KATW
QM6 TV TIPWN apIBuNEVN EVKOTTA.

E, 1 /‘V‘J}

A Mo v:A:lmu:l auT 1 BiaBiacia, amrootpere POSEKTIKA To BEpOHETPO OTO KEVIPO TG
Baaong, EVIEAWS O amé T Baon kai va ao@euxBei Tuxov
a'm‘tmuo Zuvnavmm mlcng VO TIPOCEXETE KaTd TO XEIPITPS Tou BeppGpETPOU GTav BpiokeTal péga
o Brikn, WoTe o aiITBnTAPag va pnv eival exTeBEIPEVOG.

5. KaBapioTe 10 yuaAivo BeppGpETPO TTPIV Kai PETA T XPrion, TNREEITE TIG “MPoEIBoTToNoEIS yia Tov
KaBapious”.

SHMEIQEH: To BEPYGHETPO TIPETTE! TAVIQ Vel TTOAUMGIVETQl TTpIV Kall HETG TN XPiioN.
£70VOUOKOpEIQ N ATIOAGLAVOT TTPETTEI VA YIVETA QTG EUTTEIPO TIPOTWTTIKG.

A;

MIZTOI TPOMNOI METPHZIHZ THE OEPMOKPAZIAL

ZTOMATIKH - Aidpkeia péTpnong: eAay. 4 AeTid, kavovikr) Beppokpacia 37 °C. TomroBemoTe Tn oeaipa
Tou BEPHORETPOU KATW GTT® TN YAWGCT QVATIVEOVTAG TG T WTN YIG Va HNV ETMPEQGTE! N KETPNON.

MPOKTIKH - AiGipKeia PETpnong: eAdy. 4 Aemrd, 375°C.
TIPOCEKTKG TN 0Paipa Tou BEPHGHETPOU OTOV TIPWKTO Yia GXI TTEPICOGTEPO ATIG 2 CM CTaPATWVTAG
apéowg aTnv TrepiTITwon Trou 8a vikoeTe kémola avriotaon. Mn xpnawoToieite BaleAivn.

MAZXAAIKH - Aidpkeia pétpnong: eAay. 4 Aetrid, kavoviri 8epuokpacia 36,7 °C. BeBaiw8eiTe 611 n
KoAGTTa TG PATXGANG Elvar oTeyvi, o foTe T opaipa Tou oty
KoAGTTa TN PACXGANG KA TTEGTE TO UTIPATTO TTAVW OTO GTABOG.

“OAHIEZ KAGAPIZMOY KAI AIOAYMANEHZ

ToBeppdpeTpo TTUpETOU SIaBETE Eva LYIEIVG EpPNTIKG KAEIOTO TrepiBANpa aTrd yuaki kai pTropei
va aTToAUPaivETal XWpig mplopluuoﬂg.

H Tou [u] ev pémElva

42°C. To kaBdpiopa Tou yuahivou BepuOUETPOU TTPIV Kal PETA T Xpiion pmopei va VM’.TﬂI u:
Kpla oamouvada. ATToAUPGVETE To BEpPOLETPO |E éva BapBAKI ) TIQVAKI TTOTIOEVO LE OIVGTIVEUHA f
BuBiaTe T0 BeppGpETPOPETT OE u-noAupuvvxo Sichupa (mpnmz Tov )m(wo ﬁpwng 1} BUBIONg oy
avagéperal aTig odnyieg Tou
HTTOPEITE V& QTTOAKPUVETE TO UYPS TIoU éle &ﬂppzuc:l e éva TIvEND, tvu Kuuufm xapw Kouljvag féva

Ta 0Ta OKIaKG

normative vigenti.

« della direttiva UE 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

«+ della norma EN 12470-1 — Termometri ci, parte 1:
Termometri a dilatazione di liquido metallico in vetro con
dispositivo di massima

Garanzia di qualita:

GALINSTANO — UN NUOVO LIQUIDO DI MISURA NON VELENOSO ECOLOGICO
Il termomestro privo di mercurio, TI & stato svil da Medical AG
e contiene una lega di gallio, indio e stagno denominata Galinstano. Il Galinstano non & velenoso
ed & ecologico.

& MISURE PRECAUZIONALI

Non lasciare cadere il termometro e non sottoporio a urti.

Non piegare la punta del termometro o morderla.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

| termometri con rivestimento in vetro danneggiato non devono pil essere utiizzati
(rischio di lesioni).

NOTA: Per'intero periodo di utilizzo il bambino deve essere sempre assistito da un adulto.

Il liquido di misura Galinstano non pud entrare a contatto con metalli nobili o leggeri per il pericolo
di reazione.

Durante la misurazione fare la massima attenzione a evitare qualsiasi rischio di lesione.

L'utiizzo del termometro non sostituisce un consulto medico. Uno stato febbrile persistente in
particolare nei bambini deve essere oggetto di cure mediche.

BN

oo,

o N

IMPIEGO

. Prima di iniziare la misurazione accertarsi che il valore indicato dallacolonnina digallio sia inferiore
a36°C
Posizionare il termometro sul corpo a seconda del tipo di misurazione desiderato ( ascellare, rettale,
orale )

Dopo circa 4 minuti il termometro ha rievato la temperatura corporea e sara possibile leggerla. La
lettura della temperatura pud essere faciitata ruotando leggermente i termometro.
Dopo la misurazione il liquido indicatore deve essere riportato al di sotto dei 36 ° C A tale scopo
inserire il termometro nellapposito supporto presente nellastuccio avendo cura di spingerlo bene
fino in fondo, facendo passare la sonda attraverso Fapposito foro ( Fig 1 ). Successivamente
impugnare il supporto e procedere con movimenti veloci e ritmici per abbassare il liquido al di sotto
della prima tacca numerata.

q
Fig. 1 f

Terminata l'operazione, retrarre ACCURATAMENTE il termometro al centro del supporto
avendo cura che la sonda sla contenuta completamente nel supporto, per evitare rotture
si di prestare mentre & nel
suo involucro, che la sonda nan sia esposta.

».w.m
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Pulire il termometro in vetro prima e dopo ['utilizzo, osservare le “Avvertenze per la pulizia”.

NOTA : dhsinfettare sempee il termemelro prima e dope Nusizze.
In ospedale far eseguire sermpre la disinfezione da personale esperto.
METODI AMMESSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

ORALE - Durata della misurazione: min. 4 minuti, temperatura normale 37°C. Collocare il bubo del
tola lingua respil | naso per evitare di alterare la misurazione.

RETTALE - Dt dell min. 4 minuti, normale 37,5°C. Inserire
delicatamente il bulbo del termometro nell'ano per non pidi di 2 cm arrestandosi immediatamente se si
avverte qualsiasi tipo di resistenza. Non utilizzare vasellina.

ASCELLARE - Durata della misurazione: min. 4 minuti, normale 36,7°C. Assi iche il
cavo ascellare sia asciutto, poi collocare il bulbo del termometro nellincavo dell'ascella e premere il
braccio contro il busto.

AVVERTENZE PER LA PULITURA E LA DISINFEZIONE

Il termometro dispone di un involucro in vetro igienico e con tenuta ermetica ed & possibile
disinfettare senza limiti.
La temperatura della soluzione detergente e dsinfettante non deve superarei 42° C.. La pulitua
del termometro in vetro iprima e dopol'utilizzo pud essere effettuata con acqua sapomata fredda.
Dlsnfeﬁae il termometro con un batuffolo di ovatta o con un panno imbevuti di alcol oppure immergere
in una soluzione disi (tempo di i ione a seconda delle istruzioni del
promtture del liquido disinfettante). In caso di rottura del termometro il liquido fuoriuscito puo essere
raggruppato e rimosso con pennello, un panno di cellulosa o un panno in stoffa inumiditi con acqua
saponata. | resti possono essere tranquillamente smaltiti nei rifiuti domestici.
GARANZIA
Per |I presente termometro, in m di utilizzo nella noma, il produttore concede una garanzia illimitata sul

TIOVKI BpEVIEVO HE HTTOpodV va
EFTYHEH
Egogov xpr]uluo‘rrmsivm OUPQWVa pe TIG 0BNyiEg, To BEPUGHETPO QUTG KAAUTITETA CTTG TOV KATAOKEUAOTH
e amepidpiaT :wum yia T Aemoupyia kan Tv akpiBeia W pcrp()vcwv (uc efaipeon T epuuuv] Tou
yu@hivou ). Znpég aTo oag ! Sev
xahiTrTovTal amd my eyyonan,. Aev i TIKGG mvxog

EMNEZHrHEZH ZYMBOAQN

e sulla precisione di misura (ad di rottura del vetro). | danni al termometro causati
da un utiizzo improprio coperti da garanzia. I non ha bisogno di essere ricalibrato.
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Termémetro médico
de cristal y liquido
Geratherm® classic

Thermok&co

Geratherm Medical AG @

C€ o197
PATENTED

Made in Germany

Termémetro "
clinico de liquido em vidro Geratherm Medical AG
Geratherm® classic

C€ o197
ThermoEco [ PATENTED

Made in Germany

CTbKreH TepMOMETB C paslinpeHme
Ha TEYHOCT 33 MEMLIMHCKI XM
Geratherm® classic

Thermok&co

Geratherm Medical AG

C€ o197

NMATEHTOBAH
Made in Germany

Standardan klinicki
termometar na bazi tecnosti
Geratherm® classic

Thermok&co

Geratherm Medical AG

C€ 0197
PATENTIRAN

Made in Germany

Klinigni stekleni
termometer s tekocino
Geratherm® classic

Thermokco

Geratherm Medical AG @

C€ 0197
PATENTIRANO

Made in Germany

COMPONENTES

Bulbo (sensor)

| revestimento

Tubo capilar Escala de temperatura

|_ Tubo de
cobertura
Recipiente del termémetro (sensor)  Capilar de icio Escala de Pt
DATOS
Gama de medicién minima: de 35,5 °C a 42,0 °C
Resolucion: °

+0,1°C/-0,15°C

Temperatura: de -15 °C a42 °C

(idestinado sdlo a la medicion de temperaturas superiores a
la temperatura ambiente!)

Precision de medicion:
Condiciones de empleo:

Condiciones de
almacenamiento:
Uso prescrito:

Temperatura: de -15 °C a 42 °C

Termdmetro médico de cristal y liquido para tomar la

temperatura corporal. Termémetro de maxima con

senfalizacién analdgica de galinstano.

Propiedad: La produccién y comprobacion del termémetro se realiza

segun los requisitos

« de la directiva UE 93/42/CEE relativa a productos médicos y

+ la EN 12470-1 relativa a termémetros médicos, parte 1:
termometros de cristal con contenido liquido metalico y
dispositivo de maxima.

GALINSTANO — UN NUEVO LIQUIDO DE MEDICION NO TOXICO - ECOLOGICO

El termometro libre de mercurio ThermoEco ha sido desarrollado por Geratherm
Medical AG y contiene un metal liquido patentado a base de galio, indio y estafio llamado
galinstano. El galinstano no es téxico en absoluto y no contamina el medio ambiente.

Garantia de calidad:

A MEDIDAS DE PRECAUCION

No permita que el termémetro se caiga ni lo someta a golpes violentos.

No doble ni muerda el extremo del termémetro.

Guardelo fuera del alcance de los nifios.

El termémetro no debe emplearse si la cobertura de cristal se encontrara dafiada

(peligro de herirse).

INDICACION: al emplearse con nifios, debe encontrarse presente un adulto en todo momento.
El liquido de medicion galinstano no debe entrar en contacto con metales preciosos o ligeros,
ya que el galinstano reacciona con estos metales.

Por favor, utilicese con toda diligencia durante la medicion a fin de evitar el peligro de herirse.
El'empleo del termometro no lo exime de visitar al médico. Si la fiebre permanece, ha de ser
tratada por el médico, sobre todo en el caso de los nifios.

EMPLEO

Antes de comenzar la medicion, asegurese de que el valor indicado en la columna amarilla
sea inferior a 36 °C.

Posicione el termémetro en el cuerpo segun el tipo de medicion deseado (axilar, rectal, oral)
Después de aproximadamente 4 minutos, el termémetro mide la temperatura corporal y serd
posible leerla. La lectura de la temperatura puede facilitarse girando levemente el
termémetro.

Después de la medlclon el liquido indicador debe regresar a menos de 36 °C. Para tal fin,
introduzca el en el soporte presente en el estuche,
asegurandose de empujarlo bien hasta el fondo, haciendo pasar la sonda a través del
respectivo orificio (Fig. 1). Sucesivamente, empuiie el soporte y realice movimientos veloces
y ritmicos para hacer que el liquido quede por debajo de la primera marca numerada.
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Fig. 1

A Al concluir la operacion, retraiga CUIDADOSAMENTE el termometro al centro del
soporte y asegurese de que la sonda quede completamente dentro de este para evitar
roturas accidentales. Se recomienda, ademas, prestar atencion, al manipular el termémetro
mientras se encuentra en su estuche, a que la sonda no quede expuesta.

o

Limpie el termémetro de vidrio antes y después del uso; observe las “Advertencias para la
limpieza.

NOTA: esterilice siempre el termémetro antes y después del uso.
En los hospitales la esterilizacion debe ser estar a cargo exclusivamente de personal
experto.

METODOS FIABLES PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA

ORAL - Duracion de la medicion: min. 4 minutos, temperatura normal 37 °C. Coloque el bulbo
del termémetro debajo de la lengua respirando con la nariz para evitar alterar la medicion.

RECTAL - Duracién de la medicién: min. 4 minutos, temperatura normal 37,5 °C. Introduzca
delicadamente el bulbo del termémetro no mas de 2 cm en el ano, deteniéndose de inmediato
si se advierte cualquier tipo de resistencia. No utilice vaselina.

AXILAR - Duracién de la medicion: min. 4 minutos, temperatura normal 36,7 °C. Asegurese de
que la cavidad axilar esté seca, luego cologue el bulbo del termémetro en la misma y presione
el brazo contra el pecho.

INDICACIONES RELATIVAS A LA LIMPIEZA Y A LA DESINFECCION

El termémetro médico dispone de una cobertura hermética e higiénica de cristal y puede
desinfectarse ilimitadamente.

La temperatura de la solucién de limpieza y desinfeccién no debe sobrepasar los 42 °C.

La limpieza del Iermometm de cristal antes y tras el uso puede Ilevarse a cabo con agua
jabonosa fria. Desinfecte el conun o pamtu ido en alcohol o bien
moje o sumerja el en una solucion las i del fabricante
de agente desinfectante con vistas a la duracion necesaria para que surta efecto o duracion de
sumersion). En caso de rotura del termémetro, puede colectarse el liquido vertido por medio de un
pincel, pafiuelo o pafio de celulosa humedecido en lejia jabonosa. Los restos pueden eliminarse en la
basura doméstica.

GARANTIA
Este termometro goza de una garantia del fabricante ilimitada en cuanto a su funcionamiento y
precision de medicion (exceptuando el caso de rotura del cristal) si se emplea de un modo normal.
Los dafios que sufra su termémetro por causa de un manejo incorrecto no estan cubiertos por la
garantia. jNo es necesario repetir ningtn control técnico de medicion!

DADOS TECNICOS

Gama de medigéo: 355°Cad42,0°C
0,1°C

Resolugao:

Precisao: +0,1°C/-0,15°C

Cond\gﬁes de Temperatura: entre -15 °C 42 °C (S6 podem ser medidas
fur superiores a temperatura ambiente.)
Condigoes de

armazenamento: Temperatura: entre -15 °C e 42 °C

Utilizagao: Termémetro clinico de liquido, em vidro, para determinag&o da
temperatura corporal
Termémetro analégico de maxima com enchimento de galinstan
O fabrico e a verificagdo dos termémetros é realizado em
conformidade com:
Garantia de qualidade: -« directiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos;
* norma europeia EN 12470-1 — Termdmetros clinicos, Parte 1:
Termometros de vidro de liquido metalico com dispositivo de
maxima.

Caracteristicas:

GALINSTAN — UM LIQUIDO DE MEDIGAO NOVO, NAO TOXICO- ECOLOGICO
O termémetro ThermoEco sem mercurio foi desenvolvido pela Geratherm Medical AG
e contém um liquido metalico patenteado, composto de galio, indio e estanho, denominado
galinstan. O galinstan € absolutamente n&o téxico e néo prejudica o meio ambiente.

& MEDIDAS DE SEGURANCA

Néo deixe cair o termémetro, nem o exponha a um impacto forte.

Néo torga, nem morda a ponta do termémetro.

Mantenha-o fora do alcance de criangas.

Os termémetros com o revestimento de vidro danificado devem deixar de ser utilizados
(perigo de ferimento).

ADVERTENCIA: deve estar presente um adulto durante todo o tempo de utilizagéo em criangas.
O liquido metalico galinstan n&o deve ser posto em contacto com metais nobres e leves,
pois reage com estes metais.

Tome o cuidado necessario durante a medigéo para evitar ferimentos.

A utilizagao do termometro ndo dispensa uma consulta médica. A febre persistente,
sobretudo em criangas, deve ser tratada por um médico.
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OMUCAHMUE HA YACTUTE OPIS DELOVA OPIS DELOV
R ‘ P L e o | Vrh termometra PP LT =T 1 Konica termometra
it { A e - e e ey R
CrokneH 6anoH Ha bpa TemnepaTypHa ckana Merenje Temperaturna skala Spoljasnja futrola Merjenje Temperaturna lestvica Zunanje ohisje
AAHHU SPECIFIKACIJE SPECIFIKACIJE
Munumane 06xsaT Ha MsMepsaHe:  OT 35 5°Cno42,0°C Minimalni opseg: 35,5°C do 42,0°C Najmanj$e merilno obmogje: 35,5 °C do 42,0 °C
Vntepsan: 01 C 3 Razlaganje: 0,1°C Lodljivost: 0,1°C
TouHoCT Ha uavepaare: +0,1 C/ 0,15°C Preciznost: +0,1°C/-0,15°C Natanénost: +0,1°C/-0,15°C

Ycnosus Ha pabota: Temnepartypa: ot -15 °C o 42 °C

(EbﬁMO)KHO € 0TYMTaHeTOo CaMo Ha TeMmnepaTtypu, KOMTO ca
o-BUCOKN OT TemnepaTypaTa Ha okonHata cpeaal)
Ycnosus Ha CbxpaHeHue: Temnepartypa: o1 -15 °C o 42 °C

Llen Ha ynoTpeba: CTbkneH TEPMOMETBP C Ha
TeUHOCTTa 33 U3MepBaHe Ha TeneCHaTa TeMnepaTypa
TepMomeTbp C ycTp!

aHanoroBo ykasaHue 1 cmhp»(anme Ha ranMCTaH.
[MpoN3BOACTBOTO 1 TECTBAHETO HA TEPMOMETBPA C&
nposexzaaTt B CbOTBETCTBUE C ﬂeﬁCTEBLLlVITe CTaHaapTw.

* Ha aupekTusa EO 93/42 / EMO 0THOCHO MeAULMHCKUTE M3fenus
* Ha ctanaapT EN 12470-1 — KnuHniHm TepmMomeTpy, YacT 1:
CTbKNeH! TepMOMETPU C PA3LLUMPEHIE Ha TEYHIA MeTan 1

YCTPOVCTBO 33 MakCUMAsHO U3MepBaHe.

XapaktepucTika:

lapaHuus 3a ka4ecTso:

Radni uslovi: Temperatura: -15°C do 42°C
(Moguce je meriti iskljucivo temperature koje su iznad sobne
temperature!)
Uslovi skladistenja: Temperatura: -15°C do 42°C
Namena: Termometar na bazi te¢nosti za medicinsku upotrebu za
merenje telesne temperature. Analogni termometar sa
uredajem za maksimum sa galinstanom
Opis: Proizvodnja i testiranje termometara sprovedeni su u skladu
sa standardima
« direktiva Evropskog saveta 93/42/EEC koja se tice
medicinskih uredaja
« direktiva EN 12470-1 - klinicki termometri, deo 1: Metalni
termometri na bazi te¢nosti sa uredajem za maksimum.

Garancija kvaliteta:

Delovni pogoji: Temperatura: -15 °C do 42 °C

(Omogoca samo merjenje temperature nad temperaturo

prostoral)

Temperatura: -15 °C do 42 °C

Medicinski stekleni termometer s teko¢ino za merjenje telesne

temperature. Analogni termometer z najvijim prikazom in

tekogino galinstan

Opis: Proi ja in preizkuSanje

standardi

« direktive Sveta EU 93/42/EGS o medicinskih pripomockih

« standarda EN 12470-1 — Kiliniéni termometri, 1. del: Stekleni
termometri s tekoco kovino in prikazom najvisje temperature.

Pogoji shranjevanja:
Predvidena uporaba:

ov poteka v skladu s

Jamstvo kakovosti:

TANUCTAH — HOBA HEOTPOBHA, EKONTOTNYHA TEYHOCT 3A U3MEPBAHE
TepmomeTbpbT Ge3 xuBak ThermoEco e paspaboteH ot Geratherm Medical AG u

Cb/{bPXa CMNaB OT ranwii, MHAWI 1 kanait, Hapeyera FanucTaH. [anucTaHBT He e OTPOBEH
© eKONOTUYEH.

& MNPEOMA3HU MEPKU

He uanyckaiite TepMoMeTBPa M He ro yapsiATe.

He nperbBaiiTe BbPXa Ha TEPMOMETLPA, HATO 10 3axanBaire.

ChXpaHsiBaiiTe Ha MACTO, HEAOCTBIHO 3a fielia.

‘TepMOMETPUTE C NOBPE/EHO CTBKIEHO NOKpUTE He TPABBA Aa Ce MANON3BaT (ONACHOCT OT HapaHsiaHe).
3ABENEXKA: Mo Bpeme Ha ynotpeba, aeteto TpsbBaa aa Gbae HabnioasaHo HEMpeKbCHATO OT Bb3PACTEH.
TeuHocTTa 3a UaMepaane [anucTa He TpsibBa a BNM3A B KOHTAKT C BNIArOpOAHH U Nk MeTanu nopasyt
OMACHOCT OT peaKua.

BbAere 0C00EHO BHAMATENHH N0 BDEME Ha UAMEPBAHETO, 33 73 U3BerHeTe OMacHOCTTa OT HapaHSBaHe.
YnotpeBata Ha TePMOMETbPA He 3aMECTBA KOHCYNTALWATa C nekap.

TporbXUTENHOTO (ebpHHO ChCTOsHHe, 0coBeHo npu Aetiata, TpABea Aa Gbe noanoXeHo

Ha neyeHve.
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MODO DE UTILIZAGAO

. Antes de iniciar a medicao certificar-se de que o valor indicado na coluna de galio seja
inferior a 36°C.

Posicione o termémetro no corpo segundo o tipo de medigéo desejada (axilar, retal, oral)
Depois de cerca 4 minutos o termometro mediu a temperatura corpérea e sera possivel lé-la.
A leitura da temperatura pode ser facilitada girando ligeiramente o termémetro.

Depois da medigéo o liquido indicador deve ser levado abaixo de 36° C. Com tal finalidade,
introduza o termémetro no suporte especifico presente no estojo, tendo o cuidado de
empurra-lo até o fundo, fazendo passar a sonda através do furo apropriado (Fig 1). A seguir
empunhe o suporte e proceda com movimentos rapidos e ritmicos para fazer baixar o liquido
abaixo da marca numerada.

> wn

Fig. 1

A Terminada a operagéo, recoloque CUIDADOSAMENTE o termémetro no centro do
suporte, tendo cuidado para que a sonda fique completamente dentro do suporte, para evitar
ruturas acidentais. Recomenda-se também prestar atengéo, ao manusear o termémetro
enquanto esta no seu envélucro, para que a sonda néo fique exposta.

&

Limpe o termémetro de vidro antes e depois da utilizagao, respeitando as "Adverténcias para
alimpeza".

A NOTA: desinfete sempre o termémetro antes de depois da utilizagao.
Em ambiente hospitalar faga efetuar a desinfegao por pessoa competente.

METODOS SEGUROS DE MEDIGCAO DE TEMPERATURA

ORAL - Tempo de medig&o: min. 4 minutos, temperatura normal 37°C. Coloque o bulbo do
termémetro sob a lingua respirando com o nariz, para evitar alterar a medicéo.

YNOTPEBA

TpeAV A8 MPHCTBMTE KM UIMEPBAHETO, YBEPETE Ce, 4E CTOMHOCTTA, MOCOHEHa OT CTLNGHETO
ranwi, e no-Hucka ot 36 °C.
MoCTaBeTe TePMOMETEPE Ha MACTOTO, KbAETO XENaeTe Aa UIMEPHTE TeMNepaTypaTa (akchIapHo,
PeKTarHO, OpaIHo).
CNle OKONO 4 MIHYTM TEPMOMETLPLT OTUUTA TENECHATa TEMNEPATYPa U MOKETe 43 5 MaHeTeTe
PagHMTaHeTO Ha TeMNEpaTypaTa MOXe A2 C& YTIeCHH |pe3 NIeko 3aBbPTaHe Ha TepMOMeTbpa

. Crieql USMepBaHETO, MHAVIKATOPHATA TEYHOCT, TPABBA Aa Ce BbpHe NoA 36 ° C. 3a Taan uen
NOCTaBETe TePMOMETBPA B CIELUANHHS ABPXAY B KAbEha, KATO BHUMABATE A3 O HaTUCHETE
ROKpalh, AOKATO COHAAT HE MaNe3He MPea oTBOpa ( W, 1 ). CMIeR ToBa XBAHETE AbPKAYE 1 10
Pa3TLPCETe C GbP3U U PUTMINHI ABWKEHNR, 33 43 CTAAHETE TEUHOCTTA NOA MBPBOTO CKANHO
Aenexve.
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& Cnea karo npukniouuTe, oTapsHere BHAMATESHO TepmoMeTbpa B LeHTbpa Ha AbpXava,
KaTO Ce yBepwTe, 4e COHAATa e HAMBAHO NPUGPAHA B Hero, 3a 4a M3BErHeTe CRy|aViHO CHynBaHe.
Mpenophusa ce CbiLo Taka 4a GOPABUTE OCOGEHO BHUMATEIIHO C TEPMOMETHPA AOKTO @ B
Kanb(ha, 3a 4a He yBpeauTe coHpaTa

5. MouviCTBaliTe CTLKNEHNS TEPMOMETBP PeAV 1 CNieA yoTpeba, chbnioaasaiiTe “TlpeAnasii Mepku

My nouMcTBaHe'

Bunarm fiTe TepMOMeTLPa NPeAY M CNeA ynoTpe6a

B Bukam Ha onTeH nepcoran

GALINSTAN - NOVA TECNOST ZA MERENJE KOJA NIJE TOKSICNA — NIJE STETNA PO ZIVOTNU SREDINU
ThermoEco termometar bez Zive konstruisala je kompanija Geratherm Medical AG i sadrzi
patentiranu tecnu leguru, koja se sastoji od galijuma, indijuma i olova, zvanu Galinstan.
Galinstan je potpuno bez toksina i nije Stetan po Zivotnu sredinu.

GALINSTAN — NOVA NESTRUPENA MERILNA TEKOCINA — OKOLJU PRIJAZNA
Termometer brez Zivega srebra ThermoEco je razvilo podjetje Geratherm Medical AG in
vsebuje patentirano tekoco zlitino, sestavljeno iz galija, indija in kositra, ki se imenuje
galinstan. Galinstan je popolnoma nestrupen in okolju prijazen.

A MERE OPREZA

Nemojte ispustiti termometar ili ga izlagati iznenadnim uticajima.

Nemojte savijati ili gristi vrh termometra

Drzite termometar van domasaja dece.

Termometri sa odtecenim spoljadnjim kucistem ne smeju da se koriste (rizik od povrede).
NAPOMENA: Deca treba da budu pod nadzorom odrasle osobe tokom celog procesa merenja
temperature.

Tecnost za merenje, Galinstan ne sme da dode u kontakt sa plemenitim ili lakim metalima jer
reaguje u dodiru sa njima.

Prilikom merenja vodite rauna o tome da izbegnete rizik od povrede.

Koriscenje ovog termometra nije namenjeno kao zamena za odlazak lekaru. Dugotrajna povisena
temperatura, posebno kod dece, zahteva lekarsku negu.
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UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Pre merenja temperature, uverite se da je vrednost prikazana u stupcu sa galjumom ispod 36°C.
Postavite termometar u skladu sa vrstom merenja koje Zelite da obavite (aksilamo, rektalno il
oralno)

Potrebno je oko 4 minuta da termometar izmeri telesnu temperaturu. Nakon toga mozete da
progitate izmerene vrednosti. Malo okrenite termometar kako biste lakse progitali temperaturu.
Nakon merenja, tetnost se mora vratiti na ispod 36 °C. Da bi se to desilo, vratite termometar u
kuciste i gurnite ga sve do dna kucista tako Sto éete sondu provuéi kroz odgovarajuéi otvor (slika 1),
Zatim futrolu protresite brzim, ritmiénim pokretima kako bi se tetnost spustila ispod prvog
numerisanog podeljka
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Slika 1

& Kada se korak zavrsi, PAZLJIVO vratite termometar nazad u sredinu potpornog dela kako
biste bili sigurni da je sonda potpuno ubacena u potporni deo kako biste sprecili slucajno lomljenje.
Kada rukujete termometrom koji je u futroli, vodite ratuna o tome da sonda ne bude izloZena.

o

Pre i posle upotrebe oistite stakleni termometar. Pazljivo se pridrzavajte .Uputstava za &iscenje”.

NAPOMENA: pre i posle upotrebe uvek dezinfikujte termometar.
U bolnicama, dezinfekciju treba uvek da vrsi struéno osoblje.

AONYCTUMU METOAU 3A USMEPBAHE HA TEMMEPATYPATA

OPATHO - MPOILMKNTENHOCT Ha W3MEPBAHETO: MAHAMYM 4 MUHYTY, HOpManka Temneparypa 37°C.
MocTaseTe GanoHa Ha TepMOMETLPA NOA €3VKa, KATO AULIATE Npe3 HOCa, 3a A4a NpefoTapaTuTe

RETAL - Tempo de medigao: min. 4 minutos, temperatura normal 37,5°C. Insira
0 bulbo do termémetro no anus per nao mais de 2 cm, parando imediatamente ao advertir
qualquer tipo de resisténcia. N&o utilize vaselina.

AXILAR - Tempo de medic&o: min. 4 minutos, temperatura normal 36,7°C. Certificar-se de que
a cavidade axilar esteja enxuta, depois coloque o bulbo do termémetro na cavidade axilar e
prima o brago contra o busto.

INSTRUGOES DE LIMPEZA E DESINFECGAO

0 termémetro possui um invélucro de vidro hermeticamente fechado e higiénico,
e pode ser desinfectado sem restrigdes.

A Atemperatura da solugéo de limpeza e desinfecgao ndo deve ultrapassar os 42 °C. A limpeza

do termometro antes e depois da sua utilizagao pode ser feita com agua fria e sabao. Desinfecte
o termémetro com um pedago de algodao ou um pano embebidos em élcool ou mergulhe o termometro
numa solugdo de desinfecgao (deve ser respeitado o tempo de actuagéo ou imersao indicado pelo
fabricante do desinfectante). Em caso de quebra do termémetro, o liquido pode ser removido com um
pincel, pedaco de pasta de papel ou pano embebidos em lixivia. O resto pode ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico.

GARANTIA

O fabricante oferece garantia ilimitada relativamente ao funcionamento e preciséo de medigao
(com excepgo da quebra do vidro) em caso de utilizagao normal. A garantia n&o cobre danos
causados pela utilizag&o incorrecta do termémetro.

Nao é necessario proceder a inspecgao técnica periddica de medicéo.
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PEKTAJITHO - MpOABIKUTENHOCT Ha U3MEPBAHETO: MAHIMYM 4 MUHYTU, HOPMANHa Temneparypa
37,5°C. BkapaiiTe BHUMaTeNHO GanoHa Ha TepMOMETbPA B aHyCa 10 He NoBeYe OT 2 CM, KaTo crpeTe
He3aGaBHO, ako Ce YCeTU HAKAKEO ChNpOTUENeHMUe. He uanonasaiiTe BaseniH.

AKCUITAPHO - MPOSBIDKITENHOCT Ha MaMEPBAHETO: MUHIMYM 4 MAHYTU, HOPManHa Temneparypa
36,7°C. YaepeTe Ce, e NOAMMLIHULIATA € CyXa, CTIEA KOETO NOCTABeT BaroHa Ha TepMOMeTpa B
KyXUHATa W NPUTUCHETE PbKaTa KbM TAOTO.

POUZDANE METODE ZA MERENJE TEMPERATURE

ORALNO - Vreme merenja: min. 4 minuta, normalna temperatura 37 °C. Postavite vrh termometra
ispod jezika i diite kroz nos da ne biste menjali rezultate merenja.

REKTALNO - Vreme merenja: min. 4 minuta, normalna temperatura 37.5 °C. Pazljivo ubacite vrh
termometra u anus, ne dublje od 2 cm. Momentalno se zaustavite ukoliko naidete na bilo kakav otpor.
Nemojte koristiti vazelin.

AKSILARNO - Vreme merenja: min. 4 minuta, normaina temperatura 36.7 °C. Vodite racuna o tome da
vam pazuh bude suv. Zatim postavite termometar ispod pazuha i pritisnite ruku pored grudnog kosa.

NPEOAYNPEXOEHUA 3A NOYUCTBAHE U OE3NH®EKUUA

TepMoMeTbpbT C XUTMEHUYHO U Xep
[nie3nHdekumpa 6e3 orpaHnyeHms.

ﬁ TemnepatypaTa Ha NouuCcTBalLMS U Ae3nHeKTUpaLL pa3TBop He TpsibBa Aa Hapsuwasa 42 °C.

TIO4¥ICTBAHETO Ha CTBATIEHWS TEPMOMETBP, NPEAVt U Cief YoTpeda, MOXe Aa Ce M3BbPILIBA CbC
CTyfeHa canyHeHa Bofja. JleauHdexiupaiie TepMOMETBPA C NaMy4eH TaMMOH UM Kbpna, HanoeHit
CBC CTupT, an 10 1IoTONETe B Ae3MH(EKLMOHEH Pa3TBOp (BpEMETo Ha noTanske TpAtea aa e B

Ha Ha Te4Hus p1 cyynBaHe Ha

TEPMOMETHP, paanﬂma TEYHOCT MOXKE f1a Ce Cbbej 8e W OTCTPaHY C YeTUMLia, XapTvena candeTka un
nnaTHeHa Kbpra, HaBNaXHeHH CC CanyHeHa Bofia. OCTATbUMTe MOTaT 1 Ce U3XBLPXAT CIOKOHO B
6GuToBUTE OTNAABLM.

CTBKIIEHO NOKPUTHE 1 MOXE Aa ce

NAPOMENE ZA CISCENJE

Termometar ima hermeticki zatvorenu higijensku futrolu od stakla i moze da se dezinfikuje bez
ogranicenja.
T z sredstva ne sme prelaziti 42 °C. Hladna voda sa
sapunicom moze da se konsu za giscenje termometra pre i posle upotrebe.
Dezinfikujte termometar pomocu komada pamucne vate ili krpe potopliene u alkohol ili uronite termometar
urastvor za se vremena od strane proizvodaca
dezinfekcionog sredstva). Ako se termometar polomi, prosuta tecnost moZe da se ukloni pomocu cetke,
maramice ili krpe namocene u vodu sa sapunicom. Polomljene komade moZete da odloZite kao obican
otpad u domacinstvu.

A PREVIDNOSTNI UKREPI

Pazite, da termometer ne pade ali ne utrpi nenadnih udarcev.

Ne upogibajte ali grizite konice termometra.

Termometer hranite izven dosega otrok.

Termometrov s poskodovanim zunanjim ohi$Sjem ne uporabljajte (nevarnost poskodb).

OPOMBA: Otroke mora med celotnim postopkom merjenja temperature spremljati odrasla oseba.
Merilna tekocina galinstan ne sme priti v stik s plemenitimi ali lahkimi kovinami, saj z njimi reagira.
Med merjenjem poskrbite, da preprecite morebitno nevarnost ali poskodbe.

Z uporabo tega termometra ne morete nadomestiti obiska pri zdravniku. Ce se visoka vrotina ne

zmanj$a, zlasti pri otrocih, mora bolnika pregledati zdravnik.

ONOAL LN

NAVODILA ZA UPORABO

. Pred pricetkom merjenja temperature se prepricajte, da je vrednost galija na merilni lestvici nizja
0d 36 °C.

. Namestite termometer glede na nacin merjenja temperature (aksiliamo, rektalno ali oraino).

Termometer meri telesno temperaturo priblizno 4 minute. Nato lahko odgitate izmerjeno vrednost.

Rahlo obrnite termometer, da boste lazje odGitali temperaturo.

Po opravijeni meritvi povrnite tekoino pod 36 °C. Da to storite, viite termometer v ohigje in

poskrbite, da ga potisnete do konca, tako da je tipalo v ustrezni odprtini (slika 1). Nato primite ohigje

in ga stresite s hitrimi ritmicnimi gibi, da tekoGina pade pod prvo otevilceno rtico.
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Slika 1

A Ko to storite, PAZLJIVO povlecite termometer nazaj v sredino podpore, tako da je tipalo
popolnoma vstavljeno in se ne more poskodovati. Pri rokovanju s termometrom v ohigju poskrbite,
da tipalo nikoli i izpostavljeno.
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Pred in po uporabi oistite steklo termometra. Natanéno upostevajte "Navodila za Gistenje".

A Opomba: Vedno razkuzite termometer pred in po uporabi.
V bolnignicah mora za razkuzevanje vedno poskrbeti strokovno osebje.

ZANESLJIVI NACINI MERJENJA TEMPERATURE

ORALNO - Cas merjenja: najmanj 4 minute, normalna temperatura 37 °C. Konico termometra
namestite pod jezik in dihajte skozi nos, da bo meritev totna

REKTALNO - Cas merjenja: najman; 4 minute, normaina 37,5 °C. Konico
nezno vstavite v analno odprtino najvet 2 cm globoko. Takoj prenehaite, &e zadutite odpor. Ne
uporabljajte lubrikanta.

AKSILIARNO - Cas merjenja: najmanj 4 minute, normalna temperatura 36,7 °C. Poskrbite, da je
pazduha suha. Nato namestite konico termometra pod pazduho in pritisnite roko ob prsi

OPOMBE GLEDE CISCENJA

Termometer ima neprodusno zaprto higiensko stekleno ohisje in ga lahko razkuZujete brez
jitev.

Temperatura Cistilnih in razkuZilnih sredstev ne sme presegati 42 °C. Pred in po uporabi

otistite steklo termometra s hladno milnico. Termometer razkuZite z bombazno vato ali krpo,
namoeno v alkohol, ali ga potopite v razkuZilno raztopino (&as potopitve mora biti v skladu z
navodili proizvajalca). Ce se termometer razbije, lahko razlito tekocino odstranite s krtaco ali krpo,
namoceno v milnico. Zlomljene dele lahko odvrzete kot gospodinjske odpadke.

FAPAHUMA
3a HacTOALA TEPMOMETHP, PH NIPaBUHA ynoTpea,
rapaHUws 3a W TOYHOCTTA Ha Ha cuynBaHe Ha CTBKNOTO).

TapaHUVSTa He BaX 3 LUETV 10 TEPMOMETLP, MPUHMHEHN 01 HenpasunHa ynoTpeGa. TepMOMETLPLT He
Ce HyXaae OT NpeHacTpoMBaKe.

GARANCIJA
U sluéaju normalne upotrebe, proizvodat daje neogranicenu garanciju na rad i preciznost termometra
(0sim u slucaju \omuenla stakla). Ostecenja izazvana nisu pokrivena

Ponovna kalibracija nije

GARANCIJA
Ob obicajni uporabi proizvajalec zagotavlja neomejeno garancijo za funkcionalnost in natancnost tega
termometra (razen v primeru zlomljenega stekla). Poskodbe termometra, ki nastanejo zaradi neustreznega
ravnanja, niso zajete v garanciji. Vnovicna kalibracija ni potrebna!

INDICE DE ICONOS

SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS

CBbABPXAHUE HA CUMBOJIIUTE

INDEKS SIMBOLA

KAZALO SIMBOLOV

]
Observar las instrucciones de empleo J" Limite de temperatura: guardar a
. temperatura entre -15 °C y +42 °C

Limites de temperatura

Ter em atengéo as instrugdes de utiizagéo
armazenar entre -15 °C e 42 °C

j 2 Orpanuenie Ha Tewneparypara
Cnassaiire uHCTpykuTe 3a ynoTpe6a Cospatone g Teuncoarypa vy

. 2| Maks. i min. temperature:
Pridrzavajte se uputstava Cuvgfe na femperatur izmedu
S A5°Ci+42°C

J" Najvege in najmanSe temperature:

Upostevajte navodila Hranite na temperaturi med -15 °C in +42 °C

>

Atencion ‘T Guardar en lugar seco & Atengao! ? Manter em local seco Mpeaynpexaeie ‘T CbxpansiBaiiTe Ha CyXo MSICTO Oprez ‘T Cuvajte na suvom mestu Pozor ‘T Hranite v suhem prostoru
Denominacion de lote (mm/aaaa; mes/afio) . Namero do lote (mm/yyyy; més/ano) L Mapruaa Homep (Mecew/ronuka; Mecew/roauHal Sen]sk\ broj (mmigggg; mesecigodina) Koda skupine (mm/HII ‘mesec/leto) na zadnji
al dorso del tubo de cobertura sin icono Frégil, manejar con cuidado ravado a laser sem simbolo LOT na parte Fragil, manusear com cuidado /2 33HaTa CTpaHa Ha CTbKIIeHaTa TPhoH|Ka 083 Yynnueo, 6opaseTe BHAMATENHO poledin s ul]asn(mmtro\emanet pomocu Lomljivo: pazljivo rukujte strani zunanjega ohisja (zapisana z laserjem Lomljivo: ravnajte previdno
LOT aplicado por laser de tras do tubo de camsona LOT, nonoxer ¢ nasep Tasera bez LOT s brez simbola serie L

| Febricante N Cantidad Fabricante N Quantidade MpowssonuTen N Konwectso wll | Proizvodas N Koligina | Proizvajaiec N Koliéina

al Fabri Medical AG * Fahrer 1
D-98716 Geschwenda * ALEMANIA

wl Fabricante: Medical AG « Fahrenhei 1
D-98716 Geschwenda * Alemanha

wl Mpoussoauten: Geratherm Medical AG + Fahrenheitstrasse 1
D-98716 Geschwenda * FEPMAHUA

wl Proi & G Medical AG + Fahrenhei 1
D-98716 Geschwenda * Nemacka

ol Proizvajalec: G ledical AG + Fahrenheil 1
D-98716 Geschwenda « Nemcija



