
 TERMOMETR CYFROWY DIGIBABY

Instrukcja użytkowania 
Przed użyciem dokładnie przeczytaj uwagi i instrukcję. Zachowaj ją na przyszłość.

UWAGA:
•  Przed użyciem termometru cyfrowego należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.
•  To urządzenie nie jest zabawką i musi być przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem 
dzieci. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera 
małe części (baterie itp.), które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.

•  Niebezpieczeństwo zadławienia: Połknięcie nasadki termometru oraz baterii może grozić śmiercią. 
Nie zezwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru rodziców.

•  Nie używać termometru, wkładając go do ucha. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odczytów 
z jamy ustnej, odbytnicy i pod pachą.

•  Nie kłaść baterii termometru w pobliżu źródeł silnego ciepła, gdyż mogłaby wybuchnąć.
•  Jeżeli nie przewiduje się korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, wyjąć baterię.
•  Używanie odczytów temperatury do autodiagnozy jest niebezpieczne. Skonsultować się z lekarzem 

w celu interpretacji wyników. Autodiagnoza może spowodować pogorszenie trwających chorób.
•  Nie podejmować pomiarów, gdy termometr jest mokry, ponieważ odczyt może być niedokładny.
•  Nie gryźć termometru. Takie działanie może spowodować pęknięcie i/lub obrażenia.
•  Nie podejmować prób demontażu ani naprawy termometru. Takie działanie może skutkować 

niedokładnymi odczytami.
•  Po każdym użyciu należy zdezynfekować termometr, zwłaszcza jeśli z urządzenia korzysta kilka osób.
•  Nie należy wkładać termometru do odbytnicy na siłę. Przerwać wkładanie oraz przerwać pomiar, 

gdy pojawi się ból. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia.
•  Nie używać termometru doustnie po użyciu doodbytniczym.
•  W przypadku dzieci w wieku dwóch lat lub młodszych nie używać urządzeń doustnie ani dopo-
chwowo.

•  Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze powyżej 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), przed uży-
ciem należy pozostawić je w temperaturze otoczenia na około 15 minut.

•  Termometru nie należy czyścić ani dezynfekować podczas użytkowania.
•  Każdy poważny wypadek związany z urządzeniem należy zgłosić producentowi i właściwym orga-

nom kraju członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.
PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE
Termometry cyfrowe są przeznaczone do pomiaru temperatury ludzkiego ciała w zwykłym trybie 
doustnie, doodbytniczo lub pod pachą. Urządzenia nadają się do wielokrotnego użytku klinicznego 
lub domowego przez osoby w każdym wieku, w tym dzieci poniżej 8 roku życia, pod nadzorem 
osoby dorosłej.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Urządzenie służy do monitorowania temperatury ciała u pacjentów
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM
Ten cyfrowy termometr zapewnia szybki i niezwykle dokładny odczyt temperatury ciała danej 
osoby. Aby lepiej zrozumieć jego funkcje i zapewnić niezawodne wyniki przez długie lata, należy 
najpierw przeczytać wszystkie instrukcje użytkowania.
Urządzenie jest zgodne z poniższymi normami:
ISO 80601-2-56 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-56: Szczegółowe wymagania dotyczące 
podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru 
temperatury ciała, EN 60601-1-11 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-11: Wymagania ogól-
ne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzu-
pełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów 
elektrycznych używanych w środowisku domowej opieki zdrowotnej i są zgodne z wymaganiami 
norm EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Bezpieczeństwo). Producent posiada certyfikat ISO 
13485. Jest zgodne z rozporządzeniem UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.
ZAWIERA
1 termometr, 1 instrukcję obsługi, 1 etui.
Rysunek 1

Czujnik Przycisk ON/OFF

Wyświetlacz LCD Pokrywa baterii

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
*  Skuteczność urządzenia może ulec pogorszeniu, jeśli wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

•  Korzystanie z urządzenia na zewnątrz;
•  Przechowywanie poza podanym przez producenta zakresem temperatury i wilgotności; 
•  Wstrząs mechaniczny (np. test upadku) lub uszkodzony czujnik.
•  Nie używać termometru, jeśli jego zewnętrzna obudowa jest uszkodzona.

*  Przenośna i mobilna komunikacja radiowa może mieć wpływ na urządzenie. Urządzenie wymaga 
specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z 
informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w dokumentach 
towarzyszących.

OPIS SYMBOLI

Ostrzeżenie Limity ciśnienia atmosferycznego

Zakładana część typu BF Upoważniony przedstawiciel we 
Wspólnocie Europejskiej

Producent

Utylizację tego produktu i 
zużytych baterii należy prze-
prowadzić zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi utyliza-
cji produktów elektronicznych.

Data produkcji 0123

Znak zgodności CE 0123 oznacza 
numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej

Kod partii
Limit temperatury transportu i 
przechowywania: -20°C ~ 55°C 
(-4°F ~ 131°F)

Patrz instrukcja obsługi Importer

Ogólny symbol odzysku/
recyklingu Dystrybutor

Symbol wilgotności podczas 
transportu i przechowywania: 
wilgotność względna (RH) 
15%~95%

Upoważniony przedstawiciel 
szwajcarski

Wyrób medyczny Unikalny identyfikator urządzenia

Pierwsza cyfra 2: Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości równej lub większej 
niż 12,5 mm. Druga cyfra 2: Zabezpieczenie przed pionowym spadaniem wody 
przy wychyleniu obudowy o 15° od pionu w każdą stronę i brak szkodliwego 
wpływu na przedmioty.

PARAMETRY URZĄDZENIA
Typu:     Termometr cyfrowy (nieprzewidujący)
Zakres pomiaru:    32,0°C ~ 42,9°C (90,0°F ~ 109,9°F) (°C/°F wybrane przez producenta)
Dokładność:    ±0,1°C (±0,2°F) dla 35,5°C ~ 42,0°C (95,9°F ~ 107,6°F) w temperaturze 

otoczenia od 18°C do 28°C (64,4°F ~ 82,4°F), ±0,2°C (±0,4°F) dla innych 
zakresów pomiarowych i zakresu temperatury otoczenia.

Tryb roboczy:   tryb bezpośredni
Wyświetlacz:   Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 3 1/2 cyfry
Pamięć:     Do przechowywania ostatniej zmierzonej wartości
Bateria:     Jedna bateria guzikowa 1,5 V DC (rozmiar LR41 lub SR41, UCC 392).
Trwałość baterii:   Około 200 godzin ciągłej pracy lub 1 rok przy 3 pomiarach dziennie
Wymiary:    12,65cm x 1,81cm x1,0 cm ( LxWxH)
Waga:     10,5 grama łącznie z baterią
Prognozowana trwałość: Trzy lata
Zakres temperatury otoczenia użytkowania:
temperatura:   5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) Wilgotność względna: 15% ~ 95% RH 
Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa ~ 106 kPa
Warunki przechowywania i transportu:
temperatura:   -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Wilgotność względna: 15%~95% RH 
Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa ~ 106kPa
Stopień ochrony IP:  IP 22
Klasyfikacja:   Typu BF
Przeciwwskazania: Brak przeciwwskazań
PRZEŁĄCZANIE °C/°F
Odczyty temperatury są dostępne w skali Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F); w prawym górnym 
rogu wyświetlacza LCD. Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk On/Off przez 
około 2 sekundy, aby zmienić bieżące ustawienie.
1.  Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania obok wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD). 

Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się , a następnie ostatnia 
zarejestrowana temperatura. Po wyświetleniu temperatury autotestu termometr przechodzi w 
tryb pomiaru.

2.  Umieścić termometr w wybranym miejscu (usta, odbyt lub pacha).
a)  Pomiar w ustach: umieścić termometr pod językiem w pozycji „V” po-

kazanej na Rysunku 2. Zamknąć usta i oddychać równomiernie przez 
nos, aby wdychane/wydychane powietrze nie miało wpływu na pomiar.

b)  Pomiar doodbytniczy: nasmarować srebrną końcówkę sondy wazeliną, 
aby ułatwić jej wprowadzenie. Delikatnie włożyć czujnik na głębokość 
około 1 cm (mniej niż 1/2”) do odbytu.

3.  Pomiar pod pachą: Osuszyć pachę ściereczką. Umieścić czujnik w dole pachowym i trzymać 
ramię dobrze dociśnięte do ciała. Z medycznego punktu widzenia ta metoda zawsze dostarcza 
niedokładne odczyty i nie powinna być stosowana, jeśli wymagane są precyzyjne pomiary.

4.  Znak stopnia miga podczas całego procesu pomiaru. Gdy miganie ustanie, alarm wyemitu-
je sygnał dźwiękowy przez około 10 sekund. Jednocześnie zmierzony odczyt pojawi się na 
wyświetlaczu LCD. Bez żadnego wyjątku należy przestrzegać minimalnego czasu pomiaru do 
momentu wyemitowania sygnału dźwiękowego (bip). Pomiar jest kontynuowany nawet po 
sygnale dźwiękowym. Dlatego, aby uzyskać lepszy wynik pomiaru temperatury ciała, zaleca się 
trzymanie sondy w ustach i odbycie przez około 2 minuty lub pod pachą przez około 5 minut, 
niezależnie od sygnału akustycznego, oraz zachowanie odstępu między pomiarami wynoszące-
go co najmniej 30 sekund.

*Uwaga: Zwykle sygnały dźwiękowe brzmią „Bi-Bi-Bi-Bi-”. Alarm wydaje szybszy sygnał dźwiękowy, 
gdy temperatura osiągnie 37,8°C (100,0°F) lub więcej, a sygnały dźwiękowe to „ Bi-” „Bi-Bi-Bi” ---Bi-Bi” 
---„ Bi-Bi-Bi” --- .
5.  Aby przedłużyć żywotność baterii, naciśnij przycisk On/Off, aby wyłączyć urządzenie po zakoń-

czeniu pomiaru. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, urządzenie wyłączy się automatycznie 
po około 10 minutach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Komunikat  
o błędzie Problem Środek zaradczy

Odczytana temperatura jest niższa 
niż 32,0°C (90,0°F).

Wyłączyć, odczekać minutę i 
zmierzyć nową temperaturę po-
przez bliski kontakt i wystarczający 
odpoczynek.

Odczytana temperatura jest wyż-
sza niż 42,9°C (109,9°F).

Wyłączyć, odczekać minutę i 
zmierzyć nową temperaturę po-
przez bliski kontakt i wystarczający 
odpoczynek.

Termometr nie działa prawidłowo.

Wyjąć baterię, poczekać 1 minutę i 
włożyć baterię. Jeśli komunikat po-
jawi się ponownie, skontaktować 
się ze sprzedawcą w celu uzyskania 
pomocy.

Bateria rozładowana: Ikona baterii 
miga, nie można jej zmierzyć. Wymienić baterię.

WYMIANA BATERII
1.  Baterię należy wymienić, gdy symbol „ ” w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD zacznie migać.
2.  Wyjąć śrubę zabezpieczającą za pomocą małego śrubokręta Rysunek 3; Zdjąć pokrywę baterii, 

jak pokazano na Rysunku 4.
3.  Delikatnie wyciągnąć plastikową płytkę drukowaną z komorą baterii na około 1 cm (nieco mniej 

niż 1/2”) (patrz Rysunek 5).
4.  Użyć ostro zakończonego przedmiotu, takiego jak długopis, aby wyjąć starą baterię. Baterię na-

leży zutylizować w sposób zgodny z prawem. Wymienić baterię na nową typu 1,5 V DC LR41 
lub SR41, UCC392 lub ekwiwalentną. Upewnić się, że bateria jest zainstalowana biegunem „+” 
skierowanym do góry. (patrz Pysunek 5)

5.  Wsunąć komorę baterii na miejsce, zamocować pokrywę i dokręcić śrubę.

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5
KALIBRACJA
Termometr jest wstępnie kalibrowany w momencie produkcji. W przypadku użytkowania zgod-
nego z instrukcją okresowe regulacje nie są konieczne. Zalecamy jednak sprawdzanie kalibracji 
co dwa lata lub gdy dokładność kliniczna termometru jest kwestionowana. Ustawić precyzyjnie 
temperaturę kąpieli wodnej na 33°C/91°F, 37°C/99°F, 42°C/108°F. Włączyć termometr i włożyć go 
do kąpieli wodnej, a następnie sprawdzić dokładność termometru w laboratorium. Powtórzyć po-
przedni proces pomiaru po ustabilizowaniu się przez 10 minut. Jeśli wyniki termometru nie są skali-
browane, należy wysłać kompletne urządzenie do sprzedawcy lub producenta. Powyższe zalecenia 
nie zastępują wymogów prawnych. Użytkownik musi zawsze przestrzegać przepisów prawnych 
dotyczących kontroli pomiaru, funkcjonalności i dokładności urządzenia, które są wymagane przez 
normy, dyrektywy lub rozporządzenia obowiązujące w miejscu użytkowania urządzenia.
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
1)  Zanurzyć sondę termometru w wodzie destylowanej na co najmniej 1 minutę;
2) Termometr przed i po użyciu można czyścić zimną wodą z mydłem.
3)  Zdezynfekować termometr bawełnianym wacikiem lub ściereczką nasączoną alkoholem lub 

zanurzając termometr w roztworze dezynfekującym. Temperatura roztworu dezynfekującego 
nie powinna przekraczać 42°C.

Aby uniknąć uszkodzenia termometru, należy uwzględniać i przestrzegać następujących wskazówek:
•  Do czyszczenia termometru nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika do farb, benzyny ani 

innych silnych rozpuszczalników.
•  Nie należy podejmować prób dezynfekcji sondy pomiarowej (końcówki) termometru poprzez 

zanurzanie jej w alkoholu lub gorącej wodzie (wodzie o temperaturze powyżej 50°C (122°F) 
przez dłuższy czas).

• Do czyszczenia termometru nie należy używać myjek ultradźwiękowych.
OGRANICZONA GWARANCJA
Termometr jest objęty roczną gwarancją od daty zakupu. Jeśli termometr nie działa prawidłowo z 
powodu wadliwych komponentów lub złego wykonania bezpłatnie naprawimy go lub wymienimy. 
Wszystkie komponenty są objęte niniejszą gwarancją, za wyjątkiem baterii. Gwarancja nie obej-
muje uszkodzeń termometru spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Aby uzyskać serwis 
gwarancyjny, wymagany jest oryginał lub kopia dowodu zakupu od oryginalnego sprzedawcy.
INFORMACJE NA TEMAT KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Urządzenie spełnia wymagania EMC międzynarodowej normy IEC 60601-1-2. Wymagania są 
spełnione w warunkach opisanych w poniższej tabeli. Urządzenie jest elektrycznym produktem 
medycznym i podlega specjalnym środkom ostrożności dotyczącym kompatybilności elektroma-
gnetycznej, które muszą być opublikowane w instrukcji obsługi. Przenośne i mobilne urządzenia do 
komunikacji RF mogą wpływać na działanie urządzenia. Używanie urządzenia w połączeniu z nieza-
twierdzonymi akcesoriami może mieć negatywny wpływ na urządzenie i zmieniać kompatybilność 
elektromagnetyczną. Urządzenia nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie lub pomiędzy 
innymi urządzeniami elektrycznymi.
 
Tabela 1

Deklaracja oraz informacje producenta – emisja fal elektromagnetycznych
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonym poniżej otoczeniu elektromagnetycznym. 
Klient lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie było wykorzystywane 
w takim środowisku.

Testy na emi-
syjność Zgodność Środowisko elektromagnetyczne 

– informacje

CISPR 11
Emisja przewodzona

Grupa 1
Klasa B

Urządzenie wykorzystuje energię RF tylko do 
swoich funkcji wewnętrznych. W związku z 
tym emisje RF są bardzo niskie i nie powodują 
ryzyka zakłóceń w pobliskich urządzeniach 
elektronicznych.

•  Dit apparaat is geen speelgoed en moet op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik 
van kinderen. Laat het kind nooit alleen tijdens het meten van de temperatuur. De thermome-
ter bevat kleine onderdelen (batterijen, enz.) die schadelijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.

•  Verstikkingsgevaar: De dop van de thermometer en de batterij kunnen dodelijk zijn als ze worden 
ingeslikt. Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

•  Gebruik de thermometer niet in het oor. Beoogd gebruik is alleen voor orale, rectale en axillaire 
metingen.

•  Leg de batterij van de thermometer niet in de buurt van hete warmtebronnen, want hij zou 
kunnen ontploffen.

•  Als u denkt het apparaat lange tijd niet te gebruiken, verwijdert u de batterij.
•  Het gebruik van temperatuurmetingen voor zelfdiagnose is gevaarlijk. Raadpleeg uw arts voor de 

interpretatie van de resultaten. Zelfdiagnose kan bestaande ziektes verergeren.
•  Probeer geen metingen uit te voeren als de thermometer nat is, want dan kunnen de metingen 

onnauwkeurig zijn.
•  Bijt niet op de thermometer. Een dergelijke handeling kan leiden tot breuk en/of letsels.
•  Probeer niet de thermometer te demonteren of te repareren. Dit kan leiden tot onnauwkeurige 

meetwaarden.
•  Desinfecteer de thermometer na elk gebruik, vooral als het apparaat door meerdere mensen 

wordt gebruikt.
•  Forceer de thermometer niet in het anus. Stop het inbrengen en stop de meting als er pijn op-

treedt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot letsels.
•  Gebruik de thermometer niet oraal na rectaal gebruik.
•  Gebruik de hulpmiddelen niet oraal of vaginaal bij kinderen van twee jaar of jonger.
•  Als het apparaat is opgeslagen bij temperaturen boven 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), laat het dan staan bij 
op kamertemperatuur voor ongeveer 15 minuten voor gebruik.

•  De thermometer mag niet worden gereinigd en gedesinfecteerd terwijl deze in gebruik is.
•  Elk ernstig ongeval dat zich voordoet in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld 

aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt 
zich bevindt.

VOORZIEN GEBRUIK
Digitale thermometers zijn bedoeld om de temperatuur van het menselijk lichaam te meten in 
een gewone orale, rectale of okselmodus. De apparaten zijn herbruikbaar voor klinisch of thuis-
gebruik bij personen van alle leeftijden, inclusief kinderen jonger dan 8 jaar onder toezicht van 
een volwassene.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Het doel van dit apparaat is om de lichaamstemperatuur van bepaalde patiënten te controleren.
ZORGVULDIG LEZEN VOOR GEBRUIK
Deze digitale thermometer geeft snel en uiterst nauwkeurig de lichaamstemperatuur van een 
persoon aan. Lees eerst alle gebruiksaanwijzingen om de functies beter te begrijpen en jarenlang 
betrouwbare resultaten te garanderen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
ISO 80601-2-56 - Elektromedische apparaten - Deel 2-56: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties van medische thermometers voor lichaamstemperatuursmeting , EN 60601-1-11 
Elektromedische apparaten - Deel 1-11: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties 
- Collaterale norm: Eisen voor elektromedische apparatuur en elektromedische systemen die worden 
gebruikt in de thuiszorgomgeving en voldoet aan de eisen van EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN60601-1 
(Veiligheid). En de fabrikant is ISO 13485 gecertificeerd. In overeenstemming met de EU-verordening 
2017/745 voor medische hulpmiddelen.
INHOUD
1 thermometer, 1 gebruiksaanwijzing, 1 etui.
Afbeelding 1

Sonde Drukknop aan/uit

LCD-display Batterijdop

VOORZORGSMAATREGELEN
*  De prestaties van het apparaat kunnen afnemen als een of meer van de volgende situaties zich 

voordoen:
•  Buitengebruik;
•  Opslag buiten het door de fabrikant aangegeven temperatuur- en vochtigheidsbereik; 
•  Mechanische schok (bijv. valtest) of beschadigde sensor.
•  Gebruik de thermometer niet als de behuizing beschadigd is.

*  Draagbare en mobiele RF-communicatie kan het apparaat beïnvloeden. Het apparaat vereist spe-
ciale EMC-voorzorgsmaatregelen volgens de EMC-informatie in de begeleidende documenten.

LEGENDA SYMBOLEN

Waarschuwing Limieten luchtdruk

Toegepast onderdeel type BF Gemachtigd vertegenwoordiger in 
de Europese Gemeenschap

Fabrikant

De inzameling van dit product en de 
gebruikte batterijen moet gebeuren 
in overeenstemming met de nationale 
voorschriften voor de inzameling van 
elektronische producten.

Fabricagedatum 0123

Het CE-conformiteitsmerkteken 0123 
vertegenwoordigt het identificatie-
nummer van de aangemelde instantie

Partijcode
Temperatuurlimiet tijdens op-
slag en transport: -20°C~55°C 
(-4°F~131°F)

Lees de gebruikershandleiding/het 
instructieboekje Importeur

Algemeen symbool voor terugwin-
ning/recycling Distributeur

Beperking voor de vochtigheidsgraad 
tijdens opslag en transport: relatieve 
vochtigheid (RH) 15% ~ 95%

Zwitserse gemachtigde vertegen-
woordiger

Medisch instrument Unieke identificatiecode van 
het toestel

De eerste nr.2: Beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste vreemde 
voorwerpen van 12,5 mm en groter. De tweede nr.2: Voorkomen van verticaal val-
lend water wanneer de behuizing 15° in alle richtingen wordt gekanteld, en geen 
schadelijk effect op de artikelen.

SPECIFICATIES
Type:     Digitale thermometer (niet voorspellend)
Meetbereik:    32,0°C ~ 42,9°C (90,0°F ~ 109,9°F) (°C/°F geselecteerd door fabrikant)
Nauwkeurigheid:   ±0,1°C (±0,2°F) in geval van 35,5°C ~ 42,0°C (95,9°F ~ 107,6°F) bij 18°C 

~ 28°C (64,4°F ~ 82,4°F) omgevingsbedrijfsbereik ±0,2°C (±0,4°F) voor 
andere meet- en omgevingsbedrijfsbereiken.

Werkwijze:    rechtstreeks werkwijze
Display:     LCD-scherm, 3 1/2 cijfers
Geheugen:    Voor het opslaan van de laatste gemeten waarde
Batterij:     Eén 1,5 V DC knoopcelbatterij (formaat LR41 of SR41, UCC 392).
Duur van de batterij: Ongeveer 200 uur continue werking of 1 jaar met 3 metingen per dag
Afmetingen:   12,65cm x 1,81cm x1,0 cm (LxWxH)
Gewicht:    10,5 gram inclusief batterij
Verwachte duur:  Drie jaar
Interval omgevingstemperaturen voor gebruik:
Temperatuur:   5 °C ~ 40 °C (41°F ~ 104°F), Relatieve vochtigheid: 15% ~ 95% RH 
Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa
Transport- en opslagomstandigheden:
Temperatuur:   -20 °C ~ 55 °C (-4°F ~ 131°F), Relatieve vochtigheid: 15% ~ 95% RH 
Atmosferische druk: 70kPa ~ 106kPa
Beschermingsgraad IP: IP 22
Classification:   Type BF
Contra-indicaties:  Geen contra-indicaties
OMSCHAKELBAAR °C / °F
Temperatuurmetingen zijn beschikbaar in de schaal Celsius of Fahrenheit (°C/°F; in de rechterbo-
venhoek van het LCD-scherm). Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld, de knop On/Off onge-
veer 2 seconden ingedrukt om de huidige instelling te wijzigen.
1.  Druk op de drukknop voor in/uitschakelen naast het vloeibaarkristalscherm (LCD). Er klinkt een 

geluidssignaal terwijl het scherm  toont, gevolgd door de laatst gemeten temperatuur. 
Na het weergeven van de zelftesttemperatuur staat de thermometer nu in de meetmodus.

2.  Plaats de thermometer in het gekozen meetpunt (mond, anus of oksel).
a)  Oraal gebruik: plaats de thermometer onder de tong zoals aangegeven 

door de V-positie op afbeelding 2. Sluit de mond en adem gelijkmatig 
door de neus om te voorkomen dat de meting wordt beïnvloed door 
ingeademde/uitgeademde lucht.

b)  Rectaal gebruik: smeer de punt van de zilveren sonde in met vaseline 
om het inbrengen te vergemakkelijken. Breng de sensor voorzichtig 
ongeveer 1 cm (minder dan 1/2”) in de anus.

3.  Axillair gebruik: Droog de oksel met een doek. Plaats de sonde in de okselholte en houd de arm 
stevig tegen het lichaam gedrukt. Vanuit medisch oogpunt zal deze methode altijd onnauw-
keurige metingen geven en mag deze niet worden gebruikt als precieze metingen vereist zijn.

4.  Het graadsignaal knippert tijdens het meetproces. Wanneer de knippering wordt onderbroken, 
wordt een hoorbaar signaal ongeveer 10 seconden lang geactiveerd. De gemeten waarde ver-
schijnt tegelijkertijd op het LCD-scherm. De minimale meettijd tot de signaaltoon (pieptoon) 
moet zonder uitzondering worden aangehouden. De meting gaat zelfs door na de zoemermel-
ding. Om een beter resultaat te krijgen bij het meten van de lichaamstemperatuur wordt daarom 
aanbevolen om de sonde ongeveer 2 minuten in de mond en de anus te houden, of ongeveer 
5 minuten onder de oksel, ongeacht het geluidssignaal, en een meetinterval van minstens 30 
seconden aan te houden.

*Opmerking: Normaal gesproken zijn de pieptonen “ Bi-Bi-Bi-Bi-”, de “pieptoon” van het alarm wordt 
“ Bi-” Bi-Bi-Bi” ---” Bi-Bi-Bi” --- als de temperatuur van de patiënt 37,8°C (100,0°F) of hoger wordt.
5.  Om de bedrijfsduur van de batterij te verlengen, drukt u op de knop On/Off om het apparaat 

uit te schakelen wanneer de meting voltooid is. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt het 
apparaat na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Foutmelding Probleem Oplossing

De gemeten temperatuur be-
draagt minder dan 32,0°C (90,0°F).

Schakel uit, wacht één minuut en 
neem een nieuwe temperatuur 
op door nauw contact en vol-
doende rust.

De gemeten temperatuur be-
draagt meer dan 42,9°C (109.9°F).

Schakel uit, wacht één minuut en 
neem een nieuwe temperatuur 
op door nauw contact en vol-
doende rust.

Het systeem werkt niet correct.

Verwijder de batterij, wacht 1 mi-
nuut en plaats de batterij terug. Als 
u dit bericht opnieuw ziet, neem 
dan contact op met uw dealer voor 
assistentie.

Batterij leeg: Het batterijpictogram 
knippert, niet meetbaar. Vervang de batterij.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ
1.  Vervang de batterij wanneer het symbool “ ” in de rechter benedenhoek van het LCD-scherm begint 

te knipperen.
2.  Verwijder de veiligheidsschroef met een kleine schroevendraaier Afbeelding 3; Verwijder het 

batterijklepje zoals getoond in Afbeelding 4.
3.  Trek de plastic printplaat met de batterijkamer er voorzichtig uit, ongeveer 1 cm (iets minder 

dan 1/2”) (Zie Afbeelding 5).
4.  Gebruik een puntig voorwerp, zoals een pen, om de oude batterij te verwijderen. Gooi de batterij 

op een legale manier weg. Vervang door een nieuwe 1,5 V DC knoopcelbatterij LR41 of SR41, 
UCC392 of gelijkwaardig. Zorg ervoor dat de batterij met de ‘+’-pool naar boven is geplaatst. 
(Zie afbeelding 5)

5.  Schuif de batterijhouder op zijn plaats, zet het klepje vast en draai de schroef vast. 

Afbeelding 3 Afbeelding 4 Afbeelding 5
KALIBRATIE
De thermometer wordt aanvankelijk gekalibreerd op het moment van fabricage. Bij gebruik vol-
gens de gebruiksaanwijzing zijn geen verdere periodieke afstellingen nodig. We raden echter aan 
om de kalibratie elke twee jaar te controleren of wanneer de klinische nauwkeurigheid van de 
thermometer in twijfel wordt getrokken. Stel de temperatuur van het zeer nauwkeurige water-
bad in op 33°C/91°F, 37°C/99°F, 42°C/108°F. Zet de thermometer aan en plaats hem in het zeer 
nauwkeurige waterbad. Controleer vervolgens de nauwkeurigheid van de thermometer in het 
laboratorium. Herhaal het vorige meetproces nadat het 10 minuten stabiel is geweest. Se i risultati 
del termometro non sono calibrati, inviare l’apparecchio completo ai rivenditori o al produttore. De 
bovenstaande aanbevelingen vervangen de wettelijke vereisten niet. De gebruiker moet te allen 
tijde voldoen aan de wettelijke vereisten voor het controleren van de meting, functionaliteit en 
nauwkeurigheid van het apparaat, zoals vereist door de voorschriften, richtlijnen of verordeningen 
die gelden op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt.
REINIGEN EN ONTSMETTEN
1)  Dompel de thermometersonde minstens 1 minuut onder in gedestilleerd water;
2)  U kunt de thermometer voor en na gebruik reinigen met koud water en zeep.
3)  Desinfecteer de thermometer met een watje of doekje gedrenkt in alcohol, of door de thermo-

meter onder te dompelen in een desinfecterende oplossing. De temperatuur van de ontsmet-
tingsoplossing mag niet hoger zijn dan 42°C.

Houd rekening met het volgende om beschadiging van de thermometer te voorkomen:
•  Gebruik geen benzeen, verfverdunner, benzine of andere sterke oplosmiddelen om de thermo-

meter schoon te maken.
•  Probeer de sensorsonde (punt) van de thermometer niet te desinfecteren door deze in alcohol 

of heet water (water van meer dan 50°C (122 °F) gedurende langere tijd) onder te dompelen.
• Gebruik geen ultrasone reiniging om de thermometer te reinigen.
BEPERKTE GARANTIE
De thermometer heeft een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als de thermometer 
niet goed functioneert als gevolg van defecte of slecht gefabriceerde onderdelen, repareren of 
vervangen we deze gratis. Alle onderdelen vallen onder deze garantie, met uitzondering van de 
batterij. De garantie dekt geen schade aan de thermometer als gevolg van oneigenlijk gebruik. 
Voor het verkrijgen van garantieservice is een origineel of een kopie van het aankoopbewijs van 
de oorspronkelijke dealer vereist.
INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Het apparaat voldoet aan de EMC-vereisten van de internationale norm IEC 60601-1-2. Aan de 
vereisten wordt voldaan onder de voorwaarden die in de onderstaande tabel worden beschreven. 
Het apparaat is een elektrisch medisch product en is onderhevig aan speciale voorzorgsmaatre-
gelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit die moeten worden gepubliceerd in 
de gebruiksaanwijzing. Draagbare en mobiele RF-communicatie kan de werking van het apparaat 
beïnvloeden. Het gebruik van het apparaat in combinatie met niet-goedgekeurde accessoires kan 
een nadelige invloed hebben op het apparaat en de elektromagnetische compatibiliteit wijzigen. 
Het apparaat mag niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van of tussen andere elek-
trische apparatuur.

Tabel 1

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissie
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De koper van het toestel moet erop toezien dat het in een dergelijke omgeving 
gebruikt wordt.

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving - 
voorschriften

CISPR 11
Geleide emissie

Groep 1
Klasse B

Het apparaat gebruikt uitsluitend radiofre-
quentie-energie voor de interne werking. 
Daarom zijn de RF-emissies erg laag en 
bestaat er geen risico op interferentie met 
elektronische apparaten in de buurt.

•  Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, μακριά από 
τα παιδιά. Ποτέ μην αφήνετε μόνο του το παιδί κατά τη διάρκεια μέτρησης της θερμοκρασίας. 
Το θερμόμετρο περιέχει μικρά μέρη (μπαταρίες κ.λπ.) που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή σε 
περίπτωση κατάποσης.

•  Κίνδυνος ασφυξίας: Το καπάκι του θερμομέτρου και η μπαταρία μπορεί να αποβούν μοιραία σε 
περίπτωση κατάποσης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή χωρίς 
γονική επίβλεψη.

•  Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο στο αυτί. Προβλεπόμενη χρήση είναι μόνο για στοματική, ορθική 
και μασχαλιαία μέτρηση.

•  Μην τοποθετείτε τη μπαταρία του θερμομέτρου κοντά σε εξωτερικές πηγές θερμότητας, καθώς 
μπορεί να εκραγεί.

•  Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένες περιόδους, αφαιρέστε 
την μπαταρία.

•  Η χρήση ενδείξεων θερμοκρασίας για αυτοδιάγνωση είναι επικίνδυνη. Επικοινωνήστε με τον 
γιατρό σας για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η αυτοδιάγνωση μπορεί να προκαλέσει επι-
δείνωση της νόσου.

•  Μην επιχειρήσετε να κάνετε μετρήσεις όταν το θερμόμετρο είναι βρεγμένο, καθώς οι μετρήσεις 
μπορεί να είναι ανακριβείς.

•  Μην δαγκώνετε το θερμόμετρο. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε θραύση ή/και 
τραυματισμό.

•  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το θερμόμετρο. Μια τέτοια ενέρ-
γεια μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς ενδείξεις.

•  Μετά από κάθε χρήση, απολυμαίνετε το θερμόμετρο, ειδικά αν η συσκευή χρησιμοποιείται από 
πολλά άτομα.

•  Μην πιέζετε το θερμόμετρο στο ορθό. Σταματήστε την εισαγωγή και διακόψτε τη μέτρηση εάν 
υπάρχει πόνος. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

•  Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο από το στόμα αφού το χρησιμοποιήσετε από το ορθό.
•  Για παιδιά ηλικίας δύο ετών ή μικρότερα, μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές από το στόμα ή κολπικά.
•  Εάν η μονάδα έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F), αφήστε την 
στους ε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 15 λεπτά πριν από τη χρήση.

•  Το θερμόμετρο δεν πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται κατά τη χρήση.
•  Κάθε σοβαρό ατύχημα που συμβαίνει σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον 

κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/
και ο ασθενής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα ψηφιακά θερμόμετρα προορίζονται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώμα-
τος σε κανονική λειτουργία από το στόμα, το ορθό ή τη μασχάλη. Οι συσκευές είναι επαναχρησι-
μοποιήσιμες για κλινική ή οικιακή χρήση σε άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών κάτω των 8 ετών με την επίβλεψη ενηλίκου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σκοπός της συσκευής αυτής είναι η παρακολούθηση της θερμοκρασίας του σώματος ορισμένων 
ασθενών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το ψηφιακό θερμόμετρο παρέχει μια γρήγορη και εξαιρετικά ακριβή ανάγνωση της θερμο-
κρασίας του σώματος ενός ατόμου. Για να κατανοήσετε καλύτερα τις λειτουργίες του και να εξα-
σφαλίσετε αξιόπιστα αποτελέσματα για πολλά χρόνια, διαβάστε πρώτα όλες τις οδηγίες χρήσης.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:
ISO 80601-2-56 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-56: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια 
και βασική απόδοση των κλινικών θερμομέτρων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, IEC 
60601-1-11 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 1-11: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και 
βασική απόδοση - Παράπλευρο πρότυπο: Απαιτήσεις για ηλεκτροϊατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροϊα-
τρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον της οικιακής υγειονομικής περίθαλψης και 
πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN60601-1 (Ασφάλεια). Και ο κατα-
σκευαστής είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485. Συμμορφώνεται με τον κανονισμό 2017/745 της 
ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 θερμόμετρο, 1 εγχειρίδιο χρήσης, 1 θήκη.
Εικόνα 1

Αισθητήρας Κουμπί αναμμένο/σβηστό (ON/OFF)

Οθόνη LCD Καπάκι μπαταρίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
*  Οι επιδόσεις της συσκευής ενδέχεται να υποβαθμιστούν εάν συμβεί μία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:
•  Λειτουργία σε εξωτερικό χώρο.
•  Αποθήκευση εκτός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. 
•  Μηχανική πρόσκρουση (π.χ. δοκιμή πτώσης) ή υποβαθμισμένος αισθητήρας.
•  Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο εάν το εξωτερικό περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.

*  Οι φορητές και κινητές επικοινωνίες RF μπορούν να επηρεάσουν τη συσκευή. Η συσκευή απαιτεί 
ειδικές προφυλάξεις ΗΜΣ, σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται στα συνοδευτικά 
έγγραφα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προσοχή Όρια ατμοσφαιρικής πίεσης

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κατασκευαστής

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος 
και των χρησιμοποιημένων μπατα-
ριών πρέπει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονι-
σμούς για την απόρριψη ηλεκτρονι-
κών προϊόντων.

Ημερομηνία κατασκευής 0123

Το σήμα συμμόρφωσης CE 0123 
αντιπροσωπεύει τον αριθμό 
αναγνώρισης του κοινοποιημέ-
νου φορέα.

Κωδικός παρτίδας
Όριο θερμοκρασίας μεταφοράς 
και αποθήκευσης: -20 °C ~ 55 °C 
(-4 °F ~ 131 °F)

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλά-
διο οδηγιών Εισαγωγέας

Γενικό σύμβολο για ανάκτηση/
ανακύκλωση Διανομέας

Όρια υγρασίας αποθήκευσης και 
μεταφοράς: Σχετική υγρασία (RH) 
15% ~ 95%

Ελβετός εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Μοναδική αναγνώριση της 
συσκευής

Ο πρώτος αριθμός 2: Προστατευμένο από τη διείσδυση στερεών ξένων σωμάτων 
ίσων ή μεγαλύτερων από 12,5 mm. Το δεύτερο νούμερο 2: Πρόληψη της κάθετης 
πτώσης νερού όταν το περίβλημα έχει κλίση 15° προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς 
επιβλαβείς επιπτώσεις στα αντικείμενα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τύπου:     Ψηφιακό θερμόμετρο (μη προγνωστικό)
Εύρος της μέτρησης:  32.0 °C ~ 42.9 °C (90.0 °F ~ 109.9 °F) (°C/°F επιλέγονται από τον κατα-

σκευαστή)
Ακρίβεια:     ±0,1 °C (±0,2 °F) σε περίπτωση εύρους λειτουργίας 35,5 °C ~ 42,0 °C 

(95,9 °F ~ 107,6 °F) σε 18 °C ~ 28 °C (64,4°F ~ 82,4°F) στο περιβάλλον και 
±0,2 °C (±0,4 °F) για διαφορετικό εύρος μέτρησης και περιβαλλοντικής 
λειτουργίας.

Τρόπος λειτουργίας: άμεση μέτρηση
Οθόνη:     Οθόνη υγρών κρυστάλλων, 3 1/2 αριθμοί
Μνήμη:     Για να αποθηκεύσετε την τελευταία μετρούμενη τιμή
Μπαταρία:    Μία μπαταρία κουμπί 1,5 V CC (μέγεθος LR41 ή SR41, UCC 392).
Διάρκεια της μπαταρίας: Περίπου 200 ώρες συνεχούς λειτουργίας ή 1 έτος με 3 μετρήσεις την ημέρα
Διαστάσεις:    12,65cm x 1,81cm x1,0 cm (LxWxH)
Βάρος:     10,5 γραμμάρια με μπαταρία
Αναμενόμενη διάρκεια: Τρία χρόνια
Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος χρήσης:
θερμοκρασία:   5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F) Σχετική υγρασία: 15% ~ 95% RH 
Ατμοσφαιρική πίεση: 70 kPa ~ 106 kPa
Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:
θερμοκρασία:   -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Σχετική υγρασία: 15% ~ 95% ΣΥ 
Ατμοσφαιρική πίεση: 70kPa ~ 106kPa
Βαθμός προστασίας IP: IP 22
Ταξινόμηση:   Τύπου BF
Αντενδείξεις:   Χωρίς αντενδείξεις
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ °C/°F
Οι μετρήσεις θερμοκρασίας είναι διαθέσιμες σε κλίμακα Κελσίου ή Φαρενάιτ (°C/°F, στη δεξιά επάνω 
γωνία της οθόνης LCD). Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κου-
μπί On/Off για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση.
1.  Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δίπλα στην οθόνη υγρών κρυστάλλων 

(LCD). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  ακολου-
θούμενη από την τελευταία καταγεγραμμένη θερμοκρασία. Αφού εμφανιστεί η θερμοκρασία 
αυτοελέγχου, το θερμόμετρο βρίσκεται τώρα σε λειτουργία μέτρησης.

2.  Τοποθετήστε το θερμόμετρο στη θέση που επιθυμείτε (στόμα, ορθό ή μασχάλη).
α)  Στοματική χρήση: Τοποθετήστε το θερμόμετρο κάτω από τη γλώσσα, 

όπως υποδεικνύεται από τη θέση «V» που φαίνεται στην εικόνα 2. 
Κλείστε το στόμα και αναπνεύστε ομοιόμορφα από τη μύτη για να 
αποφύγετε την επιρροή της μέτρησης από τον εισπνεόμενο/εκπνε-
όμενο αέρα.

β)  Ορθική χρήση: Λιπάνετε το άκρο του ασημένιου καθετήρα με βαζελίνη 
για να διευκολύνετε την εισαγωγή. Εισαγάγετε απαλά τον αισθητήρα περίπου 1 cm (λιγότερο 
από 1/2») μέσα στο ορθό.

3.  Μασχαλιαία χρήση: Στεγνώστε τη μασχάλη με ένα πανί. Τοποθετήστε τον αισθητήρα στην κοι-
λότητα της μασχάλης και κρατήστε το μπράτσο πιεσμένο πάνω στο σώμα. Από ιατρική άποψη, η 
μέθοδος αυτή θα παρέχει πάντα ανακριβείς ενδείξεις και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν 
απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις.

4.  Το σήμα βαθμού αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέτρησης. Όταν σταματήσει να 
αναβοσβήνει, ο συναγερμός ηχεί για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η μετρούμενη ένδειξη θα εμφα-
νιστεί ταυτόχρονα στην οθόνη LCD. Ο ελάχιστος χρόνος μέτρησης μέχρι τον ήχο σήματος (μπιπ) 
πρέπει να διατηρείται χωρίς εξαίρεση. Η μέτρηση συνεχίζεται ακόμη και μετά την ειδοποίηση του 
βομβητή. Επομένως, για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας 
του σώματος, συνιστάται να κρατάτε τον αισθητήρα στο στόμα και στο ορθό για περίπου 2 λεπτά ή 
κάτω από τη μασχάλη για περίπου 5 λεπτά, ανεξάρτητα από το ηχητικό σήμα, και να διατηρείτε ένα 
διάστημα μέτρησης τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων.

*Σημείωση: Κανονικά τα ηχητικά σήματα είναι « Bi-Bi-Bi-Bi-», το «μπιπ» συναγερμού γίνεται « Bi-» 
Bi-Bi-Bi» ---Bi-Bi» ---» Bi-Bi-Bi» --- εάν η θερμοκρασία του ασθενούς φτάσει τους 37,8 °C (100,0 °F) 
ή υψηλότερη.
5.  Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πατήστε το κουμπί On/Off για να απενερ-

γοποιήσετε τη μονάδα όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση. Εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια, η 
μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 10 λεπτά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μήνυμα  σφάλματος Πρόβλημα Λύση

Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται 
είναι χαμηλότερη από 32 °C (90 °F).

Απενεργοποιήστε, περιμένετε ένα 
λεπτό και λάβετε νέα θερμοκρασία 
μέσω στενής επαφής και επαρκούς 
ανάπαυσης.

Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται 
είναι πάνω από 42,9 °C (109,9 °F).

Απενεργοποιήστε, περιμένετε ένα 
λεπτό και λάβετε νέα θερμοκρασία 
μέσω στενής επαφής και επαρκούς 
ανάπαυσης.

Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.

Βγάλτε την μπαταρία, περιμένετε 
1 λεπτό και τοποθετήστε την πίσω. 
Εάν δείτε ξανά αυτό το μήνυμα, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσω-
πό σας για βοήθεια.

Μπαταρία αποφορτισμένη: Το εικο-
νίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει, 
δεν είναι μετρήσιμο.

Αντικαταστήστε την μπαταρία.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1.  Αντικαταστήστε τη μπαταρία όταν αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο « » στην κάτω δεξιά γωνία 

της οθόνης LCD.
2.  Αφαιρέστε τη βίδα ασφαλείας με ένα μικρό κατσαβίδι Εικόνα 3, Τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμ-

μα της μπαταρίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.
3.  Τραβήξτε απαλά την πλαστική πλακέτα κυκλώματος με τον θάλαμο μπαταρίας περίπου 1 cm (λίγο 

λιγότερο από 1/2») (βλ. Εικόνα 5).
4.  Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό, για να αφαιρέσετε την παλιά μπατα-

ρία. Απορρίψτε την μπαταρία με νόμιμο τρόπο. Αντικαταστήστε με έναν νέο τύπο κουμπιού 1,5 
V CC LR41 ή SR41, UCC392 ή ισοδύναμο. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη με την 
πολικότητα «+» προς τα πάνω. (Βλέπε Εικόνα 5)

5.  Σύρετε τον θάλαμο μπαταρίας στη θέση του, στερεώστε το κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα. 

Εικόνα 3 Εικόνα 4 Εικόνα 5
ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ
Το θερμόμετρο βαθμονομείται αρχικά τη στιγμή της κατασκευής. Εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης, δεν απαιτείται περιοδική αναπροσαρμογή. Ωστόσο, συνιστούμε τον έλεγ-
χο της βαθμονόμησης κάθε δύο χρόνια ή όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση η κλινική ακρίβεια του 
θερμομέτρου. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία υδατόλουτρου υψηλής ακρίβειας στους 33 °C/91 °F, 37 
°C/99 °F, 42 °C/108 °F. Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο και τοποθετήστε το στο υδατόλουτρο υψηλής 
ακρίβειας, στη συνέχεια ελέγξτε την ακρίβεια του θερμομέτρου στο εργαστήριο. Επαναλάβετε την 
προηγούμενη διαδικασία μέτρησης αφού παραμείνει σταθερή για 10 λεπτά. Εάν τα αποτελέσματα 
του θερμομέτρου δεν είναι βαθμονομημένα, στείλτε ολόκληρη τη συσκευή στους μεταπωλητές ή 
στον κατασκευαστή. Οι παραπάνω συστάσεις δεν υποκαθιστούν τις νομικές απαιτήσεις. Ο χρήστης 
πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τον έλεγχο της μέτρησης, της λει-
τουργικότητας και της ακρίβειας της συσκευής, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, τις οδηγίες ή τις 
διατάξεις που ισχύουν στον τόπο χρήσης της συσκευής.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
1)  Βυθίστε τον αισθητήρα του θερμομέτρου σε αποσταγμένο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό.
2)  Ο καθαρισμός του θερμομέτρου πριν και μετά τη χρήση μπορεί να γίνει με κρύο νερό και 

σαπούνι.
3)  Απολυμάνετε το θερμόμετρο χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι ή πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα 

ή εμποτίζοντας το θερμόμετρο σε απολυμαντικό διάλυμα. Η θερμοκρασία του διαλύματος απο-
λύμανσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 42 °C.

Για να αποφύγετε την καταστροφή του θερμομέτρου, λάβετε υπόψη σας και τηρήστε τα ακόλουθα:
•  Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, βενζίνη ή άλλους ισχυρούς διαλύτες για να κα-

θαρίσετε το θερμόμετρο.
•  Μην επιχειρήσετε να απολυμάνετε τον αισθητήρα μέτρησης (άκρο) του θερμομέτρου βυθίζο-

ντάς τον σε οινόπνευμα ή ζεστό νερό (νερό πάνω από 122 °F (50 °C) για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα).

• Μην χρησιμοποιείτε καθαρισμό με υπερήχους για τον καθαρισμό του θερμομέτρου.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ
Το θερμόμετρο έχει εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Εάν το θερμόμετρο δεν 
λειτουργεί σωστά λόγω ελαττωματικών ή κακώς κατασκευασμένων εξαρτημάτων, θα το επισκευ-
άσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε δωρεάν. Όλα τα εξαρτήματα καλύπτονται από αυτή την εγγύ-
ηση, με εξαίρεση την μπαταρία. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στο θερμόμετρο που οφείλονται 
σε ακατάλληλη χρήση. Για να λάβετε υπηρεσία εγγύησης, απαιτείται πρωτότυπο ή αντίγραφο της 
απόδειξης πώλησης από τον αρχικό αντιπρόσωπο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις EMC του διεθνούς προτύπου IEC 60601-1-2. Οι απαιτήσεις 
πληρούνται υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Η συσκευή είναι 
ηλεκτρικό ιατρικό προϊόν και υπόκειται σε ειδικά προληπτικά μέτρα σχετικά με την ηλεκτρομα-
γνητική συμβατότητα, τα οποία πρέπει να δημοσιεύονται στις οδηγίες χρήσης. Οι φορητοί και 
κινητοί εξοπλισμοί επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
συσκευής. Η χρήση της μονάδας σε συνδυασμό με μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορεί να επηρε-
άσει αρνητικά τη συσκευής και να μεταβάλει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η συσκευή 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση γειτνίαση ή ανάμεσα σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. 
Πίνακας 1

CISPR 11
Emisja promie-

niowana
Grupa 1
Klasa B Urządzenie nadaje się do użytku we wszyst-

kich obiektach, w tym w gospodarstwach 
domowych oraz obiektach bezpośrednio 
podłączonych do publicznej sieci niskiego 
napięcia zasilającej budynki wykorzystywane 
do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2 Nie dotyczy

Wahania napięcia/
emisja migotania

IEC 61000-3-3
Nie dotyczy

Tabela 2

Wskazówki i deklaracja i informacje producenta – odporność elektromagnetyczna
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonym poniżej otoczeniu elektromagnetycznym. 
Klient lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie było wykorzystywane 
w takim środowisku.

Wyładowania elek-
trostatyczne (ESD)

IEC 61000-4-2
±8 kV kontakt
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV powietrze

±8 kV kontakt
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV powietrze

Podłoga powinna być 
drewniana, betonowa 
lub z płytek ceramicz-
nych. Jeśli podłogi 
są pokryte materia-
łem syntetycznym, 
względna wilgotność 
powinna wynosić co 
najmniej 30%.

Szybkie elektryczne 
stany przejściowe/

serie impulsów
IEC 61000-4-4

±2 KV dla przewodów 
zasilających
Częstotliwość powtó-
rzeń 100 kHz
±1 kV dla przewodów 
wejściowych/wyj-
ściowych

ND. ND.

Przepięcia
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV tryb 
różnicowy między 
przewodami

ND. ND.

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy i 

zmiany napięcia na 
przewodach wejścio-

wych zasilających
IEC 61000-4-11

0% UT
(100% spadek w UT)
na 0,5 cyklu przy 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° i 315°.

0% UT
(100% zanurzenie w 
UT) na 1 cykl przy 0°

70% UT
(30% zanurzenie w UT) 
na 25/30 cykli przy 0°

0% UT
(100% zanurzenie w 
UT) na 250/300 cykli 
przy 0°

ND. ND.

Częstotliwość zasila-
nia (50/60 Hz)

Pole magnetyczne
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60H7 30 A/m, 50/60H2

Częstotliwość zasilania 
pól magnetycznych 
musi mieścić się na po-
ziomie parametrów dla 
standardowej lokalizacji 
w standardowym śro-
dowisku komercyjnym 
lub szpitalnym.

UWAGA: UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego.

Tabela 3

Deklaracja producenta oraz wytyczne – Odporność elektromagnetyczna
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonym poniżej otoczeniu elektromagnetycznym. 
Klient lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie było wykorzystywane 
w takim środowisku.

Test odporności
Parametry 
urządzenia

Poziom testu 
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko 
elektromagnetyczne 

– informacje

Przewodzenie RF
IEC 61000-4-6

Fale radiowe
IEC 61000-4-3

Bliskość
pól magne-

tycznych
IEC 61000-4-39

3 Vrms
od 150 kHz 
do 80 MHz

6 Vrms od 150 
kHz do

80 MHz na 
zewnątrz

Pasma ISM

10 V/m
od 80 MHz do 

2,7 GHz

30 kHz, 8 A/m.
CW 134, 2 

kHz, 65 A/m 
Modulacja
impulsowa 

2,1 kHz
13,56 kHz,7,5A/m 

Modulacja
impulsowa

50 kHz 

ND.

10 V/m

30 kHz, 8 A/m,
CW

134, 2 kHz,
65A/m 

Modulacja 
impulsowa

2,1 kHz
13,56 kHz, 
7,5 A/m,

Modulacja 
impulsowa

50 kHz

Przenośny i mobilny sprzęt do 
komunikacji radiowej nie może być 
używany bliżej jakiejkolwiek części 
sprzętu, w tym kabli, niż zalecana 
odległość obliczona na podstawie 
równania mającego zastosowanie 
do częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość

80 MHz do 800 MHzd =             √P3,5
V1

d =             √P3,5
E1

od 800MHz do 2.7GHzd =             √P7
E1

Gdzie P to maksymalna wyjściowa 
moc znamionowa nadajnika, wy-
rażona w watach (W), zgodnie z 
informacjami podanymi przez pro-
ducenta nadajnika, a d to zalecana 
odległość, wyrażona w metrach (m). 
Natężenie pola stałych nadajników 
RF, określone na podstawie badania 
elektromagnetycznego na miejscu, 
musi być poniżej poziomu zgodno-
ści w każdym zakresie częstotliwości 
Zakłócenia mogą występować w 
pobliżu urządzeń oznaczonych na-
stępującym symbolem:

UWAGA 1: 1 W przypadku 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2:  te wskazówki mogę nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach,ponieważ na 

rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych 
konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

a)  Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) od 0,15 MHz do 80 MHz mieszczą się w za-
kresie od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 
MHz; i od 40,66 MHz do 40,70 MHz. Amatorskie pasma radiowe między 0,15 MHz i 80 MHz 
wynoszą od 1,8 MHz do 2,0 MHz, od 3,5 MHz do 4,0 MHz, od 5,3 MHz do 5,4 MHz, od 7 MHz 
do 7,3 MHz, od 10,1 MHz do 10,15 ,MHz, od 14 MHz do 14,2 MHz, od 18,07 MHz do 18,17 
MHz, od 21,0 MHz do 21,4 MHz, od 24,89 MHZ do 24,99 MHz, od 28,0 MHz do 29,7 MHZ i 
od 50,0 MHz do 54,0 MHz.

(b)  Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie 
częstotliwości od 80 MHz do 2,7 GHz mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że 
mobilny/przenośny sprzęt komunikacyjny spowoduje zakłócenia, jeśli zostanie nieumyślnie 
wniesiony na obszary przebywania pacjentów. Z tego powodu w obliczeniach zalecanej 
odległości oddzielenia dla nadajników w tych zakresach częstotliwości stosowany jest do-
datkowy współczynnik 10/3.

c)  Natężenia pola nadajników stałych, takich jak stacje bazowe dla radiotelefonów (komórko-
wych/bezprzewodowych) oraz mobilnych radiotelefonów lądowych, radiostacji amatorskich, 
stacji nadawczych radiowych AM i FM i telewizyjnych nie mogą być teoretycznie przewidziane 
z odpowiednią dokładnością. Aby należycie ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia 
w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy przeprowadzić elektromagnetyczną 
inspekcję lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji, w której jest używane urzą-
dzenie przekracza odpowiedni poziom zgodności RF, należy sprawdzić, czy urządzenie działa 
prawidłowo. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu może się okazać konieczne pod-
jęcie dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia .

d)  W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola muszą być mniejsze niż 3 V/m.

Tabela 4

Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi radiowymi urządzeniami 
komunikacyjnymi a urządzeniem.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym emito-
wane zakłócenia radiowe są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik termometru może pomóc 
zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie odległości minimalnej 
pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem do komunikacji radiowej (nadajniki) a urządze-
niem, tak jak podano poniżej, zgodnie z maksymalną, wyjściową mocą znamionową sprzętu 
radiokomunikacyjnego.

Maksymalna moc 
znamionowa 

nadajnika

W

Odległość oddzielenia w metrach w zależności od częstotliwości nadajnika

od 150 kHz do 80 MHz

d =             √P3,5
V1

80 MHz do 800 MHz

d =             √P3,5
E1

Od 800 MHz do 
2,7 GHz

d =             √P7
E1

0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22
100 11,7 3,5 7,0

W przypadku nadajników, których maksymalna moc wyjściowa nie została wymieniona powy-
żej, zalecana odległość oddzielenia d podana w metrach (m) może być określona za pomocą 
równania uwzględniającego częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową 
nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
UWAGA 1:  Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość oddzielenia dla 

wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2:  te wskazówki mogę nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach,ponieważ na 

rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych 
konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

Tabela 5

Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi radiowymi urządzeniami 
komunikacyjnymi a urządzeniem.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłó-
cenia częstotliwości radiowych są kontrolowane. Klient lub t!1:. Użytkownik urządzenia może 
zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między 
bezprzewodowym przenośnym sprzętem komunikacji radiowej a urządzeniem, zgodnie z po-
niższymi zaleceniami, na podstawie maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Częstotliwość 
MHz

Moc max
W

Odległość 
oddzielenia 

w metrach w 
zależności od 

często-
tliwości 

nadajnika

Odległość
Poziom 
testowy 

IEC 60601

Zgodność
Zgodność

Sprzęt do bezprzewodowej 
komunikacji radiowej nie 
może być używany bliżej ja-
kiejkolwiek części urządzenia, 
w tym kabli, niż zalecana od-
ległość oddzielenia obliczona 
na podstawie równania mają-
cego zastosowanie do często-
tliwości nadajnika. Zalecana 
odległość oddzielenia.

Gdzie P 1 oznacza maksy-
malną moc wyjściową na-
dajnika wyrażoną w watach 
(W), zgodnie z deklaracją 
producenta nadajnika, a d 
1 jest zalecaną odległością 
oddzielenia podaną w me-
trach (m). Natężenie pola ze 
stałego nadajnika częstotli-
wości radiowych, określone 
podczas badań obszaru 
elektromagnetycznego, po-
winno być niższe niż poziom 
zgodności w każdym zakresie 
częstotliwości. Zakłócenia 
mogą wystąpić w obszarze 
pola oznaczonym poniższym 
symbolem:

385 18 03 27 27

450 2 0,3 28 28

710

02 03 9 9745

780

810

2 0,3 28 28870

930

1720

2 0,3 28 281845

1970

2450 2 0,3 28 28

5240

02 03 9 95500

6785

Uwaga I Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich środowiskach Na 
propagację elektromagnetyczną ma wpływ pochłanianie i odbijanie od powierzchni, przed-
miotów i osób.

OSTRZEŻENIA!
•  Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu lub na innych urządzeniach elektronicznych jak tele-
fony komórkowe, stacje nadawczo-odbiorcze lub sprzęt sterowany radiowo. W razie konieczności 
należy obserwować urządzenie w celu sprawdzenia jego normalnego działania.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE. Symbol przekreślonego 
kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzu-

cać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki od-
padów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest od-
powiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu 
zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, 
odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na 
zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegó-
łowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokal-
nej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ UNIJNĄ 2006/66/WE. Symbol przekreślonego kosza 
umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu 

ich eksploatacji nie wolno ich usuwać ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być 
utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić 
sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazo-
wego użytku. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym koszem 
oznacza rodzaj substancji znajdującej się w baterii: Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiedniego podmiotu zajmującego się 
zbiórką odpadów, w celu ułatwienia procesu przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia segregacja 
odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i uniesz-
kodliwiania przyczynia się do zmniejszenia możliwego, negatywnego wpływu na środowisko i na 
zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Nieprawidłowa utylizacja 
produktu przez użytkownika szkodzi środowisku i zdrowiu człowieka. W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej 
służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.
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Gebruiksaanwijzingen 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. 

WAARSCHUWING:
•  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de digitale thermometer gebruikt.

CISPR 11
Uitgestraalde emissie

Groep 1
Klasse B

Het apparaat is geschikt voor gebruik in elke 
omgeving, inclusief diegene voor huishoude-
lijk gebruik die rechtstreeks zijn aangesloten 
op een openbaar laagspanningsnetwerk dat 
woongebouwen van stroom voorziet.

Harmonische 
emissies

IEC 61000-3-2
Niet van toepassing

Spannings-/
Emissiefluctuaties 

flicker
IEC 61000-3-3

Niet van toepassing

Tabel 2

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. 
De koper van het toestel moet erop toezien dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Elektrostatische 
ontladingen (ESD)

IEC 61000-4-2
Contact ± 8 kV
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV lucht

Contact ± 8 kV
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV lucht

De vloeren moeten 
van hout, cement 
of keramiek zijn 
gemaakt. De relatieve 
luchtvochtigheid 
moet tenminste 30% 
bedragen als de vloer 
bedekt is met synthe-
tisch materiaal.

Voorbijgaand 
elektrostatisch/

ontploffing
IEC 61000-4-4

±2KV voor voe-
dingslijnen
Herhalingsfrequentie 
van 100 kHz
±1kV voor ingangs-/
uitgangslijnen

N/B N/B

Overspanning
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV differen-
tiële modus lijn-lijn N/B N/B

Piekspanningen, 
korte onderbrekin-
gen en spannings-

veranderingen op de 
ingangslijnen van de 

voeding
IEC 61000-4-11

0% UT
(100% daling in UT)
voor 0,5 cycli bij 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° en 315°

0% UT
(100 % onderdom-
peling in UT) voor 
cyclus I bij 0°

70% UT
(30% onderdompeling 
in UT) voor 25/30 
cycli bij 0°

0% UT
(100% onderdom-
peling in UT) voor 
250/300 cycli bij 0°

N/B N/B

Voedingsfrequentie 
(50/60 Hz)

Magnetisch veld
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60H7 30 A/m, 50/60H2

De elektromagnetische 
velden bij netfrequen-
tie dienen de kenmer-
ken van een typische 
plek in een commerci-
ele of ziekenhuisomge-
ving te hebben.

OPMERKING: UT is de spanning van het wisselstroomnet voordat het testniveau wordt toegepast.

Tabel 3

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit.
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. 
De koper van het toestel moet erop toezien dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Immuniteitstest
test

Testniveau IEC 
60601 Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving - 

voorschriften

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

Nabijheid
magnetische 

velden
IEC 61000-4-39

3 Vrms
van 150 kHz tot 

80 MHz
6 Vrms van 150 

kHz tot
80 MHz buiten

ISM-banden

10 V/m
van 80 MHz tot 

2,7 GHz

30 KHz, 8 A/m.
CW 134, 2 

kHz, 65 A/m 
Modulatie

van impulsen 
2,1 kHz

13,56 kHz, 
7,5A/m 

Modulatie
van impulsen

50 kHz 

N/B

10 V/m

30 kHz, 8 A/m,
CW

134, 2 kHz,
65A/m Modulatie 

van impulsen
2,1 kHz

13,56 kHz, 
7,5 A/m,

Modulatie van 
impulsen

50 kHz

Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur mag niet 
dichter bij enig onderdeel van de 
apparatuur, inclusief kabels, worden 
gebruikt dan de aanbevolen schei-
dingsafstand berekend op basis van 
de vergelijking die van toepassing 
is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand

van 80 MHz tot 800 MHzd =             √P3,5
V1

d =             √P3,5
E1

van 800 MHz tot 2,7 GHzd =             √P7
E1

Waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender 
in watt (W) is volgens de opgave 
van de zenderfabrikant, en d de 
aanbevolen scheidingsafstand in 
meter (m). De veldsterkte van vaste 
RF-zenders, zoals bepaald door een 
elektromagnetisch onderzoek ter 
plaatse, moet in elk frequentiebereik 
lager zijn dan het conformiteitsni-
veau. Er kan interferentie optreden 
in de buurt van apparatuur met het 
volgende symbool:

OPMERKING 1: 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2:  Deze voorschriften zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing, 

aangezien de propagatie van elektromagnetische stralingen beïnvloed wordt 
door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.

a)  De ISM-banden (industriële, wetenschappelijke en medische banden) tussen 0,15 MHz en 80 
MHz liggen tussen 6,765 MHz en 6,795 MHz; van 13,553 MHz tot 13,567 MHz; van 26,957 MHz 
tot 27,283 MHz; en van 40,66 MHz tot 40,70 MHz. De banden voor radioamateurs tussen 0,15 
MHz en 80 MHz gaan van 1,8 MHz tot 2,0 MHz, van 3,5 MHz tot 4,0 MHz, van 5,3 MHz tot 5,4 
MHz, van 7 MHz tot 7,3 MHz, van 10,1 MHz tot 10,15 MH%, van 14 MHz tot 14,2 MH%, van 18,07 
MH/ tot 18,17 MH/, van 21,0 MHz tot 21,4 MHz, van 24,89 MHz tot 24,99 MHz, van 28,0 MHz tot 
29,7 MHz en van 50,0 MHz tot 54,0 MH>.

b)  De conformiteitsniveaus in de ISM-frequentiebanden tussen 150 kHz en 80 MHz en in het 
frequentiebereik van 80 MHz tot 2,7 GHz zijn bedoeld om de kans te verkleinen dat mobiele/
draagbare communicatieapparatuur interferentie veroorzaakt als deze toevallig in patiënten-
kamers wordt gebracht. Daarom is een extra factor van 10/3 opgenomen in de formules die 
worden gebruikt om de aanbevolen scheidingsafstand voor zenders in deze frequentiebe-
reiken te berekenen.

c)  De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (zaktelefoons en 
draadloze telefoons) en landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen 
en televisie-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de 
elektromagnetische omgeving van vaste RF-zenders te evalueren kan een elektromagnetisch 
onderzoek ter plaatse noodzakelijk zijn. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het 
toestel gebruikt wordt boven het toepasselijke RF-conformiteitniveau ligt, moet nagegaan 
worden of het toestel correct werkt Indien er een abnormale werking wordt vastgesteld, 
zijn er mogelijk bijkomende maatregelen nodig, zoals het veranderen van de richting of de 
plaats van het toestel.

d)  In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m.

Tabel 4

Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur 
en het toestel.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in elektromagnetische omgevingen waar storingen van 
uitgezonden radiofrequenties gecontroleerd zijn. De klant of gebruiker van de thermometer kan 
elektromagnetische interferentie voorkomen door te zorgen voor een minimale afstand tussen 
mobiele en draagbare radiocommunicatieapparatuur (zenders) en het apparaat, zoals hieronder 
wordt aanbevolen. Deze afstand is gerelateerd aan het maximale uitgangsvermogen van de 
radiocommunicatieapparatuur.

Nominaal 
maximaal 

zendvermogen

W

Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender  
m

van 150 kHz tot 80 MHz

d =             √P3,5
V1

van 80 MHz tot 
800 MHz

d =             √P3,5
E1

Van 800 MHz tot 
2.7 GHz

d =             √P7
E1

0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22
100 11,7 3,5 7,0

Voor zenders waarvan het maximale uitgangsvermogen niet in de tabel staat, kan de aanbevo-
len scheidingsafstand d in meters (m) bepaald worden met gebruik van de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender. P is hierbij het nominale maximale uitgangsver-
mogen van de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1:  Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequen-

tiebereik.
OPMERKING 2:  Deze voorschriften zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing, 

aangezien de propagatie van elektromagnetische stralingen beïnvloed wordt 
door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.

Tabel 5

Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur 
en het toestel.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-straling 
wordt beheerst. De klant of t!1:. De gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische inter-
ferenties helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draadloze RF-
communicatieapparaten en het apparaat, zoals hieronder wordt aanbevolen, gebaseerd op het 
maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparaten.

Frequentie 
MHz

Maximaal 
vermogen

W
Scheidingsafstand 

volgens de 
frequentie van de 

zender  
m

Afstand Testniveau 
rnc 60601

Conformiteit
Conformiteit

Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur 
mag niet dichter bij enig 
onderdeel van de appara-
tuur, inclusief kabels, worden 
gebruikt dan de aanbevolen 
scheidingsafstand berekend 
op basis van de vergelijking 
die van toepassing is op de 
frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheiding.

Waarbij P 1 het maximale 
uitgangsvermogen van de 
zender is in watt (W) volgens 
de fabrikant van de zender 
en d 1 de aanbevolen schei-
dingsafstand in meter (m). 
De veldsterkte van een vaste 
RF-zender, zoals bepaald door 
een elektromagnetisch lo-
catieonderzoek, moet onder 
het conformiteitsniveau van 
elk frequentiebereik liggen. 
Er kan interferentie optreden 
in het gebied van het veld dat 
is gemarkeerd met het onder-
staande symbool:

385 18 03 27 27

450 2 0,3 28 28

710

02 03 9 9745

780

810

2 0,3 28 28870

930

1720

2 0,3 28 281845

1970

2450 2 0,3 28 28

5240

02 03 9 95500

6785
Opmerking I Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing op alle omgevingen. 
Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, 
objecten en mensen.

WAARSCHUWINGEN!
•  Dit apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van of bovenop andere elektronische appa-

raten, zoals mobiele telefoons, zendontvangers of radiobesturingsproducten. Indien nodig moet 
het apparaat worden geobserveerd om de normale werking te controleren.

PDIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU. Het symbool met de door-
streepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscy-

clus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een 
centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische appara-
tuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw 
gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op 
het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte ge-
scheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvrien-
delijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloe-
den op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het 
product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en 
de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel 
waar u het product hebt gekocht.

OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN EU 2006/66 EG. Het symbool van de vuilnis-
bak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, 

geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishou-
delijk afval, maar gescheiden ingezameld moeten worden en dus afgegeven moeten worden bij 
een centrum voor gescheiden afvalinzameling of teruggebracht moeten worden bij de winkel op 
het moment van aanschaf van nieuwe en gelijkwaardige oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. 
Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud 
van de batterij aan: Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood. De gebruiker moet de batterijen aan het 
einde van hun levensduur naar erkende afvalverwerkingsbedrijven sturen, teneinde de verwerking 
en de recycling ervan te bevorderen. De gescheiden inzameling voor een verwerking en recycling 
van de gebruikte batterijen, de behandeling en milieuvriendelijke verwerking beperken de nega-
tieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid en bevorderen de recycling van de materialen 
waarvan de batterijen gemaakt zijn. De onjuiste verwerking als afval van het product door de ge-
bruiker leidt tot schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer gedetailleerde in-
formatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de 
lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.
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Οδηγίες χρήσης 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό θερμόμετρο.

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρα-
κάτω. Ο πελάτης ή χρήστης της συσκευής πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται 
σε αυτό το περιβάλλον.

Τεστ εκπομπών Συμμόρφωση Οδηγός ηλεκτρομαγνητικού περι-
βάλλοντος

CISPR 11
Αγώγιμες εκπομπές

Ομάδα 1
Κλάση B

Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ΡΣ μόνο για 
την εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, 
οι εκπομπές RF είναι πολύ χαμηλές και δεν 
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν παρεμβο-
λές σε παρακείμενες ηλεκτρονικές συσκευές.

CISPR 11
Ακτινοβολούμενες 

εκπομπές
Ομάδα 1
Κλάση B

Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες 
τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των οικιακών εγκαταστάσεων και εκείνων 
που συνδέονται απευθείας σε δημόσιο ηλε-
κτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί 
κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς 
σκοπούς.

Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2 Δεν ισχύει

Διακυμάνσεις τάσης/
τρεμόσβημα
IEC 61000-3-3

Δεν ισχύει

Πίνακας 2

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρα-
κάτω. Ο πελάτης ή χρήστης της συσκευής πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται 
σε αυτό το περιβάλλον.

Ηλεκτροστατικές 
εκκενώσεις (ESD)

IEC 61000-4-2
Σε επαφή ±8kV
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV αέρας

Σε επαφή ±8kV
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV αέρας

Τα πατώματα πρέπει 
να είναι από ξύλο, 
τσιμέντο ή από 
κεραμικά πλακίδια. 
Εάν τα δάπεδα είναι 
καλυμμένα με συνθε-
τικό υλικό, η σχετική 
υγρασία πρέπει να 
είναι ίση τουλάχιστον 
με 30%.

Ηλεκτροστατικό 
μεταβατικό/έκρηξη

IEC 61000-4-4

±2kV για γραμμή 
τροφοδοσίας
Συχνότητα επανάλη-
ψης 100 kHz
±1kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου

Δ/Ι Δ/Ι

Υπερτάσεις
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV διαφορική 
λειτουργία γραμμής 
προς γραμμή

Δ/Ι Δ/Ι

πτώσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 
και διακυμάνσεις 

τάσης στις γραμμές 
εισόδου τροφο-

δοσίας
IEC 61000-4-11

0% UT
(100% πτώση του UT)
σε 0,5 κύκλους με 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° και 315°

0% UT
(εμβάπτιση κατά 
100% σε UT) για τον 
κύκλο I σε 0°

70% UT
(βύθιση του 30% 
του UT) για 25/30 
κύκλους σε 0°

0% UT
(βύθιση του 100% 
του UT) για 250/300 
κύκλους σε 0°

Δ/Ι Δ/Ι

Συχνότητα τροφοδο-
σίας (50/60Hz)

Μαγνητικό πεδίο
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60H7 30 A/m, 50/60H2

Τα μαγνητικά πεδία 
συχνότητας ισχύος 
θα πρέπει να είναι 
σε επίπεδα που είναι 
χαρακτηριστικά μιας 
τυπικής θέσης σε ένα 
τυπικό εμπορικό ή 
νοσοκομειακό περι-
βάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή 
του επιπέδου δοκιμής.

Πίνακας 3

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρα-
κάτω. Ο πελάτης ή χρήστης της συσκευής πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται 
σε αυτό το περιβάλλον.

Δοκιμή ανοσίας
δοκιμή

Επίπεδο δοκιμής 
IEC 60601

Επίπεδο συμ-
μόρφωσης

Οδηγός ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος

Αγόμενες ΡΣ
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολούμενες 
ΡΣ

IEC 61000-4-3

Εγγύτητα
μαγνητικά πεδία
IEC 61000-4-39

3 Vrms
από 150 kHz έως 

80 MHz
6 Vrms από 150 

kHz έως
80 MHz 

εξωτερικά
Ζώνες ISM

10 V/m
80 MHz έως 

2,7 GHz

30 KHz, 8 A/m.
CW 134, 2 

kHz, 65 A/m 
Διαμόρφωση

παλμών 2,1 kHz
13,56 kHz,7,5A/m 

Διαμόρφωση
των παλμών

50 kHz 

Δ/Ι

10 V/m

30 kHz, 8 A/m,
CW

134, 2 kHz,
65A/m 

Διαμόρφωση 
παλμών
2,1 kHz

13,56 kHz, 
7,5 A/m,

Διαμόρφωση 
παλμών
50 kHz

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός 
επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων 
δεν θα πρέπει να λειτουργεί πιο 
κοντά σε οποιοδήποτε μέρος του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των καλωδίων, από τη συνιστώμε-
νη απόσταση διαχωρισμού, που 
υπολογίζεται από την εξίσωση που 
ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχω-
ρισμού

80MHz έως 800MHzd =             √P3,5
V1

d =             √P3,5
E1

800MHz έως 2,7GHzd =             √P7
E1

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου του πομπού σε watt 
(W) σύμφωνα με τον κατασκευ-
αστή του πομπού και d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρι-
σμού σε μέτρα (m). Η ένταση του 
πεδίου των σταθερών πομπών RF, 
όπως προσδιορίζεται από επιτόπια 
ηλεκτρομαγνητική έρευνα, πρέπει 
να είναι κάτω από το επίπεδο συμ-
μόρφωσης σε κάθε περιοχή συχνο-
τήτων Ενδέχεται να εμφανιστούν 
παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό 
που φέρει το ακόλουθο σύμβολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η ηλε-

κτρομαγνητική διάδοση ακτινοβολίας επηρεάζεται από φαινόμενα απορρόφησης 
και ανάκλασης από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

α)  Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 
μεταξύ 6,765 MHz και 6,795 MHz, από 13.553 MHz έως 13.567 MHz, από 26.957 MHz έως 
27.283 MHz, και από 40,66 kHz έως 40,70 MHz. οι ζώνες ραδιο-ερασιτεχνών μεταξύ 0,15 MHz 
και 80 MHz είναι από 1,8 MHz έως 2,0 MHz, από 3,5 MHz έως 4,0 MHz, από 5,3 MHz έως 5,4 
MHz, από 7 MHz έως 7,3 MHz, από 10,1 MHz έως 10,15 MHz, από 14 MHz έως 14,2 MHz, από 
18,07 MHz έως 18,17 MHz, από 21,0 MHz έως 21 ,4 MHz, από 24,89 MHz έως 24,99 MHz, από 
28,0 MHz έως 29,7 MHz και από 50,0 MHz έως 54,0 MHz.

β)  Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στην 
περιοχή συχνοτήτων από 80 MHz έως 2,7 GHz αποσκοπούν στη μείωση της πιθανότητας ο 
κινητός/φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών να προκαλέσει παρεμβολές εάν μεταφερθεί κατά 
λάθος σε χώρους ασθενών. Για το λόγο αυτό, στους τύπους που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για πομπούς σε αυτές τις περιοχές 
συχνοτήτων ενσωματώθηκε ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3.

γ)  Οι εντάσεις πεδίου των σταθερών πομπών, όπως οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα 
(κυψελοειδή/ασύρματα) και κινητά τηλέφωνα ξηράς, οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές, οι 
ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές εκπομπές, δεν μπορούν θεωρητικά 
να προβλεφθούν με ακρίβεια. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που οφεί-
λεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να διεξαχθεί μια ηλεκτρομαγνητική 
επιτόπια έρευνα. Εάν η μετρηθείσα ισχύς πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η 
συσκευή υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η συσκευή πρέπει 
να παρακλουθείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθούν μη φυσι-
ολογικές επιδόσεις, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, όπως αναπροσανατολισμός ή 
μετεγκατάσταση της συσκευής.

δ)  Στην περιοχή συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση του πεδίου πρέπει να είναι 
κάτω από 3 V/m.

Πίνακας 4

Προτεινόμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού 
επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες και της συσκευής.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές 
από εκπομπές ΡΣ είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του θερμομέτρου μπορεί να βοη-
θήσει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση με-
ταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και της συσκευής 
όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου των συσκευών επικοινωνίας.

Μέγιστη 
ονομαστική ισχύς 

πομπού

W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού m

από 150 kHz έως 
80 MHz

d =             √P3,5
V1

80MHz έως 800MHz

d =             √P3,5
E1

Από 800 MHz έως 
2,7 GHz

d =             √P7
E1

0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22
100 11,7 3,5 7,0

Για τους πομπούς με τη μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώ-
μενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μόσιμη εξίσωση στη συχνότητα του πομπού, όπου Ρ είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του 
πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η μεγαλύτερη περιοχή διαχωρισμού στο υψη-

λότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η ηλε-

κτρομαγνητική διάδοση ακτινοβολίας επηρεάζεται από φαινόμενα απορρόφησης 
και ανάκλασης από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Πίνακας 5

Προτεινόμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού 
επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες και της συσκευής.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι 
παρεμβολές RF ΙΙ ή t!1:. Ο χρήστης της συσκευής μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή ηλεκτρομα-
γνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ασύρματων συσκευών 
επικοινωνίας RF και της συσκευής, όπως συνιστάται παρακάτω, με βάση τη μέγιστη ισχύ εξόδου 
των συσκευών επικοινωνίας.

Συχνότητα 
MHz

Μέγιστη 
ισχύς

W
Απόσταση 

διαχω-
ρισμού 

σύμφωνα 
με τη 

συχνότητα 
του πο-
μπού m

Απόσταση
Επίπεδο 
δοκιμής 

rnc 60601

Συμμόρφωση
Συμμόρφωση

Οι συσκευές ασύρματης 
επικοινωνίας δεν θα πρέπει 
να λειτουργούν πιο κοντά 
σε οποιοδήποτε μέρος του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβα-
νομένων των καλωδίων, από 
τη συνιστώμενη απόσταση δι-
αχωρισμού, που υπολογίζεται 
από την εξίσωση που ισχύει 
για τη συχνότητα του πομπού. 
Συνιστώμενος διαχωρισμός.

Όπου Ρ 1 είναι η μέγιστη 
ονομαστική ισχύς εξόδου του 
πομπού σε Watt (W) σύμφωνα 
με τον κατασκευαστή του πο-
μπού και d 1 είναι η συνιστώ-
μενη απόσταση διαχωρισμού 
σε μέτρα (m). Η ένταση του 
πεδίου από έναν σταθερό 
πομπό RF, όπως προσδιορίζε-
ται από μια ηλεκτρομαγνητική 
επιτόπια έρευνα, πρέπει να 
είναι κάτω από το επίπεδο 
συμμόρφωσης για κάθε πε-
ριοχή συχνοτήτων. Ενδέχεται 
να εμφανιστούν παρεμβολές 
στην περιοχή του πεδίου που 
επισημαίνεται με το παρακάτω 
σύμβολο:

385 18 03 27 27

450 2 0,3 28 28

710

02 03 9 9745

780

810

2 0,3 28 28870

930

1720

2 0,3 28 281845

1970

2450 2 0,3 28 28

5240

02 03 9 95500

6785

Σημείωση I Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα περιβάλλοντα Η διάδοση του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από κατασκευ-
ές, αντικείμενα και ανθρώπους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!
•  Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή πάνω από άλλες ηλεκτρονικές συσκευ-

ές, όπως κινητά τηλέφωνα, ασύρματοι ή προϊόντα ραδιοελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, η συσκευή 
πρέπει να παρακολουθείται για να ελέγχεται η κανονική λειτουργία της.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/
EE. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προ-

ϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα 
και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επι-
στρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης 
έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέ-
λιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οι-
κολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων 
για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα 
συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66 ΕΚ. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο 
που υπάρχει στις μπαταρίες ή στη συσκευασία του προϊόντος υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, στο 

τέλος της ωφέλιμης ζωής τους πρέπει να διατίθενται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα και να 
μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται 
στον μεταπωλητή κατά την αγορά αντίστοιχων καινούργιων επαναφορτιζόμενων ή μη επαναφορτιζό-
μενων καινούργιων μπαταριών. Το χημικό σύµβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το δια-
γραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, 
Cd=Κάδμιο, Pb=Μόλυβδος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση των μπαταριών, μετά το 
πέρας της ωφέλιμης ζωής τους, στα ειδικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων με στόχο τη μετέπειτα 
επεξεργασία και ανακύκλωσή τους. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, 
επεξεργασία και οικολογική διάθεση των εξαντλημένων μπαταριών και συμβάλλει στην αποφυγή 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των 
ουσιών από τις οποίες αποτελούνται οι μπαταρίες. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον 
χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσι-
ες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

 DIGIBABY DİJİTAL TERMOMETRE

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanmadan önce uyarı ve talimatları lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak 
üzere saklayın. 

DİKKAT:
•  Dijital termometreyi kullanmadan önce talimatları iyice okuyun.
•  Bu cihaz oyuncak değildir ve çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. 

Ateş ölçümü sırasında çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın. Termometre, yutulması halinde zararlı 
olabilecek küçük parçalar (piller vb.) içerir.

•  Boğulma Tehlikesi: Termometre kapağı ve pil yutulursa ölümcül olabilir. Ebeveyn gözetimi olmadan 
çocukların bu cihazı kullanmasına izin vermeyin.

•  Kulakta termometre kullanmayın. Sadece oral, rektal ve koltuk altı (aksilla) okumaları için kullanılması 
tasarlanmıştır.

•  Patlama tehlikesi olduğundan, termometrenin pilini aşırı ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
•  Cihazı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilini çıkarın.
•  Sıcaklık okumalarının kendi kendine teşhis için kullanılması tehlikelidir. Sonuçların yorumlanması 

için doktorunuza danışın. Kendi kendine teşhis, mevcut hastalık koşullarının kötüleşmesine yol 
açabilir.

•  Hatalı okumalara yol açabileceğinden termometre ıslakken ölçüm yapmaya çalışmayın.
•  Termometreyi ısırmayın. Bunu yapmak kırılmaya ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•  Termometreyi demonte etmeye ya da onarmaya çalışmayın. Bunu yapmak yanlış okumalara 
neden olabilir.

•  Her kullanımdan sonra, özellikle cihazın birden fazla kişi tarafından kullanılması durumunda ter-
mometreyi dezenfekte edin.

•  Termometreyi rektumun içine doğru zorlamayın. Ağrı mevcut olduğunda yerleştirmeyi durdurun 
ve ölçümü iptal edin. Bunun yapılmaması yaralanmalara yol açabilir.

•  Termometreyi rektal yoldan kullandıktan sonra oral yoldan kullanmayın.
•  İki yaşında veya daha küçük çocuklar için lütfen cihazları ağızdan ve vajinal yoldan kullanmayın.
•  Ünite 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) üzerindeki sıcaklıklarda saklanmışsa, ortam sıcaklığında kullanmadan 
önce yaklaşık 15 dakika bekletin.

•  Termometre kullanım sırasında temizlenmemeli ve dezenfekte edilmemelidir.
•  Cihazla ilgili meydana gelen her türlü ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulun-

duğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.
KULLANIM AMACI
Dijital termometreler, insan vücut sıcaklığını ağızdan, rektal yoldan veya kol altından normal modda 
ölçmek için tasarlanmıştır. Cihazlar, yetişkin gözetiminde 8 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak 
üzere her yaştan insan üzerinde klinik veya ev kullanımı için yeniden kullanılabilir.
KULLANIM ENDİKASYONU
Bu cihazın kullanım amacı, vücut sıcaklıklarını izlemek isteyen bazı hastalar içindir
LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN
Bu dijital termometre, bireyin vücut sıcaklığının hızlı ve son derece doğru bir şekilde okunmasını 
sağlar. İşlevlerini daha iyi anlamak ve yıllarca güvenilir sonuçlar elde etmek için lütfen önce tüm 
talimatları okuyun.
Bu cihaz aşağıdaki standartlara uygundur:
ISO 80601-2-56 Tıbbi elektrikli ekipmanlar - Bölüm 2-56: Vücut sıcaklığı ölçümüne yönelik klinik 
termometrelerin temel güvenlik ve esas performansına ilişkin özel gereklilikler, EN 60601-1-11 Tıbbi 
elektrikli ekipmanlar - Bölüm 1-11: Temel güvenlik ve zorunlu performans için genel koşullar - Yan 
Standart: Evde sağlık hizmetleri ortamında kullanılan tıbbi elektrikli ekipman ve tıbbi elektrikli 
sistemler için gereklilikler ve EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN60601-1 (Güvenlik) standartlarının gerek-
liliklerine uygundur. Ve üretici ISO 13485 sertifikalıdır. 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz AB Yönetmeliği 
ile uyumludur.
İÇİNDEKİLER
1 Termometre, 1 Kullanıcı Kılavuzu, 1 Saklama Çantası.
Şekil 1

Prob AÇMA/KAPATMA düğmesi

LCD Pil Kapağı

ÖNLEM
*  Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası meydana geldiği takdirde cihazın performansı düşebilir:

•  Dışarıdan çalıştırma;
•  Üretici tarafından belirtilen sıcaklık ve nem aralığının dışında depolama; 
•  Mekanik şok (örneğin düşüş testi) veya bozulmuş sensör.
•  Dış muhafaza hasarlıysa termometreyi kullanmayın.

*  Taşınabilir ve mobil RF haberleşmeleri cihazı etkileyebilir. Birlikte verilen dokümanlarda sağlanan 
EMC bilgilerine göre, cihaz için EMC ile ilgili özel önlem alınması gerekir.

SEMBOL AÇIKLAMASI

Dikkat Atmosferik basınç sınırlaması

TİP BF UYGULANAN KISIM Avrupa Topluluğu’ndaki yetkili 
temsilci 

Üretici
Bu ürünün ve kullanılmış pillerin 
bertarafı, elektronik ürünlerin ber-
tarafına ilişkin ulusal düzenlemelere 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir

Üretim tarihi 0123

CE uygunluk işareti 0123 
Onaylanmış Kuruluş kimlik numara-
sını temsil eder

Parti Kodu Depolama ve Nakliye Sıcaklık Sınırı: 
-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)

Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın İthalatçı

Geri kazanım/geri dönüşüm için 
genel sembol Distribütör

Depolama ve Nakliye Nem sınırla-
ması: %15~%95BN İsviçre Yetkili Temsilcisi

Tıbbi cihaz Benzersiz cihaz tanımlayıcısı

İlk 2 rakamı: 12,5 mm ve daha büyük katı yabancı nesnelere karşı korumalıdır. İkinci 
2 rakamı: Gövdenin her yöne 15° eğimli olduğunda suyu dikey olarak düşürmesini 
önleyin ve eşyalar üzerinde zararlı bir etkisi yoktur.

ÖZELLİKLER
Tip:     Dijital Termometre (Tahmini Değil)
Ölçüm Aralığı:    32,0°C ~ 42,9°C (90,0°F ~ 109,9°F) (°C/°F üretici tarafından seçilir)
Doğruluk:     Diğer ölçüm ve ortam sıcaklığı için 18°C ~ 28°C’de (64,4°F ~ 82,4°F) or-

tam sıcaklığı aralığı ±0,2°C’de (±0,4°F) 35,5°C ~ 42,0°C (95,9°F ~ 107,6°F) 
sırasında ±0,1°C (±0,2°F).

Çalışma modu:   Doğrudan Mod
Ekran:     Sıvı kristal ekran, 3 1/2 hane
Hafıza:     Son ölçüm değerini saklamak için
Pil:     Bir adet 1,5 V DC düğme pil (boyut LR41 veya SR41, UCC 392)
Pil ömrü:     Yaklaşık 200 saat sürekli çalışma veya günde 3 ölçümle 1 yıl
Boyut:     12,65cm x 1,81cm x1,0 cm (LxWxH)
Ağırlık:     Pil dahil 10,5 gram
Beklenen servis ömrü: Üç yıl
Ortam çalışma aralığı:
Sıcaklık:      5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) Bağıl nem: %15 ~ %95 Bağıl Nem
Atmosferik Basınç:  70kPa ~ 106kPa
Saklama ve nakliye koşulu:
Sıcaklık:      -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Bağıl nem: %15 ~ %95 Bağıl Nem
Atmosferik Basınç:  70kPa ~ 106kPa
Giriş Koruma Derecesi: IP 22
Sınıflandırma:   BF Tipi
Kontrendikasyon:  Kontrendikasyon yok
°C/°F DEĞİŞTİRİLEBİLİR
Sıcaklık okumaları Santigrat veya Fahrenheit ölçeğinde mevcuttur (°C/°F; LCD’nin sağ üst köşesin-
de bulunur) Ünite kapalıyken, mevcut ayarı değiştirmek için Açma/Kapama Düğmesini yaklaşık 2 
saniye basılı tutun.
1.  LCD ekranın yanındaki Açık/Kapalı Düğmesine basın. Ekranda  gösterilirken bir ses 

duyulacak, ardından en son kaydedilen sıcaklık görüntülenecektir. Kendi kendine test sıcaklığını 
gösterdikten sonra, termometre artık test modundadır.

2.  Termometreyi istenilen konuma yerleştirin (ağız, rektum veya koltuk altı)
a)  Ağızdan Kullanım: termometreyi Şekil 2’de gösterilen “V” pozisyonu 

ile gösterildiği gibi dilin altına yerleştirin. Ağzınızı kapatın ve ölçümün 
solunan/dışarı verilen havadan etkilenmesini önlemek için burundan 
eşit şekilde nefes alın.

b)  Rektal Kullanım: kolay yerleştirme için gümüş prob ucunu vazelin ile 
yağlayın. Sensörü nazikçe yaklaşık 1cm kadar (1/2” mesafeden az olacak şekilde) rektumun 
içine yerleştirin.

3.  Koltuk Altı Kullanımı: Koltuk altını silerek kurulayın. Probu koltuk altına yerleştirin ve kola yandan 
sıkıca bastırın. Tıbbi açıdan bakıldığında, bu yöntem her zaman yanlış okumalara neden olacaktır 
ve hassas ölçümler gerekiyorsa kullanılmamalıdır.

4.  Derece işareti test süreci boyunca yanıp söner. Yanıp sönme sona erdiğinde, yaklaşık 10 saniye bo-
yunca bir alarm sesi verilecektir. Ölçülen değer aynı anda LCD’de görünecektir. Sinyal sesine (bip) 
kadar olan minimum ölçüm süresi istisnasız olarak korunmalıdır. Ölçüm, sesli uyarı bildiriminden 
sonra bile devam eder. Bu nedenle, daha iyi vücut sıcaklığı ölçüm sonucu elde etmek için, bip 
sesinden bağımsız olarak probu ağızda ve rektumda yaklaşık 2 dakika veya koltuk altında yaklaşık 
5 dakika tutmanızı ve en az 30 saniye ölçüm aralığını korumanızı öneririz.

*Not: Normalde uyarı sesleri “Bi-Bi-Bi-Bi-” iken hasta sıcaklığı 37,8 °C (100,0 °F) veya üzerine ulaşırsa 
alarm “bip” sesi “Bi-” Bi-Bi-Bi” ---Bi-Bi” ---” Bi-Bi-Bi” --- olur.
5.  Pil ömrünü uzatmak için, test tamamlandıktan sonra Açık/Kapalı Düğmesine basarak üniteyi ka-

patın. Herhangi bir işlem yapılmazsa, ünite yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
ARIZA GİDERME

Hata mesajı Sorun Çözüm

Ölçülen sıcaklık 32,0°C'den (90,0°F) 
düşük

Kapatın, bir dakika bekleyin ve 
yakın temas ve yeterli dinlenme 
yoluyla yeni bir sıcaklık ölçün.

Ölçülen sıcaklık 42,9°C'den 
(109,9°F) yüksek

Kapatın, bir dakika bekleyin ve 
yakın temas ve yeterli dinlenme 
yoluyla yeni bir sıcaklık ölçün.

Sistem düzgün çalışmıyor.
Pili çıkarın, 1 dakika bekleyin ve 
yeniden enerjilendirin. Mesaj ye-
niden belirirse, servis için satıcıyla 
iletişime geçin.

Pil bitmiş: Pil simgesi yanıp sönüyor, 
ölçülemez. Pili değiştirin.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ
1.  LCD ekranın sağ alt köşesindeki “ ” sembolü yanıp sönmeye başladığında pili değiştirin.
2.  Emniyet vidasını küçük bir tornavida ile sökün (Şekil 3); Pil kapağını Şekil 4’te gösterildiği gibi 

çekip çıkarın.
3.  Pil hazneli plastik devre kartını yaklaşık 1 cm (1/2 inçten biraz daha az) yavaşça dışarı çekin (Bkz. 

Şekil 5).
4.  Eski pili çıkarmak için kalem gibi sivri uçlu bir nesne kullanın. Pili yasalara uygun şekilde bertaraf 

edin. Yeni 1,5V DC düğme tipi LR41 veya SR41, UCC392 veya eşdeğeri ile değiştirin. Pilin “+” kutup-
ları yukarı bakacak şekilde takıldığından emin olun. (Bkz. Şekil 5)

5.  Pil haznesini tekrar yerine kaydırın, kapağı takın ve vidayı sıkın. 

Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5
KALİBRASYON
Termometre ilk olarak üretim sırasında kalibre edilir. Termometre kullanım talimatına göre kullanılır-
sa, periyodik olarak yeniden ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak, kalibrasyonun iki yılda bir veya ter-
mometrenin klinik doğruluğunun şüpheli olduğu her seferinde kontrol edilmesini öneririz. Yüksek 
hassasiyetli su banyosu sıcaklık banyosunun sıcaklığını 33°C / 91°F, 37°C / 99°F, 42°C / 108°F olarak 
ayarlayın. Termometreyi açın ve yüksek hassasiyetli su banyosuna yerleştirin ve ardından termomet-
renin laboratuvar doğruluğunu kontrol edin. Önceki ölçüm işlemini 10 dakika boyunca stabil kaldık-
tan sonra tekrarlayın. Termometre sonuçları kalibre edilmemişse, lütfen cihazın tamamını bayilere 
veya üreticiye gönderin. Yukarıdaki tavsiyeler yasal gerekliliklerin yerine geçmez. Kullanıcı, cihazın 
kullanıldığı yerde ilgili yasa, direktif veya yönetmelikler kapsamında gerekli olan, cihazın ölçüm, işlev-
sellik ve doğruluğunun kontrolüne ilişkin yasal gerekliliklere her zaman uymalıdır.
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
1)  Termometre probunu en az 1 dakika boyunca damıtılmış suya daldırın;
2)  Termometrenin kullanım öncesinde ve sonrasındaki temizliği sabun ve soğuk suyla yapılabilir.
3)  Termometreyi alkolle ıslatılmış bir parça pamuk veya bezle silerek veya termometreyi bir dezen-

fektan solüsyonuna daldırarak dezenfekte edin. Dezenfeksiyon solüsyonunun sıcaklığı 42°C’nin 
üzerinde olmamalıdır.

Termometrenin hasar görmesini önlemek için lütfen aşağıdakilere dikkat edin ve uyun:
•  Termometreyi temizlemek için benzen, tiner, benzin veya diğer güçlü çözücüler kullanmayın.
•  Termometrenin algılama probunu (ucunu) alkole veya sıcak suya (122°F (50°C) üzerindeki suda) 
uzun süre daldırarak dezenfekte etmeye çalışmayın.

• Termometreyi temizlemek için ultrasonik yıkama kullanmayın.
SINIRLI GARANTİ
Termometre, satın alma tarihinden itibaren bir yıl garantilidir. Termometre, kusurlu bileşenler veya 
kötü işçilik nedeniyle düzgün çalışmazsa, ücretsiz olarak onaracağız veya değiştireceğiz. Pil hariç 
tüm bileşenler bu garanti kapsamındadır. Garanti, termometrenizin yanlış kullanımından kaynak-
lanan hasarları kapsamaz. Garanti hizmeti almak için, orijinal perakendeciden alınan satış makbu-
zunun aslı veya kopyası gereklidir.
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BİLGİLERİ
Cihaz, uluslararası IEC 60601-1-2 standardının EMC gerekliliklerini karşılamaktadır. Gereklilikler, 
aşağıdaki tabloda açıklanan koşullar altında karşılanır. Cihaz elektrikli bir tıbbi üründür ve kullanım 
talimatlarında yayınlanması gereken EMC ile ilgili özel koruyucu tedbirlere tabidir. Taşınabilir ve 
mobil HF haberleşme ekipmanları cihazı etkileyebilir. Ünitenin onaylanmayan aksesuarlarla birlikte 
kullanılması cihazı olumsuz etkileyebilir ve elektromanyetik uyumluluğu değiştirebilir. Cihaz, doğru-
dan diğer elektrikli ekipmanların yanında veya arasında kullanılmamalıdır.

Tablo 1

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik emisyon
Bu cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı satın 
alan ya da kullanan kişi, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam - kılavuz

CISPR 11
İletilen emisyon

Grup 1
B Sınıfı

Cihaz, yalnızca kendi iç işlevi için RF enerjisi 
kullanır. Dolayısıyla, RF emisyonları çok dü-
şüktür ve yakındaki elektronik ekipmanda her-
hangi bir girişime neden olma ihtimali yoktur.

во рту или прямой кишке.
•  Если устройство хранилось не при температуре 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), подержите его при 
комнатной температуре в течение 15 минут перед использованием.

•  Термометр нельзя чистить и дезинфицировать во время использования.
•  О любом серьезном несчастном случае, произошедшем вследствие применения устройства, 

необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, в ко-
тором находится пользователь и/или пациент.

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Цифровые термометры предназначены для измерения температуры человеческого тела 
обычным способом, т. е. во рту, прямой кишке или под мышкой. Устройства многоразового ис-
пользования для клинического или домашнего применения у людей всех возрастов, включая 
детей до 8 лет под присмотром взрослых.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначение этого устройства - мониторинг температуры тела пациентов.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Этот цифровой термометр позволяет быстро и очень точно определить температуру тела че-
ловека. Чтобы лучше понять его функции и обеспечить надежные результаты в течение многих 
лет, сначала прочтите все инструкции по применению.
Это устройство соответствует следующим стандартам:
ISO 80601-2-56 Медицинское электрическое оборудование - Часть 2-56: Особые требования 
к базовой безопасности и основным характеристикам клинических термометров для измере-
ния температуры тела, EN 60601-1-11 Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-11: 
Общие требования к базовой безопасности и основным характеристикам - сопутствующий 
стандарт Требования к электромедицинскому оборудованию и электромедицинским систе-
мам, используемым в домашнем здравоохранении, и соответствует требованиям EN 60601-1-2 
(ЭМС), IEC/EN60601-1 (Безопасность). Производитель сертифицирован по стандарту ISO 13485. 
Он соответствует требованиям Регламента ЕС о медицинских изделиях 2017/745.
СОДЕРЖИМОЕ
1 термометр, 1 руководство пользователя, 1 футляр.
Рисунок 1

Датчик Кнопка включения/выключения

Жидкокристаллический дисплей Крышка аккумулятора

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
*  Производительность устройства может снизиться при возникновении одной или нескольких 

из следующих ситуаций:
•  Работа на открытом воздухе;
•  Хранение при температуре и влажности, выходящих за пределы диапазона, указанного 

производителем; 
•  Механический удар (например, испытание падением) или деградация датчика.
•  Не используйте термометр, если внешний корпус поврежден.

*  Портативные и мобильные устройства радиочастотной коммуникации могут повлиять на 
работу устройства. Устройство требует специальных мер предосторожности в отношении 
электромагнитной совместимости в соответствии с информацией об электромагнитной 
совместимости, приведенной в сопроводительных документах.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Внимание Пределы атмосферного давления

Применяемая часть типа BF Уполномоченный представитель 
в Европейском Союзе

Изготовитель

Утилизация данного изделия и 
отработанных батарей должна 
производиться в соответствии с 
национальными правилами утили-
зации электронных изделий.

Дата производства 0123

Знак соответствия CE 0123 пред-
ставляет собой идентификационный 
номер нотифицированного органа

Код партии
Предельная температура 
транспортировки и хранения: 
-20°C~55°C (-4°F~131°F)

См. буклет/инструкцию по ис-
пользованию Импортер

Общий символ для восстановле-
ния/переработки Дистрибьютор

Символ влажности при транс-
портировке и хранении: относи-
тельная влажность (RH) 15% ~ 95%

Швейцарский уполномоченный 
представитель

Медицинское изделие Уникальный идентификатор 
инструмента

Первый № 2: Степень защиты от проникновения твердых инородных тел раз-
мером 12,5 мм и более. Второй № 2: Предотвращение вертикального падения 
воды при наклоне корпуса на 15° во всех направлениях и отсутствие вредного 
воздействия на изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:     Цифровой термометр (без прогнозирования)
Диапазон измерения:  32,0°C ~ 42,9°C (90,0°F ~ 109,9°F) (°C/°F выбираются производителем)
Точность:     ±0,1°C (±0,2°F) в случае 35,5°C ~ 42,0°C (95,9°F ~ 107,6°F) при 18°C ~ 

28°C (64,4°F ~ 82,4°F) рабочем диапазоне окружающей среды ±0,2°C 
(±0,4°F) для других диапазонов измерения и окружающей среды

Способ использования: прямой способ
Дисплей:    Жидкокристаллический дисплей, 3 1/2 цифры
Память:     Чтобы сохранить последнее измеренное значение
Батарейка:     Одна кнопочная батарейка 1,5 В постоянного тока (типоразмер 

LR41 или SR41, UCC 392).
Срок службы батарейки:  Приблизительно 200 часов непрерывной работы или 1 год при 3 

измерениях в день
Размер:     12,65cm x 1,81cm x1,0 cm (LxWxH)
Вес:     10,5 грамм, включая батарею
Ожидаемый срок службы: Три года
Диапазон температур окружающей среды:
Температура:    5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), относительная влажность: Относительная 

влажность 15% ~ 95% Атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа
Условие хранения и транспортировки:
Температура:    -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F), относительная влажность: 

Относительная влажность 15% ~ 95% Атмосферное давление 
70 ~ 106 кПa

Степень защиты IP:  IP 22
Классификация:  Тип BF
Противопоказания: Нет противопоказаний
ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ °C/°F
Значения температуры по шкале Цельсия или Фаренгейта (°C/°F); в правом верхнем углу ЖК-
дисплея). Выключив устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в 
течение примерно 2 секунд, чтобы изменить текущую настройку.
1.  Нажмите кнопку включения/выключения рядом с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД). 

Звучит звуковой сигнал, на экране появляется , за которым следует последняя за-
регистрированная температура. После отображения температуры самодиагностики термо-
метр переходит в режим измерения.

2.  Установите термометр в нужное место (в рот, прямую кишку или подмышку).
(a)  Измерение во рту: поместите термометр под язык, как показано на рисунке 2, в по-

ложении «V». Закройте рот и дышите равномерно через нос, чтобы на измерение не 
повлиял вдыхаемый/выдыхаемый воздух.

b)  Измерение ректально:смажьте кончик зонда вазелином, чтобы 
облегчить его введение.Осторожно введите зонд примерно на 1 
см (менее 1/2 дюйма).

3.  Использование в подмышечной впадине: Вытрите подмышку салфеткой. 
Разместите наконечник в подмышечной впадине и держите руку плотно 
прижатой к телу. С медицинской точки зрения, этот метод всегда дает неточные показания и 
не должен использоваться, если требуются точные измерения.

4.  Во время процесса измерения мигает сигнал градуса. Когда мигание прекратится, прозвучит 
звуковой сигнал (активен в течение примерно 10 секунд). Измеренные показания одновре-
менно появятся на ЖК-дисплее. Минимальное время измерения до сигнала (звукового) 
нельзя уменьшать ни при каких обстоятельствах. Измерение продолжается даже после 
звукового сигнала. Поэтому для получения лучшего результата при измерении температуры 
тела рекомендуется держать конец термометра во рту и прямой кишке около 2 минут или в 
подмышечной впадине около 5 минут, независимо от акустического сигнала, и выдерживать 
интервал между измерениями не менее 30 секунд.

*Примечание: Обычно звуковые сигналы звучат как «Пи-пи-пи», но если температура пациента 
достигает 37,8°C (100,0°F) или выше, то сигнал звучит как «Пи»-»Пи-пи-пи-пи» ---» Пи-пи-пи».
5.  Чтобы продлить срок службы батареи, нажмите кнопку включения/выключения и выклю-

чите прибор по окончании измерения. Если не предпринять никаких действий, устройство 
автоматически выключится примерно через 10 минут.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сообщение  
об ошибке Проблема Устранение

Измеренная температура ниже 
32,0°C (90,0°F).

Выключите прибор, подождите 
одну минуту и снова измерьте 
температуру через некоторое 
время, обеспечив тесный кон-
такт чувствительного элемента с 
кожей или слизистой.

Измеренная температура выше 
42,9°C (109,9°F).

Выключите прибор, подождите 
одну минуту и снова измерьте 
температуру через некоторое 
время, обеспечив тесный кон-
такт чувствительного элемента с 
кожей или слизистой.

Система не работает должным 
образом.

Извлеките батарею, подождите 
1 минуту и вставьте ее обратно. 
Если вы снова увидите это сооб-
щение, обратитесь за помощью к 
своему дилеру.

Низкий уровень заряда батареи. 
Значок батареи мигает, заряд не 
определяется.

Замените батарею.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
1.  Замените батарею, когда символ « » в правом нижнем углу ЖК-дисплея начнет мигать.
2.  Выкрутите винт безопасности с помощью маленькой отвертки Рисунок 3; Снимите крышку 

батарейного отсека, как показано на рисунке 4.
3.  Аккуратно извлеките пластиковую плату с батарейным отсеком примерно на 1 см (чуть 

меньше 1/2 дюйма) (см. Рисунок 5).
4.  С помощью заостренного предмета, например ручки, извлеките старую батарею. 

Утилизируйте батарею, как то предусмотрено в законодательстве. Замените на новую бата-
рейку 1,5 В DC LR41 или SR41, UCC392 или эквивалентную.Убедитесь, что батарея установле-
на полярностью ‘+’ вверх. (См. рисунок 5)

5.  Установите батарейный отсек на место, закрепите крышку и затяните винт. 

Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5
КАЛИБРОВКА
Первоначальная калибровка термометра производится в момент изготовления. При исполь-
зовании в соответствии с инструкцией по использованию периодическая регулировка не 
требуется. Тем не менее, мы рекомендуем проверять калибровку каждые два года или когда 
клиническая точность термометра становится спорной. Установите температуру высокоточ-
ной водяной бани на 33°C/91°F, 37°C/99°F, 42°C/108°F. Включите термометр и вставьте его в вы-
сокоточную водяную баню, а затем проверьте точность термометра в лаборатории. Повторите 
предыдущий процесс измерения после того, как он будет установится на значении, которое 
будет неизменным в течение 10 минут. Если результаты термометра не калибруются, отправьте 
прибор в сборе своему дилеру или производителю. Приведенные выше рекомендации не 
заменяют требований законодательства. Пользователь должен постоянно соблюдать требо-
вания законодательства по поверке, функциональности и точности прибора, как того требуют 
правила, директивы или постановления, действующие в месте использования прибора.
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
1)  Погрузите конец термометра в дистиллированную воду не менее чем на 1 минуту;
2)  Очищать термометр до и после использования можно холодной водой с мылом.
3)  Продезинфицируйте термометр с помощью ватного шарика или салфетки, смоченной в 

спирте, или замочите его в дезинфицирующем растворе. Температура дезинфицирующего 
раствора не должна превышать 42°C.

Во избежание повреждения термометра помните о следующих правилах и соблюдайте их:
•  Не используйте для очистки термометра бензин, растворитель для красок, бензин или дру-

гие сильные растворители.
•  Не пытайтесь дезинфицировать чувствительный зонд (кончик) термометра, погружая его в 

спирт или горячую воду (вода свыше 122°F (50°C) в течение длительного периода времени).
• Не используйте ультразвуковую очистку для очистки термометра.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Длительность гарантии на термометр - один год с момента покупки. Если термометр не рабо-
тает должным образом из-за неисправных или некачественно изготовленных компонентов, 
мы бесплатно отремонтируем или заменим его. Гарантия распространяется на все компонен-
ты, за исключением аккумулятора. Гарантия не распространяется на повреждения термоме-
тра в результате неправильного использования. Для получения гарантийного обслуживания 
необходимо предоставить оригинал или копию товарного чека от оригинального дилера.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Устройство соответствует требованиям по электромагнитной совместимости международ-
ного стандарта IEC 60601-1-2. Требования выполняются при соблюдении условий, описанных 
в таблице ниже. Прибор является электрическим медицинским изделием и требует специ-
альных мер предосторожности по электромагнитной совместимости, которые должны быть 
опубликованы в инструкции по эксплуатации. Портативная и мобильная радиосвязь может 
повлиять на работу устройства. Использование устройства в сочетании с не утвержденными 
аксессуарами может негативно сказаться на работе устройства и нарушить электромагнитную 
совместимость. Запрещается использовать устройство в непосредственной близости от дру-
гого электрического оборудования или между такими устройствами.

Таблица 1

Руководство и декларация производителя – электромагнитное излучение
Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или 
пользователь устройства должен убедиться, что использует его именно в таких условиях.

Испытание на 
эмиссию Соответствие Электромагнитная среда 

- руководство

CISPR 11
Кондуктивная 

помехоэмиссия
Группа 1
Класс В

Устройство во время работы испускает 
радиочастотное излучение. Однако, излу-
чение очень низкое и не вызывает помех 
в близлежащих электронных устройствах.

CISPR 11
Эмиссионное 

излучение
Группа 1
Класс В

Устройство пригодно для использования 
в любых условиях, включая использование 
дома и помещениях, которые напрямую 
подключены к низковольтной сети общего 
пользования, питающей жилые дома.

Эмиссия гармони-
ческих составляю-

щих тока
IEC 61000-3-2

Не применяется

Колебания 
напряжения/ 

фликерный шум
IEC 61000-3-3

Не применяется

 جهاز قياس درجة الحرارة ديجي بيبي الرقمي

تعليمات الاستعمال 
برجاء قراءة التحذيرات والتعليمات بعناية قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً. 

تحذير:
•  اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام جهاز قياس درجة الحرارة الرقمي.

•  لا يعُد هذا الجهاز بمثابة دمُية ويجب الاحتفاظ به في مكان آمن وبعيدًا عن متناول الأطفال. يحُظر الطفل وحده دون مراقبة أثناء 
قياس درجة حرارته . يحتوي جهاز قياس الحرارة على أجزاء صغيرة )البطاريات وخلافه(، والتي قد تمثل ضرراً في حال قام الطفل 

بابتلاعها.
•  خطر التعرض للاختناق: قد يسبب غطاء جهاز قياس درجة الحرارة أو البطارية الوفاة في حال تم ابتلاعهما. لا يسُمح للأطفال 

باستخدام هذا الجهاز دون إشراف الوالدين.
•  لا تستخدم جهاز قياس درجة الحرارة داخل الأذن. مخصص لاخذ القراءات من الفم والشرج والإبط )باطن الكتف( فقط.

•  لا تضع بطارية جهاز قياس درجة الحرارة بالقرب من الحرارة الشديدة لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجارها.
•  قم بإزالة البطارية من الجهاز عند عدم تشغيله لفترة طويلة.

يؤدي  قد  النتائج.  لتفسير  طبيبك  استشارة  على  احرص  خطيراً.  أمراً  الذاتي  للتشخيص  الحرارة  درجة  قراءات  استخدام  •  يعد 
التشخيص الذاتي إلى تفاقم الحالات المرضية القائمة.

•  لا تحاول إجراء القياس عندما يكون جهاز قياس درجة الحرارة مبتلاً، فقد يؤدي ذلك إلى قراءات غير دقيقة.
•  لا تعض على جهاز قياس درجة الحرارة بأسنانك. فقد يؤدي ذلك إلى الكسر و/أو الإصابة.

•  لا تحاول تفكيك أو إصلاح مقياس الحرارة. قد يؤدي القيام بذلك إلى قراءات غير دقيقة.
•  بعد كل استخدام، قم بتطهير جهاز قياس درجة الحرارة خاصة في حالة استخدام الجهاز بواسطة أكثر من شخص.

•  لا تقُحم جهاز قياس درجة الحرارة بقوة داخل الشرج. توقف عن إدخال الميزان وأوقف القياس في حالة استشعار ألم. قد يؤدي 
الإخفاق في القيام بذلك إلى حدوث إصابة.

•  لا تستخدم مقياس الحرارة في الفم بعد استخدامه عن طريق الشرج.
•  بالنسبة للأطفال البالغين من العمر عامين أو أقل، يرجى عدم استخدام الأجهزة عن طريق الفم أو المهبل.

•  إذا كان الميزان مخزناً في درجات حرارة تزيد على 5 إلى 40 درجة مئوية )41 إلى 104 درجة فهرنهايت(، فاتركه في درجة حرارة محيطة تتراوح 
من لمدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

•  يجب ألا يتم تنظيف وتعقيم جهاز قياس درجة الحرارة أثناء استخدامه.
•  يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير يحدث فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم 

فيها المستخدم و/أو المريض.
دواعي الاستخدام

الغرض من موازين الحرارة الرقمية هو قياس درجة حرارة جسم الإنسان في الأوضاع الاعتيادية عن طريق الفم أو الشرج أو الإبط. 
يمكن إعادة استخدام الأجهزة للاستخدام السريري أو المنزلي على الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة 

تحت إشراف البالغين.
دواعي الاستخدام

الغرض المقصود من هذا الجهاز هو مراقبة درجة حرارة الجسم لبعض المرضى الذين يرغبون في ذلك
يرجى القراءة بعناية قبل الاستخدام

يوفر مقياس الحرارة الرقمي هذا قراءة سريعة ودقيقة للغاية لدرجة حرارة الجسم. ولفهم وظائفه بشكل أفضل وضمان نتائج 
موثوقة لسنوات قادمة، يرجى قراءة جميع التعليمات أولاً.

يتوافق هذا الجهاز مع المواصفات التالية:
ISO 80601-2-56 المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 56-2: متطلبات خاصة للسلامة الأساسية والأداء الأساسي لأجهزة قياس 
11-1: المتطلبات العامة  درجة الحرارة السريرية لقياس درجة حرارة الجسم، EN 60601-1-11 المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 
للسلامة والأداء الأساسيين - المعيار الإضافي: متطلبات المعدات الكهربائية الطبية والأنظمة الكهربائية الطبية المستخدمة في 
IEC/EN60601- و  الكهرومغناطيسي(،  EN 60601-1-2)التوافق  معايير  متطلبات  مع  وتتوافق  المنزلية  الصحية  الرعاية  بيئة 

1)السلامة(. والشركة المصنعة حاصلة على اعتماد ISO 13485. متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية 2017/745.
المحتويات

1 ميزان حرارة، 1 دليل المالك، 1 علبة تخزين.

الشكل 1

المجس ON/OFF زر التشغيل/الإيقاف

LCD شاشة غطاء البطارية

الاحتياطات
*  قد يتدهور أداء الجهاز في حالة واحدة أو أكثر مما يلي:

•  الاستخدام في الهواء الطلق،
•  التخزين خارج نطاق درجة الحرارة والرطوبة المحدد من الشركة المصنعة، 
•  التعرض لصدمة ميكانيكية )السقوط مثلا( أو تدهور أداء المستشعر.

•  لا تستخدم جهاز قياس درجة الحرارة في حالة تلف الغلاف الخارجي.
*  يمكن أن تؤثر اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة والجوالة على أداء الجهاز. يحتاج الجهاز إلى احتياطات خاصة بخصوص التوافق 

الكهرومغناطيسي وفقًا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة في المستندات المرفقة.
شرح الرموز

حد الضغط الجويتنبيه

BF وكيل معتمد داخل المنطقة الأوروبيةجزء مُستخدم من النوع

الشركة المصُنِّعة
المنتج  ــذا  ه مــن  التخلص  يتم  أن  يجب 
الوطنية  للوائح  وفقًا  المستخدمة  والبطاريات 

للتخلص من المنتجات الإلكترونية

0123تاريخ التصنيع
 0123 رقم   CE الأوروبي  الاتحاد  مطابقة  علامة 

تمثل رقم تحديد الهيئة المعنية بالإخطار

20- °م~°55م كود الطلبية والنقل:  التخزين  حرارة  درجة  حد 
)4-°ف~°131ف(

المستوردارجع إلى دليل/كتيب التعليمات 

الموزعرمز عام للاسترداد/قابلة لإعادة التدوير

الرطوبة  والتخزين:  النقل  رطوبة  نسبة  قيود 
وكيل سويسري معتمدالنسبية 15%~95

مُعرف فريد للجهازجهاز طبي

الرقم الأول 2: حماية من الجسيمات الخارجية الصلبة البالغ قطرها 12.5 مم فأكبر. الرقم الثاني 2: منع الغلاف 
من تسريب الماء بشكل عمودي عند إمالته بزاوية 15 درجة في جميع الاتجاهات، مع عدم إحداث أي ضرر للمواد.

المواصفات
ميزان حرارة رقمي )غير تنبؤي( النوع:     

نطاق القياس:     32.0 إلى 42.9 درجة مئوية )90.0 إلى 109.9 درجة فهرنهايت( )يتم تحديد درجة مئوية/درجة فهرنهايت من 
قبل الشركة المصنعة(

الدقة:     0.1± °م  )±0.2  °ف( في ظل درجة حرارة تتراوح من 35.5 °م إلى 42.0 °م )95.9 °ف إلى 107.6 °ف( عند 18 
°م إلى 28 °م )64.4 °ف إلى 82.4 °ف( لنطاق درجة حرارة التشغيل و 0.2± °م )0.4± °ف( لنطاقات درجة 

حرارة القياس والتشغيل الأخرى.
النمط المباشر نمط التشغيل:   

شاشة عرض بتقنية الكريستال السائل، 3 1/2 مقطعًا الشاشة:    
لتخزين آخر قيمة تم قياسها الذاكرة:    

)UCC 392 أو SR41 أو LR41 بطارية قرصية واحدة بقدرة 1.5 فلط تيار مستمر )مقاس البطارية:    
عمر البطارية:    حوالي 200 ساعة من التشغيل المتواصل تقريبًا، أو سنة كاملة مع إجراء 3 قياسات يوميا

12,65cm x 1,81cm x1,0cm )LxWxH( الأبعاد:    
10.5 جرام شامل البطارية الوزن:    

ثلاث سنوات العمر الافتراضي المتوقع: 

نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:
5 °م إلى 40 °م )41 °ف إلى 104 °ف(، الرطوبة النسبية: %15 إلى 95%، درجة الحرارة:   

الضغط الجوي: 70 إلى 106 ك. باسكال     
ظروف التخزين والنقل:

20- °م إلى 55 °م )4- °ف إلى 131 °ف(، الرطوبة النسبية: الرطوبة النسبية: %15 إلى %95، الضغط  درجة الحرارة:   
70 ك. باسكال~106 ك. باسكال الجوي:    

IP 22 فئة مقاومة السوائل: 
BF نوع التصنيف:   

لا توجد موانع استعمال موانع الاستعمال:  
إمكانية التبديل بين °م/°ف

تتوفر قراءات درجة الحرارة بالدرجة المئوية أو الفهرنهايت )°م/°ف، بالركن العلوي الأيمن من الشاشة LCD.( أثناء إيقاف الجهاز، اضغط 
مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين تقريبا لتغيير الإعداد الحالي.

1.  اضغط على زر التشغيل/الإيقاف بجوار الشاشة LCD. سوف تصدر نغمة صوتية أثناء عرض  على الشاشة متبوعًا 
بآخر درجة حرارة مسجلة. بعد عرض درجة حرارة الفحص الذاتي، يدخل جهاز قياس درجة الحرارة إلى نمط الاختبار.

2.  ضع جهاز قياس درجة الحرارة في الموضع المرغوب )الفم أو الشرج أو الإبط.(
أ(  الاستخدام عن طريق الفم: ضع جهاز قياس درجة الحرارة تحت اللسان كما هو مبين في الوضع 
“V” الموضح بشكل 2. أغلق فمك وتنفيس بشكل منتظم من خلال الأنف لمنع تأثر القراءة بهواء 

الشهيق/الزفير.
الفازلين على طرف المستشعر لسهولة الإدخال.  b(  الاستخدام عن طريق الشرج: ضع قليلاً من 

أدخل المستشعر لمسافة 1 سم تقريبا )أقل من نصف بوصة( داخل الشرج.
3.  الاستخدام تحت الإبط: قم بتجفيف الإبط. ضع المستشعر تحت الإبط واستمر في الضغط عليه بإحكام. من الناحية الطبية، 

سوف تؤدي هذه الطريقة دائما إلى قراءات غير دقيقة، ويجب عدم استخدامها عند الحاجة إلى قراءات دقيقة.
4.  تومض درجة الحرارة طول فترة إجراء القياس. بعد توقف الوميض سوف يصدر إنذار صوتي لمدة 10 ثوان تقريبًا. تظهر القراءات 
المقاسة على شاشة LCD في الوقت ذاته. يلزم الحفاظ على الحد الأدنى من زمن القياس إلى حين صدور نغمة الإشارة )الصفارة( 
دون استثناء. يستمر إجراء القياس حتى بعد صدور التنبيه الصوتي. ولهذا يوصى بالاحتفاظ بالمستشعر داخل الفم أو الشرج 
لمدة دقيقتين تقريبا، أو تحت الإبط لمدة 5 دقائق بصرف النظر عن صافرة التنبيه وإجراء القياس بفواصل زمنية مقدارها 30 ثانية 

على الأقل، لقياس درجة حرارة الجسم بدقة أفضل.
*ملاحظة: عادةً ما تكون الأصوات التنبيهية هي “بيب-بيب-بيب-بيب”، وينخفض صوت الإنذار “بيب” إلى “بيب - بيب” --- “بيب-بيب” 

--- “بيب-بيب” إذا وصلت درجة حرارة المريض إلى 37.8 درجة مئوية )100.0 درجة فهرنهايت( أو أعلى.
5.  لإطالة عمر البطارية، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل الوحدة بعد اكتمال الاختبار. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، 

فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد حوالي 10 دقائق.
مشكلات وحلول

الحلالمشكلةرسالة الخطأ

درجة الحرارة المقُاسة أقل من 32.0 °م )90.0 
°ف(.

وقم  واحدة  دقيقة  وانتظر  الجهاز  أطفئ 
وثيق  باتصال  الجديدة  الحرارة  درجة  بقياس 

وانتظار كافٍ.

°م   42.9 من  أعلى  المقُاسة  الحرارة  درجة 
)109.9 °ف(.

وقم  واحدة  دقيقة  وانتظر  الجهاز  أطفئ 
وثيق  باتصال  الجديدة  الحرارة  درجة  بقياس 

وانتظار كافٍ.

النظام لا يعمل بشكل صحيح.
وأعد  دقيقة  لمدة  انتظر  البطارية،  أخرج 
مجدداً،  الرسالة  ظهرت  إذا  التشغيل. 

تواصل مع الموزع لإجراء الصيانة.

البطارية فارغة: أيقونة البطارية تومض ولا 
قم بتغيير البطارية.يمكن قياسها.

استبدال البطارية
1.  استبدل البطارية عندما يبدأ الرمز ”  “ بالركن السفلي الأيمن من شاشة LCD في الوميض.

2.  قم بفك برغي الأمان باستخدام مفك براغي صغير، اجذب غطاء البطارية لفكه كما هو موضح في الشكل 4.
3.  أسحب اللوحة الإلكترونية البلاستيكية بعناية مع موضع البطارية حوالي 1 سم )أقل بقليل من نصف بوصة.( )انظر الشكل 

.)5
4.  استخدم جسمًا مدببًا مثل القلم لإزالة البطارية القديمة. تخلص من البطارية بشكل قانوني. قم بتغيير البطارية ببطارية 
قرصية أخرى قدرة 1.5 فلط تيار مستمر من نوع LR41 أو SR41 أو UCC392 ما يكافئها. تأكد من تركيب البطارية بحيث يكون 

القطب “+” متجهًا لأعلى. )انظر الشكل 5(
5.  أعد حجيرة البطارية إلى مكانها، ثم قم بتركيب الغطاء وإحكام شد البرغي. 

الشكل 3 الصورة 4 شكل 5
المعايرة

تمت معايرة جهاز قياس درجة الحرارة بشكل أولي وقت التصنيع. إذا تم استخدام جهاز قياس درجة الحرارة وفقًا لتعليمات الاستخدام، 
فلا يلزم إجراء إعادة ضبط دورية. ومع ذلك، يوُصي بفحص المعايرة كل عامين أو عندما تكون الدقة السريرية لجهاز قياس درجة الحرارة 
موضع تساؤل. اضبط درجة حرارة حمام الماء عالي الدقة على 33 °م / 91 °ف، 37 °م / 99 °ف، 42 °م / 108 °ف. قم بتشغيل جهاز 
قياس درجة الحرارة وأدخله في حمام مائي عالي الدقة ثم تحقق من دقة مقياس الحرارة في المختبر. كرر عملية القياس السابقة بعد 
ثباتها لمدة 10 دقائق. إذا كانت نتائج جهاز قياس درجة الحرارة تشير إلى أنه غير مُعاير، فيرجى إرسال الجهاز كاملاً إلى الموزعين أو 
القانونية  بالمتطلبات  دائمًا  المستخدم  يلتزم  أن  يجب  القانونية.  المتطلبات  تلغي  لا  أعلاه  المذكورة  التوصيات  الُمصنعة.  الشركة 
للتحكم في القياس والوظيفة ودقة الجهاز التي يتطلبها نطاق القوانين أو التوجيهات أو اللوائح ذات الصلة حيث يتم استخدام 

الجهاز.
التنظيف والتطهير

1(  اغمر جهاز قياس درجة الحرارة في الماء المقطر لمدة دقيقة واحدة على الأقل،
2(  يمكن تنظيف جهاز قياس درجة الحرارة قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون البارد.

3(  قم بتطهير جهاز قياس درجة الحرارة باستخدام قطعة من القطن أو قطعة قماش مبللة بالكحول أو اغمس جهاز قياس درجة 
الحرارة في محلول مطهر. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة محلول المطهر °42م.

لمنع تلف جهاز قياس درجة الحرارة يرجى ملاحظة ومراعاة ما يلي:
•  لا تستخدم البنزين أو مخفف الطلاء أو الوقود أو أي مذيبات قوية أخرى لتنظيف جهاز قياس درجة الحرارة.

•  لا تحاول تعقيم مجس الاستشعار )الطرف( لجهاز قياس درجة الحرارة من خلال غمسه في الكحول أو في ماء ساخن )ماء تزيد درجة 
حرارته على 50 °م )122 °ف(( لفترة زمنية طويلة.

• لا تستخدم الغسيل بالموجات فوق الصوتية لتنظيف جهاز قياس درجة الحرارة.
الضمان المحدود

مقياس الحرارة مضمون لمدة سنة من تاريخ الشراء. إذا لم يعمل جهاز قياس درجة الحرارة بشكل صحيح بسبب وجود عيوب في 
المكونات أو سوء التصنيع، فسنقوم بإصلاحه أو استبداله مجاناً. يغطي هذا الضمان جميع المكونات باستثناء البطارية. لا يغطي 
نتيجة استخدامه بشكل غير صحيح. للحصول على خدمة  الحرارة الخاص بك  درجة  التي تلحق بجهاز قياس  الضمان الأضرار 

الضمان، يلزم تقديم نسخة أصلية أو نسخة من إيصال البيع من الموزع المعتمد.
معلومات التوافق الكهرومغناطيسي

يفي الجهاز بمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي EMC للمواصفة الدولية IEC 60601-1-2. تم استيفاء المتطلبات وفقًا للشروط 
بالتوافق  يتعلق  فيما  خاصة  احترازية  لإجراءات  ويخضع  كهربائي  طبي  منتج  عن  عبارة  الجهاز  أدناه.  الجدول  في  الموضحة 
الكهرومغناطيسي EMC والتي يجب نشرها في تعليمات الاستخدام. يمكن أن تؤثر اتصالات التردد العالي المحمولة والجوالة على 
الجهاز. يمكن أن يؤثر استخدام الجهاز مع ملحقات غير معتمدة على الجهاز سلبًا ويغير من توافقه الكهرومغناطيسي. لا ينبغي 
الأخـــــــرى. ــة  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ المـــــعـــــدات  بــــين  أو  مــــن  ــرب  ــ ــق ــ ــال ــ ب الجــــهــــاز  ــدام  ــ ــخ ــ ــت ــ  اس

الجدول 1

الدليل الإرشادي وبيان الجهة الصانعة – الانبعاث الكهرومغناطيسي

الجهاز مصمم للاستخدام في البيئات الكهرومغناطيسية المبينة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو مُستخدم الجهاز من 
استخدام الجهاز في هذه البيئة.

 البيئةالتوافقاختبار الانبعاثات
الكهرومغناطيسية - الدليل الإرشادي

CISPR 11
الانبعاث الموجه

المجموعة 1
الفئة "ب"

لأداء  فقط  لاسلكي  تردد  ذات  طاقة  الجهاز  يستخدم 
التردد  ذات  الانبعاثات  فإن  ثم،  ومن  الداخلية.  وظيفته 
أن  يحُتمل  ولا  جدًا،  قليلة  تكون  به  الخاصة  اللاسلكي 

تسبب أي تداخل مع أجهزة إلكترونية قريبة.

CISPR 11
الانبعاث المشع

المجموعة 1
في الفئة "ب" بما  المنشآت،  جميع  في  للاستخدام  مناسب  الجهاز 

مباشرة  المتصلة  والمنشآت  المنزلية  المنشآت  ذلك 
التي  العامة  الجهد  منخفضة  الطاقة  إمداد  بشبكة 
بالطاقة  منزلية  لأغراض  المسُتخدمة  المباني  تغذي 

الكهربائية.

الانبعاثات التوافقية
IEC 61000-3-2لا يسري

انبعاثات تقلبات/تذبذب 
الجهد الكهربائي
IEC 61000-3-3

لا يسري

الجدول 2

الدليل الإرشادي وبيان الجهة الصانعة – الحماية الكهرومغناطيسية

الجهاز مصمم للاستخدام في البيئات الكهرومغناطيسية المبينة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو مُستخدم الجهاز من 
استخدام الجهاز في هذه البيئة.

تفريغ الشحنة 
)ESD( الكهروستاتيكية

IEC 61000-4-2

ملامس 8± ك. فلط
هواء 2± ك. فلط، 4± ك. 

فلط، 8± ك. فلط، 15± ك. 
فلط

ملامس 8± ك. فلط
هواء 2± ك. فلط، 4± ك. 

فلط، 8± ك. فلط، 15± ك. 
فلط

يجب أن تكون الأرضيات من 
الخشب أو الخرسانة أو بلاط 

السيراميك. إذا كانت الأرضيات 
مغطاة بمادة مصنعة، فيجب 

أن تكون الرطوبة النسبية 
%30 على الأقل.

تفريغ كهربائي مؤقت / 
مفاجئ

IEC 61000-4-4

2± ك. فلط لخطوط إمداد 
الكهرباء

تردد التكرار 100 كيلوهرتز
1± ك. فلط لخطوط الدخل/

الخرج

غير متاحةغير متاحة

التدفق
IEC 61000-4-5

0.5± ك. فلط 1± ك. فلط 
غير متاحةغير متاحةوضع تفاضلي بين الخطوط

CISPR 11
Yayılan emisyon

Grup 1
B Sınıfı

Cihaz, ev tipi binalar ve evsel amaçlarla kul-
lanılan binalara besleme sağlayan kamusal 
alçak gerilim besleme şebekesine doğrudan 
bağlı binalar dahil olmak üzere, tüm binalarda 
kullanıma uygundur.

Harmoni emisyonları
IEC 61000-3-2 Geçerli değil

Gerilim dalgalan-
maları / titreşim 

emisyonları
IEC 61000-3-3

Geçerli değil

Tablo 2

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık
Bu cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı satın 
alan ya da kullanan kişi, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Elektrostatik boşalma 
(ESD)

IEC 61000-4-2
±8kV kontak
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV hava

±8kV kontak
±2kV, ±4kV, ±8 kV, 
±15kV hava

Zeminlerin ahşap, 
beton veya fayans ol-
ması gerekir. Zeminin 
sentetik malzemeyle 
kaplı olması durumun-
da, bağıl nem en az % 
30 olmalıdır.

Elektrostatik geçici 
rejim / patlama
IEC 61000-4-4

elektrik besleme hatları 
için ±2KV
100 kHz tekrarlama 
frekansı
giriş/çıkış hatları 
için ±1kV

Yok Yok

Gerilim darbesi
IEC 61000-4-5

±0,5kV, ±1kV diferansi-
yel mod hat-hat Yok Yok

Güç kaynağı 
giriş hatlarındaki 

gerilim düşüşleri, kısa 
kesintiler ve gerilim 

değişimleri
IEC 61000-4-11

%0 UT
(UT'de %100 düşüş)
0°, 45°, 90°, 135°,180°, 
225°, 270° ve 315°'de 
0,5 döngü için

%0 UT
(UT'de %100 düşüş) 
0°'de I döngü için

%70 UT
(UT'de %30 düşüş) 
0°'de 25/30 dön-
gü için

%0 UT
(UT'de %100 
düşüş) 0°'de 250/300 
döngü için

Yok Yok

Güç frekansı 
(50/60 Hz)

manyetik alan
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60H7 30 A/m, 50/60H2

Güç frekansı manyetik 
alanları; tipik bir ticari 
ortamdaki veya hasta-
ne ortamındaki tipik bir 
mahallin karakteristik 
düzeylerinde olmalıdır.

NOT: UT; test düzeyinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke gerilimidir.

Tablo 3

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık.
Bu cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı satın 
alan ya da kullanan kişi, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi
tetstest

IEC 60601 Test 
düzeyi

Uyumluluk 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam - kılavuz

İletilen RF
IEC 61000-4-6

Işınımlı RF
IEC 61000-4-3

Yakınlık
manyetik alanlar
IEC 61000-4-39

3 Vims
150 kHz ila 

80 MHz.
6 Vrms 150 

kHz ila
80 MHz dış
ISM bandsa

10 V/m
80 MHz ila 

2,7 GHz

30KHz, 8 A/m.CW 
134, 2kHz, 65A/m 

Darbe
modülasyon 

2,1kHz
13,56 kHz,7,5A/ 

MimDarbe
modülasyon

50kHz 

Yok

10 V/m

30kHz,8A/m,
CW

134, 2kHz,
65A/m Darbe 
modülasyonu

2,1 kHz
13,56 kHz, 

7,5A/m,
Darbe modü-

lasyonu
50kHz

Portatif ve mobil RF iletişim ekip-
manları, kablolar dahil olmak üzere; 
cihazın hiçbir parçasına, vericinin 
frekansı için geçerli denklemden he-
saplanan tavsiye edilen ayırma me-
safesinden daha yakın olmamalıdır.
Tavsiye edilen ayırma mesafesi

80MHz ila 800MHzd =             √P3,5
V1

d =             √P3,5
E1

800MHz ila 2,7GHzd =             √P7
E1

Burada p; vericinin imalatçısına göre 
vericinin Watt (W) cinsinden mak-
simum çıkış gücü değeridir, d ise 
metre (m) cinsinden tavsiye edilen 
ayırma mesafesidir. Elektromanyetik 
saha etüdüyle belirlendiği üzere, 
sabit RF vericilerinden gelen alan 
kuvvetleri, her frekans aralığındaki 
uygunluk seviyesinden daha az 
olmalıdır. Aşağıdaki sembolle işa-
retlenmiş ekipmanın yakınlarında 
girişim oluşabilir:

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2:  Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılardan, 

nesnelerden ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansımadan etkilenir.
a)  0,15 MHz ve 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları, 6.765 MHz ila 6.795 

MHz'dir; 13.553 MHz ila 13.567 MHz; 26.957 MHz ila 27.283 MHz; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz. 
Amatör radyo bantları 0,15 MHz ile 80 MHz arasında 1,8 MHz ila 2,0 MHz, 3,5 MHz. ila 4,0 MHz, 
5,3 MHz. ila 5,4 MHz, 7 MHz ila 7,3 MHz, 10,1 MHz ila 10,15 MHz, 14 MHz ila 14,2 MHz, 18,07 
MHz ila 18,17 MHz, 21,0 MHz ila 21,4 MHz, 24,89 MHz ila 24,99 MHz, 28,0 MHz ila 29,7 MHz ve 
50,0 MHz ila 54,0 MH> şeklindedir.

b)  150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarındaki ve 80 MHz ila 2,7 GHz frekans aralığın-
daki uyumluluk seviyeleri, mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hasta alanlarına 
getirilmesi durumunda parazite neden olma olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, 
bu frekans aralıklarındaki vericiler için önerilen ayırma mesafesinin hesaplanmasında kullanı-
lan formüllere 10/3'lük ek bir faktör dahil edilmiştir.

c)  Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve arazi mobil telsizleri, amatör radyo, AM ve FM radyo 
yayını ve TV yayınına yönelik baz istasyonları gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik 
olarak doğru şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericileri nedeniyle oluşan elektromanyetik or-
tamı değerlendirmek için, bir elektromanyetik saha etüdü dikkate alınmalıdır. Cihazın kullanıl-
dığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıda belirtilen geçerli RF uygunluk seviyesini aşarsa, normal 
çalıştığının doğrulanması için cihaz izlenmelidir. Anormal performans gözlemlenirse, cihazın 
yönünün değiştirilmesi ya da yeniden konumlandırılması gibi ek önlemler gerekli olabilir.

d)  150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.

Tablo 4

Taşınabilir ve mobil RF haberleşme ekipmanları ve cihaz arasında tavsiye edilen 
ayırma mesafesi.

Cihaz, ışınımlı RF parazitlerinin kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Müşteri ya da cihazın kullanıcısı, haberleşme ekipmanının azami çıkış gücüne göre, 
taşınabilir ve mobil RF haberleşme ekipmanları (vericiler) ile cihaz arasında aşağıda tavsiye edil-
diği şekilde asgari bir mesafe sağlayarak elektromanyetik girişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Vericinin nominal 
maksimum çıkışı

W

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi m

150 kHz ila 80 MHz

d =             √P3,5
V1

80 MHz ila 800 MHz

d =             √P3,5
E1

800 MHz ila 2,7 GHz

d =             √P7
E1

0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22
100 11,7 3,5 7,0

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum çıkış gücü değerine sahip vericiler için; metre (m) cin-
sinden tavsiye edilen ayırma mesafesi d, vericinin frekansı için geçerli denklem kullanılarak 
hesaplanabilir; burada P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış 
gücü değeridir.
NOT 1:  80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığına ilişkin ayırma mesafesi geçerlidir.
NOT 2:  Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılardan, 

nesnelerden ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansımadan etkilenir.

Tablo 5

Taşınabilir ve mobil RF haberleşme ekipmanları ve cihaz arasında tavsiye edilen 
ayırma mesafesi.

Cihaz, yayılan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Müşteri veya t!1:. Cihazın kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne 
göre, RF kablosuz iletişim ekipmanı ile cihaz arasında aşağıda önerildiği gibi bir minimum mesafe 
bırakarak elektromanyetik paraziti önlemeye yardımcı olabilir.

Frekans 
MHz

Maksimum 
güç
W

Vericinin 
frekansına 

göre ayırma 
mesafesi 

m

Mesafe
IEC 60601 

Test 
Düzeyi

Uygunluk
Düzeyi

RF kablosuz iletişim ekipman-
ları, kablolar dahil olmak üze-
re; cihazın hiçbir parçasına, 
vericinin frekansı için geçerli 
denklemden hesaplanan tav-
siye edilen ayırma mesafesin-
den daha yakın olmamalıdır. 
Önerilen ayırma.

Burada p; verici imalatçısına 
göre vericinin Watt (W) cin-
sinden maksimum çıkış gücü 
değeridir, d ise metre (m) cin-
sinden tavsiye edilen ayırma 
mesafesidir. Elektromanyetik 
saha etüdüyle belirlendiği 
üzere, sabit RF vericilerinden 
gelen alan kuvvetleri her fre-
kans aralığındaki uygunluk se-
viyesinden daha az olmalıdır. 
Aşağıdaki sembolle işaretlen-
miş ekipmanın yakınlarında 
girişim oluşabilir:

385 18 03 27 27

450 2 0,3 28 28

710

02 03 9 9745

780

810

2 0,3 28 28870

930

1720

2 0,3 28 281845

1970

2450 2 0,3 28 28

5240

02 03 9 95500

6785

Not I: Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılardan, 
nesnelerden ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansımadan etkilenir.

UYARILAR!
•  Bu cihaz; cep telefonu, alıcı-verici veya radyo kontrol ürünleri gibi diğer elektronik ekipmanların 

yakınında veya üstünde kullanılmamalıdır. Bunu yapmak zorundaysanız, normal çalışmayı doğru-
lamak için cihaz gözlemlenmelidir.

BU ÜRÜN 2012/19/AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR. Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili se-
pet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi 

gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıfltırmalı bir 
çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim 
edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama 
merkezlerine tesliminden sorumludur. Elden çıkarılmak istenen cihazın çevreye uygun yeniden dönüş-
türülme, işlenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama, bu durum, çevre ve 
sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin 
geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel 
atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

2006/66/AT AB DİREKTİFİNE UYGUNLUK. Pil ya da ambalajının üzerindeki üstü çizili çöp 
kutusu sembolü pillerin kullanım ömrü tamamlandıktan sonra ev çöplerinden ayrı olarak 

devlet ya da yerel makamlar tarafından tayin edilen toplama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmesi ya 
da eşdeğeri şarj edilebilen ya da şarj edilemeyen piller satın alınırken bayiye iade edilmesi gerektiği 
anlamına gelmektedir. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolünün alt kısmına yazılan Hg, Cd, Pb 
kimyasal sembolleri, pilin içerdiği madde tipini belirtir: Hg=Cıva, Cd=Kadmiyum, Pb=Kurşun. Kulla-
nıcı, ürünün kullanım ömrünün sonunda, pilin işlenmek ve geri dönüştürülmek üzere uygun topla-
ma merkezlerine tesliminden sorumludur. Biten piller ayrı atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebi-
lir, işlenebilir ve çevreyle dost bir şekilde atılabilir; çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz 
etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve pillerin içerdiği maddelerin yeniden dönüştürülmesini 
sağlar. Kullanıcıların pili uygun olmayan yollarla bertaraf etmesi, çevreye ve insan sağlığına zarar ve-
rebilir. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmeti-
ne veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

 ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР DIGIBABY

Инструкция по использованию 
Перед использованием внимательно прочтите предупреждения и инструкции и 
сохраните их для дальнейшего использования. 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
•  Перед использованием цифрового термометра внимательно прочтите инструкцию по 

применению.
•  Это устройство не является игрушкой и должно храниться в безопасном месте, недоступном 

для детей. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время измерения температу-
ры. Термометр содержит мелкие детали (батарейки и т.д.), которые могут быть опасны при 
проглатывании.

•  Опасность удушья: Проглатывание колпачка термометра и батарейки может привести к ле-
тальному исходу. Не позволяйте детям пользоваться этим прибором без присмотра родителей.

•  Не используйте термометр для измерения температуры в ухе. Предназначен только для орально-
го, ректального и подмышечного измерения.

•  Не оставляйте батарейку термометра рядом с источниками тепла, так как она может взорваться.
•  Если Вы не планируете использовать прибор длительное время, то выньте батарейку.
•  Использование показаний температуры для самодиагностики опасно. Проконсультируйтесь 

с врачом для интерпретации результатов. Самодиагностика может привести к ухудшению 
заболевания.

•  Не пытайтесь измерять температуру мокрым термометром, так как показания могут быть 
неточными.

•  Не кусайте термометр. Это может привести к поломке и/или травме.
•  Не пытайтесь разбирать или ремонтировать термометр. Это может привести к неточным 

показаниям.
•  После каждого использования дезинфицируйте термометр, особенно если им пользуются 

несколько человек.
•  Не вводите термометр в прямую кишку. При возникновении боли извлеките термометр и пре-

кратите измерение. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травме.
•  Не используйте термометр для измерения температуры во рту после его ректального 

применения.
•  Для детей в возрасте двух лет и младше не используйте устройства для измерение температуры 

Таблица 2

Руководство и декларация производителя – электромагнитная устойчивость
Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. 
Покупатель или пользователь устройства должен убедиться, что использует его именно в 
таких условиях.

Электростатический 
разряд (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 кВ контакт
±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, 
±15 кВ воздух

±8 кВ контакт
±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, 
±15 кВ воздух

Полы должны быть 
деревянными, бетон-
ными или покрыты-
ми керамической 
плиткой. Если полы 
имеют синтети-
ческое покрытие, 
то относительная 
влажность должна 
составлять не 
менее 30%.

Электростатический 
переход/разряд

IEC 61000-4-4

±2 кВ для линии 
электропитания
Частота повторения 
100 кГц
±1 кВ для линий 
ввода/вывода

Нет данных Нет данных

Перенапряжение
IEC 61000-4-5

±0,5 кВ, ±1 кВ помехи 
при дифференциаль-
ном переключении 
между линиями

Нет данных Нет данных

Падения напря-
жения, краткие 

прерывания и изме-
нения напряжения 
на входной линии 

питания
IEC 61000-4-11

0% UT
(100-процентное 
снижение UT)
в течение 0,5 циклов 
при 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315°

0% UT
(100 % погружение 
в UT) для цикла 
I при 0°.

70% UT;
(30 % погружение в 
UT) для 25/30 циклов 
при 0°

0% UT
(100 % погружение 
в UT) для 250/300 
циклов при 0°

Нет данных Нет данных

Частота питания 
(50/60 Гц)

Магнитное поле
IEC 61000-4-8

30 А/м, 50/60H7 (30 А/м, 50/60H2

Магнитные поля 
силовой частоты 
должны находиться 
на уровне, характер-
ном для типичной 
коммерческой 
или медицинской 
среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT - напряжение сети переменного тока перед подачей испытательного уровня.

Таблица 3

Руководство и декларация производителя – электромагнитная устойчивость
Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. 
Покупатель или пользователь устройства должен убедиться, что использует его именно в 
таких условиях.

Испытание на 
устойчивость

испытание

Уровень 
испытаний IEC 

60601
Уровень соот-

ветствия
Электромагнитная среда - 

руководство

Наведённые РВ
IEC 61000-4-6

Излучаемые 
радиоволны

МЭК 61000-4-3

Близость к
магнитным 

полям
IEC 61000-4-39

3Vrms
от 150 кГц до 

80 МГц
6 В эфф. от 150 

кГц до
80 МГц снаружи 

помещения
Диапазоны ISM

10 В / м
от 80 МГц до 

2,7 МГц

30 КГц, 8 А/м.CW 
134, 2 кГц, 65 А/м 

Модуляция
импульсов 

2,1 кГц
13,56 кГц, 7,5 А/м 

Модуляция
импульсов

50 кГц 

Нет данных

10 В / м

30 кГц, 8 А/м
CW

134, 2 кГц,
65 А/м 

Импульсная 
модуляция

2,1 кГц
1356 кГц, 7,5 А/м

Импульсная 
модуляция

50 кГц

Портативное и мобильное обо-
рудование радиочастотной связи 
не должно использоваться на 
расстоянии от любой части обору-
дования, включая кабели, меньше 
рекомендуемого пространствен-
ного разноса, который рассчиты-
вается по уравнению, соответству-
ющему частоте передатчика.
Рекомендуемый пространствен-
ный разнос:

от 80 до 800 МГцd =             √P3,5
В1

d =             √P3,5
E1

от 800 МГц до 2,7 МГцd =             √P7
E1

Где p - максимальная выходная 
мощность передатчика в ваттах 
(Вт) согласно производителю 
передатчика, а "d" — величина 
рекомендованного простран-
ственного разноса в метрах (м). 
Напряженность поля стационар-
ных радиочастотных передатчи-
ков, определенная по результатам 
электромагнитного контроля на 
месте, должна быть ниже уровня 
соответствия в каждом частотном 
диапазоне Помехи могут возни-
кать вблизи оборудования, обо-
значенного следующим символом

ПРИМЕЧАНИЕ 1: 1 При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон 
частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  настоящие рекомендации могут применяться не во всех ситуациях, так как 

на распространение электромагнитных волн влияют феномены поглоще-
ния и отражения от конструкций, предметов и людей.

a)  ISM (промышленные, научные и медицинские) диапазоны от 0,15 МГц до 80 МГц находятся 
в пределах от 6,765 МГц до 6,795 МГц; от 13,553 МГц до 13,567 МГц; от 26,957 МГц до 27,283 
МГц; и от 40,66 МГц до 40,70 МГц. К любительским радиодиапазонам от 0,15 МГц до 80 
МГц относятся диапазоны от 1,8 МГц до 2,0 МГц, от 3,5 МГц до 4,0 МГц, от 5,3 МГц до 5,4 
МГц, от 7 МГц до 7,3 МГц, от 10,1 МГц до 10,15 МГц, от 14 МГц до 14,2МГц, от 18,07 МГц до 
18,17 МГц, от 21,0 МГц до 21,4 МГц, от 24,89 МГц до 24,99 МГц, от 28,0 МГц до 29,7 МГц и 
от 50,0 МГц до 54,0 МГц.

b)  Уровни соответствия в полосах частот ISM от 150 кГц до 80 МГц и в диапазоне частот от 
80 МГц до 2,7 ГГц предназначены для снижения вероятности того, что мобильное/пор-
тативное оборудование связи будет создавать помехи при случайном проносе в зоны 
пациентов. По этой причине в формулы, используемые для расчета рекомендуемого 
расстояния между передатчиками в этих частотных диапазонах, был включен дополни-
тельный коэффициент 10/3.

c)  Напряженность поля стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио-
телефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительских 
радиостанций, радиопередач в диапазонах AM и FM и телевизионных передач, теорети-
чески не может быть предсказана с высокой точностью. Для оценки электромагнитной 
среды, вызванной РЧ-передатчиками, следует выполнить электромагнитное обследова-
ние участка. Если измеренная напряжённость поля в месте, где используется устройство, 
превышает применяемый уровень соответствия для РЦЧ-излучений, то устройство 
должно быть проверено с целью обеспечения его нормального функционирования. При 
обнаружении аномального функционирования могут потребоваться дополнительные 
меры, такие как переориентация или перемещение устройства.

d)  В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть ниже 3 В/м.

Таблица 4

Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным оборудованием 
РЧ-связи и устройством.

Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде с контролем 
радиочастотных помех. Покупатель или пользователь термометра может предотвратить 
воздействие электромагнитных помех, обеспечив минимальное расстояние между мо-
бильными и портативными устройствами радиочастотной связи (передатчиками) и при-
бором, как рекомендовано ниже, в зависимости от максимальной выходной мощности 
устройств радиосвязи.

Максимальная 
мощность 

передатчика

Вт

Рекомендуемое расстояние в зависимости от частоты передатчика 
м

от 150 кГц до 80 МГц

d =             √P3,5
В1

от 80 до 800 МГц

d =             √P3,5
E1

От 800 МГц до 2,7 ГГц

d =             √P7
E1

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,37 0,12 0,23

1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22

100 11,7 3,5 7,0

Для передатчиков с максимальной номинальной мощностью, не указанной выше, рекомен-
дуемый пространственный разнос в метрах (м) может быть вычислен с использованием 
уравнения, применяемого для частоты, где Р – максимальная номинальная мощность на 
выходе в ваттах (Вт) по заявлению производителю передатчика
ПРИМЕЧАНИЕ 1:  При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  настоящие рекомендации могут применяться не во всех ситуациях, так как 

на распространение электромагнитных волн влияют феномены поглоще-
ния и отражения от конструкций, предметов и людей.

Таблица 5

Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным оборудованием 
РЧ-связи и устройством.

Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, где контролиру-
ются излучаемые радиочастотные помехи. t!1:. Пользователь устройства может предотвра-
тить электромагнитные помехи, поддерживая минимальное расстояние между устройства-
ми беспроводной радиочастотной связи и данным устройством, как рекомендуется ниже, 
исходя из максимальной выходной мощности устройств связи.

Частота 
МГц

Максимальная 
мощность

Вт 
Рекомендуемое 

расстояние в 
зависимости 

от частоты 
передатчика 

м

Расстояние
Уровень 

испытаний 
IEC 60601

Соответствие
соответствие

Портативное и мобильное 
оборудование радиоча-
стотной связи не должно 
использоваться на расстоя-
нии от любой части обору-
дования, включая кабели, 
меньше рекомендуемого 
пространственного разно-
са, который рассчитывается 
по уравнению, соответству-
ющему частоте передатчика. 
Рекомендуемый разнос.

Где P 1 - это номинальная 
максимальная мощность 
на выходе в ваттах (Вт) 
согласно производителю 
передатчика, а «d 1» — ве-
личина рекомендованного 
пространственного разноса 
в метрах (м). Напряженность 
поля от стационарного 
радиочастотного пере-
датчика, определенная по 
результатам электромагнит-
ного контроля территории, 
должна быть ниже уровня 
соответствия для каждого 
частотного диапазона. 
Помехи могут возникать в 
области поля, обозначен-
ной символом ниже:

385 18 03 27 27

450 2 0,3 28 28

710

02 03 9 9745

780

810

2 0,3 28 28870

930

1720

2 0,3 28 281845

1970

2450 2 0,3 28 28

5240

02 03 9 95500

6785

Примечание I Эти рекомендации применяются не ко всем средам. На распространение 
электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от конструкций, пред-
метов и людей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
•  Это оборудование не должно использоваться рядом с другими электронными устройствами, 

такими как мобильные телефоны, двусторонние радиостанции или устройства радиоуправ-
ления. При необходимости следует понаблюдать за устройством, чтобы убедиться в его 
нормальной работе.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 2012/19/ЕU. Приведенный на 
приборе символ перечеркнутой корзины обозначает, что в конце срока службы это 

изделие, которое следует сдавать в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо 
сдать в пункт сбора вторсырья для переработки электрической и электронной аппарату-
ры, или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь не-
сёт ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организа-
ции сбора. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на 
повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружаю-
щей среде помогает снизить отрицательное воздействие на неё и на здоровье людей, а 
также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит изделие. 
Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратив-
шись в местную службу вывоза отходов или же в магазин, где Вы купили изделие.

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 2006/66/EC. Приведенный на батарейках или на 
упаковке изделия символ перечеркнутой корзины обозначает, что в конце срока 

службы батареек, их необходимо сдавать в пункт сбора вторсырья для переработки, или 
сдать продавцу при покупке новых перезаряжаемых батареек или одноразовых эквива-
лентных батареек. Знаки химических элементов Hg, Cd, Pb, помещенные под символом 
перечеркнутой корзины, обозначают тип вещества, содержащегося в батарейке: Hg=Р-
туть, Cd=Кадмий, Pb=Свинец. Потребитель несет ответственность за сдачу батареек в 
конце срока их службы в специальные организации сбора с целью способствовать пере-
работке и повторной утилизации. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей 
использованных батареек на повторное использование, переработку и утилизацию без 
нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на 
неё и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию вещества, из 
которого состоят батарейки. Самовольная утилизация изделия потребителем влечет за 
собой ущерб окружающей среде и здоровью людей. Более подробные сведения об имею-
щихся способах сбора Вы можете получить обратившись в местную службу вывоза отхо-
дов или же в магазин где Вы купили изделие.

حالات هبوط الجهد 
والانقطاعات القصيرة 
والاختلافات في الجهد 
بخطوط دخل التيار 

الكهربائي
IEC 61000-4-11

UT 0%
)UT 100 % هبوط في(

لنصف دورة عند °0 و °45 و 
°90 و °135 و °180 و °225 و 

°270 و 315°.

UT 0%
)100 % هبوط في UT( لدورة 

واحدة عند 0°

UT 70%
)%30 هبوط في UT( لمدة 

25/30 دورة عند 0°

UT 0%
)%100 هبوط في UT( لمدة 

250/300 دورة عند 0°

غير متاحةغير متاحة

تردد التيار )50/60 هرتز(
المجال المغناطيسي
IEC 61000-4-850/60H7 ،3050/60 أمبير/مترH2 ،30 أمبير/متر

ــالات  المج تــكــون  أن  يجب 
الطاقة  لتردد  المغناطيسية 
المخصصة  المستويات  عند 
منشأة  داخل  قياسي  لموقع 
تجارية أو مستشفى قياسية.

ملاحظة: UT يعتبر جهد تيار متناوب قبل تطبيق مستوى الاختبار.

الجدول 3

الدليل الإرشادي وبيان الجهة الصانعة – الحماية الكهرومغناطيسية.

الجهاز مصمم للاستخدام في البيئات الكهرومغناطيسية المبينة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو مُستخدم الجهاز 
من استخدام الجهاز في هذه البيئة.

اختبار المناعة
اختبار

اختبار المستوى طبقًا 
 IEC“ للمواصفة

”60601

 البيئةمستوى التوافق
الكهرومغناطيسية - الدليل الإرشادي

التردد اللاسلكي 
المنظم

IEC 61000-4-6

التردد اللاسلكي 
المشع

IEC 61000-4-3

التقارب
المجالات المغناطيسية

IEC 61000-4-39

3 فلط تيار متغير
150 كيلوهرتز 80 

ميجاهرتز
6 فلط تيار متغير 
150 كيلوهرتز إلى
80 ميجاهرتز خارج

ISM نطاقات

10 فلط/م
80 ميجاهرتز حتى 

2.7 جيجاهرتز

30 كيلو هرتز، 8 
أمبير/متر. موجة 
مستمرة 134، 2 

كيلو هرتز، 65 أمبير/
متر تعديل

النبضة 2,1 
كيلوهرتز
 13,56

كيلوهرتز،7,5أمبير/ 
تعديل اتساع

النبضة
50 كيلوهرتز 

غير متاحة

10 فلط/م

30 كيلوهرتز، 8 
أمبير/متر،

موجة مستمرة
134، 2 كيلوهرتز،

65 أمبير/متر تعديل 
النبضة

2,1 كيلوهرتز
13,56 كيلوهرتز/ 7,5 

أمبير/متر،
تعديل النبضة
50 كيلوهرتز

الاتــصــالات  أجــهــزة  اســتــخــدام  يحُظر 
اللاسلكية النقالة أو المحمولة بالقرب من أي 
الكابلات،  ذلك  في  بما  الجهاز،  أجزاء  من  جزء 
الموُصى  الفاصلة  الأمان  مسافة  تكون  وأن 
للمعادلة  وفقا  حسابها  يتم  والتي  بها 

السارية على تردد جهاز الإرسال.
مسافة الأمان الفاصلة الموُصى بها

80d =             √P3,5 ميجاهرتز حتى 800 ميجاهرتز
E1

d =             √P3,5
E1

800d =             √P7 ميجاهرتز حتى 2.7 جيجاهرتز
E1

لقدرة  اسمية  قيمة  أقصى  هي   P أن  حيث 
بالواط  مقدرة  الإرسال  بجهاز  الخاصة  الخرج 
الإرسال  لجهاز  المصنعة  للجهة  طبقا   )W(
وتعتبر d هي مسافة الأمان الفاصلة الموصى 
بها مقدرة بالأمتار )m(. شدة المجال من أجهزة 
الإرسال اللاسلكية الثابتة، كما هو محدد عن 
للموقع،  الكهرومغناطيسي  المسح  طريق 
يجب أن يكون أقل من مستوى التوافق في كل 
من  بالقرب  تداخل  يحدث  قد  ترددي.  نطاق 

المعدات المميزة بالرمز التالي:

ملاحظة 1: 1 عند 80 ميجاهرتز و 800 ميجاهرتز، يسري النطاق الترددي الأعلى.
ملاحظة 2:  قد لا يسري هذه الإرشادات على بعض المواقف. يتأثر الإشعاع الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس 

الصادرين من المنشآت أو الأجسام أو الأشخاص.
أ(  النطاقات الموجية ISM )صناعي وعلمي وطبي( بين 0,15 ميجاهرتز و 80 ميجاهرتز هي 6,765 ميجاهرتز حتى 6,795 
ميجاهرتز، 13,553 ميجاهرتز حتى 13,567 ميجاهرتز، 26,957 ميجاهرتز حتى 27,283 ميجاهرتز، 40,66 ميجاهرتز 
حتى 40,70 ميجاهرتز. تتراوح النطاقات اللاسلكية للهواة بين 0.15 ميجا هرتز و 80 ميجا هرتز من 1.8 ميجا هرتز 
إلى 2.0 ميجا هرتز و 3.5 ميجا هرتز إلى 4,0 ميجا هرتز، 5,3 ميجا هرتز إلى 5,4 ميجا هرتز، 7 ميجا هرتز إلى 7,3 ميجا 
هرتز، 10,1 ميجا هرتز إلى 10,15 ميجا هرتز، 14 ميجا هرتز إلى 14,2 ميجا هرتز، 18,07 ميجا هرتز إلى 18,17 ميجا 
هرتز، 21,0 ميجا هرتز إلى 21,4 ميجا هرتز، 24,89 ميجا هرتز إلى 24,99 ميجا هرتز، 28,0 ميجا هرتز إلى 29,7 ميجا 

هرتز و 50,0 ميجا هرتز إلى 54,0 ميجا هرتز.
ب(  تهدف مستويات الامتثال في نطاقات تردد ISM بين 150 كيلو هرتز و 80 ميجاهرتز وفي نطاق التردد 80 ميجاهرتز 
إلى 2,7 جيجاهرتز إلى تقليل احتمالية تسبب معدات الاتصالات المتنقلة/المحمولة في حدوث تداخل إذا تم إحضارها 
عن غير قصد إلى مناطق المرضى. ولهذا السبب، تم تضمين عامل إضافي قدره 3/10 في الصيغ المستخدمة في 

حساب المسافة الفاصلة الموصى بها للبث في نطاقات التردد هذه.
ج(  شدة المجال من أجهزة الإرسال اللاسلكية الثابتة، مثل المحطات الأرضية للراديو، الهواتف )خلوية/لاسلكية( وأجهزة 
الراديو الأرضية الجوالة، راديو الهواة، بث الراديو على النطاق الموجي AM والنطاق الموجي FM وبث التليفزيون، لا يمكن 
ضمان دقتها من الناحية النظرية. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب أجهزة الإرسال اللاسلكية الثابتة، 
استخدام  فيه  يتم  موقع،  في  المقاسة  المجال  في حالة تجاوز شدة  للموقع.  إجراء مسح كهرومغناطيسي  يجب 
الجهاز، لمستوى توافق الموجات اللاسلكية الساري المذكور أعلاه، يجب متابعة الجهاز للتأكد من قيامه بوظيفته 
على نحو طبيعي. في حالة ملاحظة أداء غير طبيعي، يتعين اتخاذ إجراءات إضافية، كإعادة توجيه أو إعادة تموضع 

الجهاز مثلاً.
د(  مع النطاق الترددي من 150 كيلوهرتز حتى 80 ميجاهرتز، يجب أن تكون شدة المجال أقل من 3 فلط/م.

الجدول 4

مسافات الأمان الفاصلة الموُصى بها بين أجهزة الاتصالات اللاسلكية النقالة أو المحمولة والجهاز.

المشعة.  اللاسلكية  بالتشويشات  فيها  التحكم  يتم  كهرومغناطيسية،  بيئة  داخل  للاستخدام  مخصص  الجهاز 
يستطيع العميل أو المستخدم المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خلال الالتزام بأدنى مسافة أمان 
فاصلة بين أجهزة الاتصالات اللاسلكية النقالة أو المحمولة )أجهزة الإرسال( والجهاز، كما هو مُوصى به عاليه، وفقًا 

لطاقة الدخل القصوى لأجهزة الاتصالات.

أقصى قيمة اسمية 
لقدرة الخرج الخاصة 

بجهاز الإرسال

واط

مسافة الأمان الفاصلة حسب تردد جهاز الإرسال  بالمتر

150 كيلوهرتز 80 ميجاهرتز

d =             √P3,5
E1

80 ميجاهرتز حتى 800 
ميجاهرتز

d =             √P3,5
E1

800 ميجاهرتز حتى 2.7 
جيجاهرتز

d =             √P7
E1

0,010,120,040,07

0,10,370,120,23

11,170,350,7

103,71,112,22

10011,73,57,0

مع أجهزة الإرسال المصنفة عند أقصى قدرة خرج غير المذكورة بعاليه، يمكن تقدير مسافة الأمان الفاصلة الموصى بها 
الخرج  لقدرة  اسمية  قيمة  أقصى  P هي  أن  الإرسال، حيث  تردد جهاز  السارية على  المعادلة  باستخدام   )m( بالأمتار 

الخاصة بجهاز الإرسال بالواط )W( طبقًا للجهة المصنعة لجهاز الإرسال.
ملاحظة 1:  عند 80 ميجاهرتز و 800 ميجاهرتز، تسري مسافات الأمان الفاصلة لأعلى نطاق ترددي.

ملاحظة 2:  قد لا يسري هذه الإرشادات على بعض المواقف. يتأثر الإشعاع الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس 
الصادرين من المنشآت أو الأجسام أو الأشخاص.

الجدول 5

مسافات الأمان الفاصلة الموُصى بها بين أجهزة الاتصالات اللاسلكية النقالة أو المحمولة والجهاز.

يمكن  المشعة.  اللاسلكية  بالتشويشات  فيها  التحكم  يتم  كهرومغناطيسية،  بيئة  داخل  للاستخدام  مخصص 
للعميل أو:. مستخدم الجهاز المساهمة في الحد من التداخل الكهرومغناطيسي عن طريق الحفاظ على مسافة دنيا 
بين معدات الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات الراديوية والجهاز، وفقًا لقدرة الخرج القصوى للمعدات اللاسلكية كما 

هو موصى به أدناه.

التردد 
ميجاهرتز

أقصى طاقة
واط

مسافة الأمان 
الفاصلة حسب 

تردد جهاز 
 الإرسال 

بالمتر

المسافة

اختبار 
المستوى 
طبقًا 

للمواصفة 
rnc 60601

التوافق
الاتصالات مستوي أجهزة  استخدام  يحُظر 

بالقرب من  أو المحمولة  النقالة  اللاسلكية 
ذلك  في  بما  الجهاز،  ــزاء  أج من  جــزء  أي 
الكابلات، وأن تكون مسافة الأمان الفاصلة 
وفقا  حسابها  يتم  والتي  بها  الموُصى 
للمعادلة السارية على تردد جهاز الإرسال. 

مسافة الأمان الفاصلة الموُصى بها.

اسمية  قيمة  أقصى  هي   P 1s أن  حيث 
لقدرة الخرج الخاصة بجهاز الإرسال مقدرة 
لجهاز  المصنعة  للجهة  طبقا   )W( بالواط 
الأمان  مسافة  هي   d 1s وتعتبر  الإرسال 
 .)m( بالأمتار  مقدرة  بها  الموصى  الفاصلة 
تم  كما  الثابتة،  الراديو  ــارات  إش تقنية 
ــن خـــلال مــســح المــوقــع  ــدهــا م تحــدي
قوتها  تكون  أن  الكهرومغناطيسي، يجب 
الميدانية أقل من مستوى الامتثال في كل 
محيط  في  تداخلات  تحدث  قد  تردد.  نطاق 

المخيم المميز بالرمز التالي:

38518032727

45020,32828

710

020399 745

780

810

20,32828 870

930

1720

20,32828 1845

1970

245020,32828

5240

020399 5500

6785

ملحوظة: قد لا يسري هذه الإرشادات على بعض المواقف. يتأثر الإشعاع الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس 
الصادرين من المنشآت أو الأجسام أو الأشخاص.

تحذيرات!
•  يجب ألا يتم استخدام هذا الجهاز في محيطأجهزة إلكترونية أخرى أو عليها، مثل الهواتف النقالة أو جهاز الإرسال والاستقبال 

أو منتجات التحكم اللاسلكي. إذا كان عليك القيام بذلك، فيجب مراقبة الجهاز للتحقق من التشغيل العادي.
هذا المنتج مطابق لمواصفة الاتحاد الأوروبي EU/2012/19. يشير رمز سلة المهملات المشطوب عليها والموجود على الجهاز 
فيتم  العادية،  المنزلية  المهملات  عن  مستقلة  بصورة  معه  التعامل  يجب  صلاحيته،  فترة  نهاية  في  المنتج،  أن  إلى 
تسليمه إلى أحد مراكز التجميع المصنف للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أو يعاد تسليمه للبائع عند شراء جهاز جديد من 
نفس النوع. المستخدم مسئول عن تسليم الجهاز في نهاية فترة صلاحيته إلى أماكن التجميع المناسبة. في حالة جمع الجهاز 
غير المستخدم بطريقة صحيحة كمخلفات منفصلة، فإنه يمكن إعادة تدويره وتكهينه والتعامل معه بشكل لا يضر بالبيئة، 
المنتج.   منها  المكون  الخامات  من  الاستفادة  إعادة  على  ويساعد  والصحة،  البيئة  على  السلبية  الآثار  تجنب  على  يعمل  فهذا 
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول أنظمة التجميع المتاحة، توجه للمركز المحلي الخاص بخدمة التخلص من المهملات 

أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز.
يشير رمز سلة المهملات المشطوب على البطاريات أو عبوة المنتج إلى انتهاء فترة صلاحيتها، وبناءاً عليه يجب التخلص 
منها بطريقة مُنفصلة عن المهملات المنزلية العادية، إما بنقلها إلى أحد مراكز فرز المهملات، أو يعاد تسليمها للبائع عند 
شراء بطاريات من نفس النوع قابلة أو غير قابلة لإعادة الشحن. الرموز الكيميائية )Hg للزئبق و Cd للكادميوم و Pb للرصاص( 
المطبوعة أسفل الرمز المشطوب لسلة المهملات ذات العجلات تشير إلى نوع المادة الموجودة بالبطارية.  المستخدم مسؤول عن 
تسليم البطاريات في نهاية عمرها الافتراضي إلى إحدى الجهات المختصة بتجميع المخلفات حتى يمكن معالجتها وتدويرها. إذا تم جمع 
يضر  لا  بشكل  منها  والتخلص  ومعالجتها  تدويرها  إعادة  فسيتم  منفصلة،  كمخلفات  صحيحة  بطريقة  الفارغة  البطاريات 
الموجودة في  المواد  تدوير  إعادة  المساهمة في  الأفراد، فضلا عن  البيئة وصحة  السيئة على  الآثار  الوقاية من  إلى  بالبيئة، إضافة 

البطاريات. قيام المستخدم بالتخلص من المنتج بطريقة غير مناسبة قد يلحق الضرر بالبيئة وصحة الأفراد.
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JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No.365, Wuzhou Road,311100 Hangzhou,
Zhejiang Province, PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA
Tel:+86-571-81957767

Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

Shanghai International Holding Corp.
GmbH(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, 
Germany

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28 6302 Zug
Switzerland
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